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nisse langjähriger Forschung und Entwicklung. Sie vereinigen große 
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Allgemeine Werte 


Beiriebswerte 


Bei diesen Werten sind die für die Einstellung maßgebenden Ströme und 
Spannungen durch Fettdruck gekennzeichnet, während sich die übrigen, mager 
gedruckten Daten hierbei als Zirka-Werte ergeben. 


Kapazitäten 


Die Kapazitäten sind als Zirka-Werte bzw. als obere Streuwerte (<) zu be- 
trachten, 


Frontplatte 


Die Oszillographenröhren sind im allgemeinen mit Planschirm versehen. Damit 
wird bei visueller Beobachtung über ein vorgesetztes Raster größte Meß- 
genauigkeit erreicht. Bei photographischer Registrierung der Oszillogramme 
kann mit offener Blende gearbeitet werden, um kurze Belichtungszeiten zu er- 
reichen, da sämtliche Bildpunkte in einer Ebene liegen und deshalb keine 
Tiefenschärfe erforderlich ist. 

Die Röhren DG 7-31, DG 7-32 und DG 18-14, die in erster Linie als Übersichts- 
röhren gedacht sind, haben als Leuchtschirmträger aufgeschlossene Kalotten, 
deren Krümmungsradius so groß wie möglich gemacht wird, so daß keine 
erhebliche Abweichung gegenüber dem Planschirm auftritt. 


Nachbeschleunigung 


Die modernen Oszillographenröhren sind fast alle mit einer Nachbeschleuni- 
gungselektrode ausgerüstet, da es mittels Nachbeschleunigung gelingt, große 
Ablenkempfindlichkeit mit großer Leuchtdichte zu vereinen. Außerdem sind die 
Kosten für das Netzteil niedriger, wenn man die erforderliche Gesamtbeschleu- 
nigung in Anoden- und Nachbeschleunigungsspannung aufteilt. Ohne Nach- 
beschleunigungselektrode werden nur die Typen D 3-10, DG3-12A, D 7-16, 
DG7-12C, DG7-31, DG7-32, DG7-52 A und D8-11 sowie die entsprechenden 
Röhren mit anderen Leuchtschirmen geliefert. Wird eine Röhre mit Nachbe- 
schleunigungselektrode aus irgendeinem Grund ohne Nachbeschleunigung 
beirieben, dann muß der Nachbeschleunigungsanschluß mit dem Anoden- 
anschluß verbunden werden. 


u) 
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Ablenk- und Kompensationsspannungen 


Sämtliche Röhren unseres Fertigungsprogramms sind für symmetrische 
Ablenkspannungen an beiden Plattenpaaren vorgesehen. Die Typen 
D 7-16, DG 7-12 C, DG 7-14, DG 7-31 und DG 7-52 A können auch mit asym- 
metrischen Ablenkspannungen betrieben werden, da sie mit beson- 
ders korrigierten Ablenkplatten versehen sind. Es ist auf diese Weise möglich, 
die Symmetrierstufen einzusparen oder asymmetrische Meßspannungen un- 
mittelbar an die Platten zu legen. 


Das mittlere Potential der Ablenkplaiten soll in der Regel mit dem Anoden- 
potential übereinstimmen. Gleichspannungen zwischen den Ablenkplatten und 
der Anode beeinflussen die Form des Leuchiflecks und des Rasters, können 
also Astigmatismus und Geometriefehler verursachen. Mit geeigneten Regel- 
spannungen kann man aber auch innerhalb der Fertigungstoleranzen liegende 
Fehler dieser Art kompensieren. Infolge der inneren Verbindung der Anoden- 
blende mit der Innenschwärzung des Kolbens ist bei den meisten bisher gefer- 
tigten Röhren eine Fehlerkompensation nur in beschränktem Umfange möglich, 
denn eine optimale Korrektur des Astigmatismus führt u.U. zu Geometrie- 
fehlern (Rasterverzeichnung), die nicht zu vernachlässigen sind, und umgekehrt. 
Sofern man also bei diesen Röhren eine besondere Astigmatismus- 
Korrektur durchführen will, muß man stets einen Kompromiß zwischen 
Astigmatismus und Geometrie-Verzeichnung schließen. Die zulässigen Ver- 
zeichnungsfehler sind in den Datenblättern stets für den Betriebsfallangegeben, 
bei dem das mittlere Plattenpotential mit dem Anodenpotential übereinstimmt, 
also ohne Korrektur. 

Bei Röhren der neuesten Entwicklung, wie z.B. D 7-15 und D 13-21, sind die 
Anodenblende (a}«) und die Innenschwärzung des Kolbens (a,b) getrennt her- 
ausgeführt. Mittels geeigneter Regelspannungen zwischen dem mittleren Plat- 
tenpotential einerseits und der Anodenblende bzw. der Innenschwärzung des 
Kolbens andererseits ist es möglich, sowohl Astigmatismus als auch Geometrie- 
abweichungen optimal zu korrigieren. Darüber hinaus hat die D 13-21 noch 
eine zusätzliche Elektrode (ac), mit deren Hilfe auch Linearitätsabweichungen 
korrigiert werden können. Die in den Datenblättern angegebenen Werte be- 
ziehen sich auf eine optimale Einstellung dieser Korrekturspannungen, 
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Besondere Verwendungshinweise 


Für kleine Breitbandoszillographen sind die Röhren D 7-15, D 7-17 
und DG7-74A besonders geeignet, da die Ablenkempfindlichkeit dieser 
Röhren sehr groß ist und dadurch ein kostensparender Aufbau von Verstärker 


und Kippteil möglich ist. 


Für transistorisierte Kleinoszillographen sind die Röhren D3-10, 
D 7-16, D7-17 und D 8-11 mit einer Heizleistung von nur 0,5W bzw. 0,6 W 


vorgesehen. 


Für größere Breitbandoszillographen sind die D 13-21, D 13-25 und 
D 13-43 besonders zu empfehlen. Die Ablenkplatten dieser Röhren sind seitlich 
herausgeführt, so daß die Kapazitäten der Platten und ihrer Zuführungen klein 


sind. 


Für die Aufnahme einmaliger, sehr schnell verlaufender Vorgänge, also z.B. 
für Stoßspannungsmessungen, sind die Röhren D 13-20 und DBM 13-34 
vorgesehen. Diese Röhren sind für Beschleunigungsspannungen bis zu 28 bzw. 
22 kV zugelassen und haben einen metallisierten Schirm. Die damit erreichbare 
Helligkeit ermöglicht es, einmalig verlaufende Vorgänge mit Schreibgeschwin- 
digkeiten bis 10000 km/s photographisch zu registrieren. 


Für Geräte, bei denen große Anforderungen an die Bildhelligkeit ge- 
stellt werden, sind am besten die Röhren DG 13-18 und D 13-40 geeignet. 


Für Sichtgeräte mit großer Anzeigefläche stehen die Röhren M 28-10, 
AP 43-80 und AP 53-80 zur Verfügung. 


Als Anzeigeröhre für Radarzwecke ist die MF 13-39 vorgesehen. 
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Leuchtschirme 


Allgemeines über Leuchtschirme 


Phosphate zur Herstellung von Leuchtschirmen für Kathodenstrahlröhren sind anorga- 
nische, kristalline Stoffe, die imstande sind, Elektronenenergie in Licht umzuwandeln. 


Die Phosphate müssen einerseits äußerst rein sein, andererseits müssen jedoch kleine 
Mengen von „Verunreinigungen” als Aktivatoren zugemischt werden (z.B. Kupfer, 
Mangan, Silber). Diese bewirken erst in Verbindung mit den Phosphorkristallen die 
Erzeugung von Licht. Die Art des erzeugten Lichtes ist abhängig von den physikali- 
schen und chemischen Eigenschaften des Phosphors. 


Die mittlere Größe der Phosphorteilchen liegt gewöhnlich zwischen 2 ıı und 20 ıı. Die 
Lichtausbeute und das Auflösungsvermögen werden stark von Korngröße und Schirm- 
dicke beeinflußt. 


Damit der Schirm bei Elektronenbombardement nicht negativ aufgeladen wird, müs- 
sen die Phosphorkristalle gleich viel Elektronen abgeben, wie durch den Elektronen- 
strahl zugeführt werden. Das Abführen der Elektronen kann durch eine dünne leitende 
Schicht (0,1 u dickes Aluminium) verbessert werden, die auf der Rückseite des Schirmes 
aufgebracht wird. Die so aluminisierten Schirme reflektieren das Licht, das normaler- 
weise vom Betrachter weggestrahlt würde, und verbessern dadurch die Lichtausbeute 
und den Bildkontrast. 


Die Eigenschaften eines Phosphors werden dargestellt durch die Kurven: 
1. Emissionsspektrum (Leuchtfarbe) 
2. Helligkeit als Funktion der Zeit (Nachleuchten) 


Die Leuchtfarbe wird beschrieben 

a) Durch die Kurve: Relative spektrale Energieverteilung 

b) Durch die Koordinaten im Kelly-Farbdiagramm 

c) in Worten nach dem Kelly-Farbdiagramm (z.B. gelblich-grün) 
Die Nachleuchtdauer wird beschrieben 

a) Durch die Kurve: Helligkeit als Funktion der Zeit 

b) In Worten nach folgender Einteilung (Jedec): 

Zeit für den Abfall auf 


ht 
10% der Anfangshelligkeit Dlartinuchtdane 


ls und mehr sehr lang 
100 ms.. 1s lang 

1 ms... 100 ms mittel 

10 us.. I ms mittelkurz 

1 us.. 10 us kurz 
weniger als us sehr kurz 


AN 


NV 
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Leuchtschirme 


Kelly-Farbdiagramm 


370 


SS. 
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LING 
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Örlich Purpul 


GH 1 bei kleiner Helligkeit 
2 bei großer Helligkeit 


GM 1 blaue Komponente 
2 gelbe Nachleuchtkomponente 
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Zusammenstellung der am häufigsten verwendeten Leuchtschirme 


BG GH GJ GL GM 
Fluoreszenz blau grün gelblichgrün gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün gelblichgrün gelblichgrün 
Nachleuchtdauer 
für Abfall der 
Anfangshelligkeit 
auf 10% 0,6 ms 0,04 ms 25 ms 0,1 ms 0,55 
auf 1% 5 ms 0,25 ms 50 ms 500 ms 3s 


Hinweise für die Anwendung der Leuchtschirme 

BG-Schirm (B) 

Für photographische Aufnahmen mit orthochromatischem Registrierpapier ist der 
BG-Schirm besonders geeignet, da dessen spektrale Energieverteilung mit dem Emp- 
findlichkeitsspektrum dieser Papiere weitgehend übereinstimmt. 


GH- und GJ-Schirm 


Beide Schirme sind universell für visuelle Beobachtung und photographische Registrie- 
rung mit panchromatischem Aufnahmematerial geeignet. 

Die kürzere Anregungszeit des GH-Schirmes gegenüber dem GJ-Schirm ist beson- 
ders vorteilhaft, wenn z.B. besonders steile Impulse dargestellt werden sollen, das 
heißt, wenn die Schreibgeschwindigkeit sehr hoch ist. 

Der GJ-Schirm hat gegenüber dem GH-Schirm dagegen eine geringere Einbrenn- 
empfindlichkeit. Deshalb werden die Röhren mit niedriger Anodenspannung (D 3-10, 
D 7-16, DG3-12 A, DG 7-12 C, DG 7-52 A, DG 7-74 A) durchweg mit dem GJ-Schirm 
versehen, denn die Schirmbelastung und damit die Einbrenngefahr ist bei niedriger 
Beschleunigungsspannung hoch. 


GH- und GL-Schirm 


Es ist allgemein üblich, die Nachleuchtdauer der Leuchtschirme auf einen Abfall der 
Helligkeit auf 10% des Anfangswertes zu beziehen. Diese Angabe ist für photo- 
graphische Zwecke sinnvoll. 

Wie man der obenstehenden Tabelle entnehmen kann, unterscheidet sich dabei die 
Nachleuchtdauer des GL-Schirmes (100 us) von der des GH-Schirmes (40 us) nicht we- 
sentlich. Beide fallen unter die Klassifizierung „mittelkurz”. 

Für die visuelle Beobachtung des Oszillogramms ist jedoch der Abfall auf weit unter 
1% interessant, da das menschliche Auge auch diese geringe Helligkeit noch gut 
wahrnehmen kann. Wenn man die Werte der Nachleuchtdauer für einen Abfall auf 
1% der Anfangshelligkeit vergleicht, sieht man, daß sich dann der GL-Schirm (0,5 s) 
vom GH-Schirm (250 us) hinsichtlich Nachleuchtdauer sehr stark unterscheidet. 
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Leuchtschirme 


Der GL-Schirm wird daher mit Rücksicht auf die 1% Nachleuchtdauer mit Recht als 
Nachleuchtschirm (N-Schirm) bezeichnet. 


GL- und GM-Schirm 


Für die visuelle Beobachtung von langsam verlaufenden Vorgängen, von einmalig 
verlaufenden Vorgängen und von Vorgängen mit niedriger Wiederholungsfrequenz 
verwendet man Oszillographenröhren mit nachleuchtendem Schirm. Im TELEFUNKEN- 
Röhrenprogramm stehen hierfür der GL- und der GM-Schirm zur Verfügung. Dabei 
entspricht der GL-Schirm dem in den USA als P2 genormten Schirm und der GM- 
Schirm dem P 7-Schirm. Für den GL-Schirm wird eine Nachleuchtdauer von einer hal- 
ben Sekunde, bezogen auf den Abfall auf 1% der Anfangshelligkeit angegeben; für 
den P7-Schirm eine Nachleuchtdauer von 3 Sekunden. Beide Werte sind jedoch sehr 
stark abhängig von der Schirmbelastung. Bei niedrigen Schirmbelastungen liegt der 
vorstehend definierte Wert der Nachleuchtdauer wesentlich höher. Aus diesen Wer- 
ten für die Nachleuchtdauer läßt sich jedoch nicht ohne weiteres bestimmen, wie lange 
man das Nachleuchten eines Oszillogrammes tatsächlich beobachten kann. 

Die Zeit, während der das menschliche Auge das Oszillogramm noch erkennen kann, 
wird wesentlich mitbestimmt durch die Raumbeleuchtung und die Zeit, während der 
der Schirm angeregt wird. In einem völlig verdunkelten Raum und mit dunkeladap- 
tiertem Auge ist die mögliche Beobachtungszeit etwa bis zu 20mal so groß wie bei 
mäßiger Raumbeleuchtung von etwa 1 Lux. Die Anregungszeit des Leuchtschirmes 
ist bei einmalig verlaufenden Vorgängen durch die Größe des Oszillogramms und 
die Frequenz bestimmt. Wenn mit steigender Frequenz die Anregungsdauer des 
Schirmes kürzer wird, nimmt die mögliche Beobachtungszeit beim GM-Schirm stärker 
ab als beim GL-Schirm. Bei Frequenzen oberhalb von etwa 100 kHz wird man im 
völlig verdunkelten Raum und mit dunkeladaptiertem Auge das Nachleuchten auf 
dem GL-Schirm länger beobachten können als auf dem GM-Schirm, dabei ist die An- 
regung mit relativ hoher Beschleunigungsspannung von z.B. 16 kV vorausgesetzt. Bei 
geringer Beschleunigungsspannung erlaubt der GL-Schirm bereits bei niedrigeren 
Frequenzen eine längere Beobachtungsdauer, z.B. bei 3kV oberhalb etwa 25 kHz. 
Beobachtet man das Oszillogramm nicht in völlig verdunkeltem Raum, sondern in 
einem Raum mit mäßiger Beleuchtung von etwa 1 Lux, so liegt die Grenze bereits 
zwischen 1 und 2 kHz, bei der der GL-Schirm eine längere Beobachtungsdauer erlaubt 
als der GM-Schirm. Alle diese Werte sind als Richtwerte zu betrachten, da die Werte 
durch verschiedene Komponenten mitbestimmt werden, wie z.B. Strahlstrom und 
Oszillogrammhöhe. Für die praktische Anwendung ergibt sich daraus folgendes: 

Zur Beobachtung langsam verlaufender Vorgänge, wie es beispielsweise bei Elektro- 
kardiographen und Enzephalographen der Fall ist, wird man vorteilhaft Röhren mit 
dem GM-Schirm verwenden. Dagegen empfiehlt es sich, bei der Beobachtung von 
schnellverlaufenden Vorgängen, die einmalig oder mit niedriger Wiederholungs- 
frequenz auftreten, Röhren mit dem GL-Schirm zu benutzen. 
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GG-Schirm (Z) 

Nichtperiodische Vorgänge von großer Dauer und periodische Vorgänge, deren 
Periodendauer im Verhältnis zu den abzubildenden Einzelheiten groß ist, müssen 
auf dem Leuchtschirm sehr zusammengedrängt werden, so daß die Details nicht 
mehr zu erkennen sind. Ein besonders photographisches Registrierverfahren ermög- 
licht jedoch, diese Vorgänge auseinanderzuziehen, d.h. einen größeren Zeichen- 
maßstab anzuwenden. Dabei legt man den Meßvorgang wie üblich an ein Platten- 
paar der Oszillographenröhre, ersetzt aber die Zeitablenkung, die normalerweise 
über das zweite Plattenpaar stattfindet, durch ein kontinuierlich ablaufendes Auf- 
nahmematerial. Auf diese Weise können Oszillogramme von mehreren Metern 
Länge aufgenommen werden. In den meisten Fällen dieser Anwendung kann der 
BG-Schirm, gegebenenfalls auch der GH-Schirm, verwendet werden. Für sehr schnell 
verlaufende Vorgänge mit großer Ablaufgeschwindigkeit des Registriermaterials 
können Röhren mit extrem kurzer Nachleuchtdauer angefertigt werden, die durch 
die Kennbuchstaben GG in der Typenbezeichnung gekennzeichnet sind. Das Leucht- 
schirmmaterial dieser Spezialschirme hat eine Nachleuchtdauer von nur wenigen 
Mikrosekunden, Es empfiehlt sich, den GG-Schirm wegen seiner geringen Anfangs- 
helligkeit nur für ausgesprochene Spezialzwecke zu verwenden. 


LF-Schirm (F) 


Für Spezialzwecke steht ein Schirmmaterial zur Verfügung, dessen Fluoreszenz (An- 


fangsleuchten) ebenso wie die Phosphoreszenz (Nachleuchten) orangefarben ist. 
Die Nachleuchtdauer dieses mit den Kennbuchstaben LF bezeichneten Schirmmate- 
rials ist noch größer als die des GM-Schirmes. Ein weiterer Vorteil ist die Farbgleich- 
heit von Fluoreszenz und Phosphoreszenz, die beim GM-Schirm nicht vorhanden ist, 
da dessen Fluoreszenz blau, die Phosphoreszenz dagegen gelblichgrün ist. Außerdem 
hat der LF-Schirm als Einschichtschirm gegenüber dem doppelschichtigen GM-Schirm 
eine größere Schärfe. Wegen der größeren Einbrennempfindlichkeit wird man diesen 
jedoch nur dann verwenden, wenn die vorliegende Aufgabenstellung die Anwendung 
des GM-Schirms nicht zuläßt. Die Einbrenngefahr kann vermindert werden durch den 
Betrieb der Röhren mit den höchsten zugelassenen Beschleunigungsspannungen. 

Mit diesem Schirm werden nur die Röhren MF 13-39 und AF 43-80 ausgerüstet. 


W-Schirm 

Der W-Schirm findet bei Röhren für Prüfgeräte Anwendung, die Fernsehbilder zeigen 
sollen (z.B. Einstellung von Fernsehantennen). Außerdem können mit dem W-Schirm 
mehrere Vorgänge mit Hilfe von Farbfiltern bei photographischer Registrierung farbig 
abgebildet und damit deutlich voneinander unterscheidbar gemacht werden. 
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BE-Schirm (P11) 
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Nachleuchtdauer 


Die Nachleuchtdauer ist kürzer bei höherer Beschleunigungsspannung, 
höherem Strahlstrom und kürzerer Anregungszeit. 
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Die Nachleuchtdauer ist kürzer bei höherer Beschleunigungsspannung, 
höherem Strahlstrom und kürzerer Anregungszeit. 
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Die Nachleuchtdauer ist kürzer bei höherer Beschleunigungsspannung, 


höherem Strahlstrom und kürzerer Anregungszeit. 
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Die Nachleuchtdauer ist kürzer bei höherer Beschleunigungsspannung, 
höherem Strahlstrom und kürzerer Anregungszeit, 
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Die Nachleuchtdauer ist unabhängig von Beschleunigungsspannung, 
Strahlstrom und Anregungszeit. 
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Die Nachleuchtdauer ist kürzer bei höherer Beschleunigungsspannung, 
höherem Strahlstrom und kürzerer Anregungszeit. 


N 


V 23 


TELEFUNKEN 


Leuchtschirme 


GM-Schirm (P7) 


3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 2 7000 ri 


TELEFUNKEN ] 
R Rö/V-B 2324 R 
° 


S 


leuchfenergie — — 


650 


Relative spektrale Energieverteilung 


TELEFÜNKEN] 
Rö/V-B 2338 R) 


A| 


Helligkeit —> 
Ss 


28 


Ua = 3kV 
Is = 1,5 1A 
Nachleuchtdauer fpulse = 70 us 


Die Nachleuchtdauer ist kürzer bei höherer Beschleunigungsspannung, 
höherem Strahlstrom und kürzerer Anregungszeit. 
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Die Nachleuchtdauer ist kürzer bei höherer Beschleunigungsspannung, 
höherem Strahlstrom und kürzerer Anregungszeit. 
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Nachleuchtdauer 


Die Nachleuchtdauer ist kürzer bei höherer Beschleunigungsspannung, 
höherem S$trahlstrom und kürzerer Anregungszeit. 
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Innenraster 


Um eine parallaxefreie Ausmessung der Öszillogramme zu ermöglichen, gibt es 
einige Oszillographenröhren auch in Sonderausführung mit Innenraster, Es handelt 
sich dabei um einen Raster, der innen am Leuchtschirm aufgebracht ist. Gekennzeich- 
net werden diese Röhren durch zusätzliche Ziffern am Ende der Typenbezeichnung, 
je nach Art des Rasters, z.B.: D 13-25/1 


Raster der Röhre D 13-25/1 
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Um die Ablesung von Anstiegs- und Abfallzeiten bei Impulsmessung zu erleichtern, sind die 100/,- und 
die 90%y-Linie eingezeichnet. Die Punkte decken sich mit der Einteilung auf der Grundlinie, so daß man 
nicht nach oben oder unten loten muß. 
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Toleranzen in der Fertigung und Fremdfelder können Abweichungen zwischen dem 
Innenraster und der Ablenkebene D 1 D2 bewirken. Die Korrektur dieser Abweichun- 
gen erfolgt mittels einer auf den Röhrenkonus aufgeschobenen Spule. Das Spulenfeld 
dreht den Elektronenstrahl und bringt bei richtiger Größe die Ablenkebene DI D2 mit 


dem Innenraster zur Deckung. 


Da die Abweichungen nach beiden Richtungen auftreten können, muß der Strom 
stufenlos regelbar und seine Polarität umkehrbar sein. Außerdem soll er möglichst 


gut gesiebt sein. 


Es empfiehlt sich folgende Prinzipschaltung: 


+ 


In der Mittelstellung des Schleifers ist der 
Strom durch die Spule null, für den Fall, daß 
= keine Korrektur notwendig ist. 


Für die Röhren mit Innenraster wird ein besonderer Abschirmzylinder und ein Spulen- 
rahmen mitgeliefert. Dieser wird in den Abschirmzylinder geschoben und an der vor- 


gesehenen Stelle mittels drei Gummitüllen befestigt. 


Auf den Rahmen wird die Drehspule mit der erforderlichen Windungszahl gewickelt. 
Der Rahmen soll nicht voll bewickelt werden, sondern zwischen Spule und Abschirm- 


zylinder soll ein Raum von min. 1,5 mm frei bleiben, um Verzeichnungen zu vermeiden. 


Die Windungszahl kann von der im Datenblatt empfohlenen abweichen, wenn eine 
andere Spannung und ein anderer Draht verwendet werden. Wichtig ist nur, daß die 
empfohlene Ampere-Windungszahl eingehalten wird. Weiter ist darauf zu achten, 


daß die Spule genau parallel zum Bildschirm und zenirisch zur Röhrenachse sitzt. 


Die Datenblätter der Röhren mit Innenraster enthalten nähere Angaben. 


Siehe auch Einbaubeispiel für Röhren mit Innenraster Seite 36. 
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Erläuterungen zu den Grenzwerten 


Bei der Konstruktion von Geräten mit Rundfunkröhren ist das Anwenden von 
Grenzwerten gebräuchlich geworden, die als Konstruktions-Mittelwerte (design 
center values) bezeichnet werden. Bei den Design-Center-Grenzwerten hat 
der Röhrenentwickler der Tatsache Rechnung getragen, daß die Geräte im 
Betrieb bestimmten Netzspannungsschwankungen unterworfen sind, daß die 
Schaltmittel bis zu etwa 5% von ihrem Sollwert abweicheri können und daß 
auch die Röhrenwerte selbst gewissen Streuungen unterworfen sind, Die da- 
durch gegenüber dem Nennwert entstehenden höheren Belastungen sind von 
vornherein in die Design-Center-Werte eingerechnet, so daß also der Geräte- 
konstrukteur bei der Dimensionierung seiner Schaltungen und der Überprüfung, 
ob die Design-Center-Grenzwerte eingehalten werden, sowohl die Netz- 
spannungsschwankungen - vorausgesetzt, daß sie 10% nicht übersteigen - als 
auch die Schaltmittelstreuungen - vorausgesetzt, daß diese 5% nicht über- 
steigen - außer acht lassen kann. 


Bei Oszillographen der unteren und mittleren Preisklassen liegen im allge- 
meinen die gleichen Bedingungen zugrunde. Deshalb sind für Elektronen- 
strahlröhren, die für derartige Geräte bestimmt sind, die Grenzwerte als 
Konstruktionsmittelwerte angegeben, können also bei Netzspannungsschwan- 


kungen und Schaltmittelstreuungen im Rahmen der oben angeführten Definition 


überschritten werden. 


Bei bestimmten elektronischen Geräten, z.B. bei Öszillographen-Geräten der 
Spitzenklasse, muß man aus folgenden Gründen von diesem System ab- 
weichen: Bei der Verschiedenartigkeit der Schaltungen und Anwendungen 
kann der Röhrenkonstrukteur nicht mehr abschätzen, welchen Einfluß Netz- 
spannungsschwankungen und Schaltmittelstreuungen auf einen bestimmten 
Grenzwert in irgendeinem Gerät haben können. Es dürfen aber um der 
Beiriebssicherheit willen bestimmte Grenzen, vornehmlich die der Spannungs- 
festigkeit, unter keinen Umständen überschritten werden, wenn nicht ernste 


Beschädigungen auftreten sollen. In solchen Fällen werden demnach derartige 
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Grenzwerte als absolutes Maximum angegeben, und der Gerätekonstrukteur 
muß sicherstellen, daß diese Grenze im ungünstigen Zustand seines Gerätes 
eingehalten wird, denn nur er kann feststellen, welchen Einfluß die Streuungen 


in Spannung, Schaltmittel usw. auf einen bestimmten Röhrenparameter haben. 


Werden die für die einzelnen Röhren festgelegten Grenzwerte über- 
schritten, so wird nicht nur die Betriebssicherheit und Lebensdauer der 
Röhre gefährdet, sondern es erlischt damit zwangsläufig jeder Ersatz- 
anspruch. 


Linienbreitenmessung bei Oszillographen-Röhren 


Die Angabe der Linienbreite ist für die Beurteilung von OÖszillographen- 
Röhren, insbesondere hinsichtlich des Auflösungsvermögens von Wichtigkeit. 
Da die Linienbreite von den jeweils vorliegenden Betriebsbedingungen ab- 
hängt, ist es notwendig, diese anzugeben. Für die Beschleunigungsspannungen 
legt man dabei zweckmäßigerweise die Werte zugrunde, die in der Rubrik 


„Betriebswerte” vorgeschlagen sind. 


Für den Strahlstrom wird in den Datenblättern kein Wert vorgeschlagen, da 
im praktischen Betrieb der jeweils notwendige Strahlstrom mit dem Helligkeits- 
regler eingestellt wird. Wegen der Abhängigkeit der Linienbreite vom Strahl- 
strom muß man die Zugehörigkeit der beiden Werte zueinander erkennen 
können. Dies geschah früher in der Weise, daß man die Linienbreite für einen 
relativ kleinen Strahlstrom, z.B. 0,5 oder 1 uA, angab. Die Linienbreiten, die 
bei derart kleinen Strömen gemessen werden, sind im allgemeinen gering. In 
der Praxis kommt man jedoch oft nicht mit kleinen Strahlströmen aus, insbe- 
sondere wenn die Schreibgeschwindigkeit groß, die Gesamtbeschleunigung 
und die Wiederholungsfrequenz klein sind. Bei größeren Strahlströmen kann 
die Linienbreite erheblich ansteigen. Die Messung dieses Wertes mit möglichst 
großem Strahlstrom gibt deshalb ein zuverlässigeres Bild über die Qualität 
einer Elektronenstrahl-Röhre. 
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Um einen Vergleich verschiedener Röhrentypen untereinander zu erleichtern, 
mißt man die Linienbreite nach Möglichkeit bei allen Typen mit dem gleichen 
Strahlstrom, sofern nicht besondere Betriebsbedingungen für eine andere 
Regelung sprechen. Bei einer derartigen Messung muß jedoch beachtet wer- 
den, daß der Effektivwert des Kathodenstromes nicht überschritten wird, um 
eine Schädigung der Kathode durch Überbelastung zu vermeiden. Man hat 
deshalb einen Strahlstrom von 10 bzw. 25 uA, gemessen in der Zuleitung der 
Nachbeschleunigungselektrode, als Einheitswert zugrunde gelegt, bei dem der 


Grenzwert für den Kathodenstrom im allgemeinen nicht überschritten wird. 


Die Messung selbst erfolgt in der Weise, daß an die kathodennahen Ablenk- 
platten eine Sägezahnspannung von 50 Hz gelegt wird und an die schirm- 
nahen Platten eine Sägezahnspannung, deren Frequenz etwa das 50...100fache 


beträgt. Man erhält dann auf dem Schirm-ein Raster mit 50...100 Linien, wenn 


man den Rücklauf genügend kurz macht oder verdunkeli. Die Amplitude an 


den schirmnahen Platten wird so eingestellt, daß die Auslenkung ungefähr 
90% des maximalen Röhrendurchmessers beträgt. Die Amplitude an den ka- 
thodennahen Platten wird so eingestellt, daß die Zeilenstruktur klar sichtbar 
wird. Dann muß die Röhre auf beste Mittenschärfe fokussiert werden. Das 
Raster wird anschließend zusammengeschoben, bis die Zeilenstruktur in der 
Mitte des Schirmes zuerst verschwindet oder zu überlappen beginnt oder sich 
eine umgekehrte Zeilensiruktur zeigt. Die Linienbreite ist dann der Quotient 
aus der Länge des Rasters senkrecht zur Zeilenstruktur und der Anzahl der 
Zeilen. So ergibt sich z.B. aus einer Rastergröße von 40 mm und einer Zeilen- 


zahl von 100 eine Linienbreite von 0,4 mm. 
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Allgemeine Einbauhinweise und Schutzmaßnahmen 


gegen Implosionen für Oszillographen-Röhren 


1. Jede Oszillographenröhre unterliegt vor Verlassen des Werkes schärfsten 
Prüfungen. Ein nachträgliches Auftreten von Glasbruch (z.B. Implosion) ist 
nahezu ausgeschlossen. 


Ein Bruch des Kolbens kann aber z.B. durch äußere Einflüsse infolge unsach- 
gemäßer Behandlung, wie Schlag, Stoß, Erschütterung, plötzlicher Temperatur- 
wechsel, Beschädigen der Glashaut oder auch durch unsachgemäßen Einbau 
usw., entstehen. 


Der Einbau bzw. das Auswechseln von Oszillographenröhren sollte deshalb 
nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden. 
a) Um zu vermeiden, daß beim Einbau Glasspannungen auftreten, die zur 


Zerstörung der Oszillographenröhre führen können, empfiehlt es sich, die 
Röhre elastisch zu haltern. 


b 


— 


Die Zuleitungen zur Fassung sollen flexibel und ausreichend lang sein, da- 

mit die Röhre zum Justieren um einen kleinen Winkel gedreht werden kann. 

c) Die Federn zum Halten der Röhren sollen nicht stärker sein, als für aus- 
reichend festen Sitz erforderlich ist, damit der Glaskolben nicht durch zu 
große Federspannung mechanisch beansprucht wird. 

d) Es empfiehlt sich, den Abschirmzylinder beim Einbau nicht unzulässig hoch 
mechanisch zu beanspruchen, da er sonst seine magnetischen Eigenschaften 
ändert und an Abschirmfähigkeit verliert. 

e) Der Einbau der Röhre kann grundsätzlich in jeder Lage erfolgen, jedoch soll 

sie in Geräten, in denen sie stärkeren Erschütterungen ausgesetzt ist, nicht 

mit nach oben zeigendem Schirm montiert werden, da sonst Teilchen der 

Schirmschicht auf die Kathode fallen können und so die Lebensdauer ver- 

kürzen. 


f) Es ist ratsam, darauf zu achten, daß die Temperatur - insbesondere in der 


Nähe des Sockels - im Gerät nicht mehr als 60°C beträgt, da sonst durch 
Erwärmung Glasschäden auftreten können. 


2. Falls unverpackte Oszillographenröhren auf ihrer Schirmfäche abgestellt 
werden, ist eine weiche, saubere, nachgiebige Unterlage, wie Filz, Kork, zu 
verwenden, um Beschädigungen der Schirmfläche zu vermeiden. 


Über den Schutz gegen Implosionen möchten wir besonders auf die Punkte 
A1,3,4,6..10 und den Absatz B des Merkblattes der Berufsgenossenschaft 
der Feinmechanik und Elektrotechnik hinweisen. 


Das Geltendmachen jeglicher Ansprüche aus Kolbenbruch, insbesondere von 
Schadensersatzansprüchen, ist unbeschadet der Einhaltung der vorstehenden 
Hinweise ausgeschlossen. 
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Einbauhinweise 
für die Oszillographen-Röhre DG 10-18 


Für Oszillographen-Röhren mit Preßglas-Sockel, z.B. DG 10-18, wurde bei 
diesem Einbau-Beispiel der Abschirmzylinder als Halterung benutzt. Es hat 
sich nämlich in der Praxis gezeigt, daß die dabei auftretenden mechanischen 
Belastungen die Abschirmfähigkeit des Abschirmzylinders nur sehr unwesent- 
lich beeinflussen. 
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Einbauhinweise 


Der Abschirmzylinder wird mit dem mechanischen Aufbau des Öszillographen 
fest verbunden. Zum Befestigen des Abschirmzylinders an der Frontplatte 
verwendet man zweckmäßigerweise 3 Haltewinkel oder - bei starker Be- 


lastung - einen Kragen aus nichtmagnetischem Material. 


Der beiliegende 330 mm lange Tesamoll-Streifen ist in den vorderen 
Teil des Abschirmzylinders einzukleben, der 220 mm lange Streifen am 
sockelseitigen Ende des Abschirmzylinders. Beide Streifen dienen zum 
elastischen Haltern der Röhre innerhalb des Abschirmzylinders. Sie 
sind unbedingt einzusetzen, da sonst eine zu starke mechanische Be- 
lastung des Sockels eintritt. 


Am sockelseitigen Ende des Abschirmzylinders befinden sich 2 Blechstreifen, 
die eine Halteschelle tragen. Die Schelle dient zur Aufnahme der Hülse, die 
auf die Fassung, Lagernummer 30232, aufgeschraubt wird und als Wider- 
lager dient. Nach dem Justieren der Röhre wird die Schelle gespannt. Der 
Abschirmzylinder muß am sockelseitigen Ende mittels einer Schelle oder einer 
ähnlichen Konstruktion abgestützt werden. 


Der Ausbau der Röhre ist wie folgt vorzunehmen: 
1. Plexiglasscheibe lösen. 
2. Schelle an der Fassung durch Lösen der Schraube lockern. 


3. Röhre oder Fassung in Schirmrichtung drücken, bis die Nocken der 
Fassungshülse an die Schelle anstoßen. 


4. Die Röhre kann jetzt an der Schirmseite aus dem Abschirmzylinder 


und der Fassung herausgezogen werden. 


Die DG 10-18 besitzt wie die meisten modernen Oszillographenröhren einen 
Preßglassockel. Dieser Sockel ermöglicht einen sehr kapazitätsarmen und 


raumsparenden Aufbau. 


Durch die hier geschilderte Einbauart ist sichergestellt, daß der Pumpstutzen 
mechanisch nicht beansprucht wird. 


TELEFUNKEN 


Einbauhinweise 


Allgemeine Einbauhinweise 
für Oszillographen-Röhren mit Preßglassockel 


Bei dem dargestellten Einbauhinweis wird eine gute Halterung der Röhre im 
Abschirmzylinder erreicht und eine zu starke mechanische Belastung der Röhre 
vermieden. Es empfiehlt sich, die auf den Datenblättern angegebenen Zu- 


behörteile zu verwenden. 


Schelle (nichtmagn. Material) Abschirmzylinder 
zum Befestigen des Abschirm- (Mu-Metall) 
Zylinders im Gerät 


23,04 


N 
Fassung fliegend aufgesteckt , Fu Plexiglas- 


(Ableitkabel zugentlastet) Scheibe 


hichtmagn. 
Material 


Ansicht C 


Schnitt A=B 


Einbauhinweise 


TELEFUNKEN 


Einbaubeispiel für Röhren mit Innenraster 


(D 13-25/1) 


Scheibe (nichtmagn.Material) 
zum leichteren Abziehen 
der Fassung 


Schelle 
/{nichtmagn.Material) 


Abschirmzylinder (Mu-Metall) 


‚Gummitülle 


Korrekturspule_\ 


zum Befestigen des 
‚Abschirmzylinders 
im Gerät 


Fassung fliegend aufgesteckt 
[Ableitkabel zugentlastet) 


Schnitt A-B 


/ as E 
Schaumstoffeinlage / \ Plexiglas— 
/ A scheibe 


nichtmagn. Material 


Ansicht C 


Besonders zu achten ist darauf, daß die Röhre genau 15mm aus dem Abschirm- 


zylinder ragt, da dieses Maß gleichzeitig den Abstand der Drehspule vom 


Schirm bestimmt. Außerdem muß die Röhre genau zentrisch im Abschirmzylinder 


liegen, da eine schief sitzende Drehspule Verzeichnungen verursacht. 


TELEFUNKEN 


Schalibeispiel 


Schaltbeispiel 


Untenstehende Abbildung zeigt einen Spannungsteiler mit Geomeirie- und 
Astigmatismus-Korrektur sowie Höhen- und Seitenverschiebung für die Ein- 
strahlröhre DG 13-18. 
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TELEFUNKEN 


Schaltbeispiel 


Schalibeispiel 
für Spannungsteiler bei DG 7-52 A 


Höhenverschiebung 


Schärfe 


68 
ZPKR KR 
24 © -]IKV 
helligkeif 


Der Einstellwiderstand R ist so einzustellen, daß im Spannungsteiler ein Strom 


von 1,72 mA fließt. 


TELEFUNKEN 


Schalibeispiel 


Schaltbeispiel für Zweistrahlröhren 


Die untenstehende Abbildung zeigt einen Spannungsteiler für die Zweistrahlröhren 


DBM 13-14 DNM 13-14 
DGM 13-14 DPM 13-14 


Der als „Empfindlichkeitsausgleich” bezeichnete Regelwiderstand am heißen (nega- 
tiven) Ende des Spannungsteilers verschiebt die Potentiale der Kathoden und damit 
die Anodenspannungen der beiden Systeme gegeneinander. Da die Ablenk- 
empfindlichkeit sich umgekehrt proportional mit der Anodenspannung ändert, kann 
man durch Regeln der Anodenspannungen die fertigungsbedingten Toleranzen der 
Ablenkempfindlichkeit der beiden Systeme ausgleichen. 


Die Festwiderstände von 20 kQ zwischen den Helligkeits- und Schärfereglern dienen 
als Schutzwiderstände. Sie verhindern, daß die Spannung am Wehneli-Zylinder (g,) 
in positiver Richtung bis zu 0 V verschoben werden kann und die Kathode strom- 
mäßig überlastet wird. 


Ablenkspannungen-| = 


Ausfast- 


-2EKV 


Helligkeit Schärfe Höhen -und Seifen- 


Empfinalichkeitsausgleich Verschiebung 


TELEFUNKEN 


Systemstand 


Stand der Systeme bei Zweistrahlröhren 


Die Zweistrahlröhren DGM 13-14 und E 13-13, die in erster Linie für visuelle Beobach- 
tung der Oszillogramme von jeweils zwei Vorgängen vorgesehen sind, haben schräg 
gestellte Systeme, deren Achsen sich im Schirmmittelpunkt schneiden. Dadurch wird 
erreicht, daß die beiden Oszillogramme ohne zusätzliche Gleichspannung an den 
Ablenkplatten zur Deckung kommen und leicht miteinander verglichen werden kön- 
nen. Wenn insbesondere bei photographischer Registrierung oder auch bei visueller 
Beobachtung die Deckung der Oszillogramme nicht erwünscht ist, können sie durch 
zusätzliche Gleichspannungen an den Ablenkplatten auseinandergezogen werden. 
Bei der DBM 13-34, die in erster Linie für die photographische Registrierung Verwen- 
dung findet, wurden die Systeme parallel gestellt, damit bei diesem Beiriebszustand 
keine zusätzlichen Gleichspannungen an den Ablenkplatten erforderlich sind. Wenn in 
besonderen Fällen bei dieser Röhre eine Deckung der Oszillogramme gewünscht wird, 
so läßt sich dies durch zusätzliche Gleichspannungen an den Ablenkplatten erreichen. 
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Leuchischirm-Vergleichsliste 


neu BE 
alt B 


BG GG GH 
B Z G 


Jedec PIıI P35 P15 P31 


GJ 


GL 


GA N 


Pi 


Aquivalenz- und Austauschliste 


B13S6 
DB 7-18 
DG 7-18 
DN 7-18 
DP 7-18 
DB 13-78 
DH 13-78 
DN 13-78 
DB 13-79 
DH 13-79 
DN 13-79 
T5AP1i 
T54P2 
T54P11 
T54P1IH 
T543P2 
T543P 11 
T543P 31 
1EPI 
3ACPI 
3ACP2 
3ACP7 
3ACPII 
3ARPI 
3BNPI 
3BVP2 
3BVP7 
3BVPI11 
3BVP31 


TELEFUNKEN-TYPE 
DG 13-58 
D7-15BG 
D7-15 GH 
D7-15GL 
D7-15GM 
DB 13-58 
DG 13-58 
DN 13-58 
D 13-21 BG 
D 13-21 GH 
D 13-21 GL 
DG 13-58 
DN 13-58 
DB 13-58 
D 13-20 BG 
D 13-21 GL 
D 13-21 BG 
D 13-21 GH 
DG 3-12 A 
DG 7-14 
DN 7-14 
DP 7-14 
DB 7-14 
DG 7-74A 
DG 7-52A 
D7-15GL 
D7-15GM 
D7-15BG 
D 7-15 GH 


P2 


GM IF 
Po F 


Vergleichsliste 


P7 PAY 


Equivalent types 


31P] 
31P2 
31P7 
31Pp 11 
ATP2 
ATP7 
ATP11 
4TP 31 
5BHPI 
5BHP2 
SBHPII 
5DMP2 
5DMP7 
5DMP1I 
5DMP31 
5DSP2 
3DS:P 1] 
5DSP31 
ärr7 
SFPiY 
5TO1IA 
53TO3A 
5YP' 
SYP?2 
5YP7 
sY Pl 
31B82 


TELEFU 


DG 
DN 
DP 


NKEN-TYPE 
7-14 
7-14 
7-14 
7-14 

10-18 

10-18 

10-18 

10-18 

13-58 

13-58 

13-58 

13-38 

13-38 

13-38 

13-38 

13-18 

13-18 

13-18 

13539 

13-39 

13-39 

13-39 

13-54 

13-54 

13-54 

13-54 

13-58 
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Umrechnungstabelle 


Ablenkkoeffizient / Ablenkempfindlichkeit 
Deflection data table 
Tableau de valeurs de deviation 


AE  DF AE  DF AK AE  DF 
mm/V  Vlinch. mm/V  Vfinch. V/em mm/V  Vlinch. 
3,33 7,62 1,16 21,8 21 0,48 53,4 
3.13 7,62 1,14 22,4 22 0,45 56,0 
2,94 8,64 1,11 22,9 23 0,44 58,4 
2,78 9,14 1,09 23,4 24 0,42 61,0 
2,63 9,65 1,07 23,9 25 0,40 
2,5 10,2 1,04 24,4 26 0,38 
2,38 10,7 1,02 24,9 27 0,37 
2,27 11,2 1,00 25,4 28 0,36 
2,17 11,7 0,95 26,6 29 0,35 
2,08 12,2 0,91 27,9 30 0,33 
2,00 12,7 0,87 29,2 32 0,31 
1,93 13,2 0,83 30,5 34 0,29 
1,85 13,6 0,80 31,8 36 0,28 
1,79 14,2 0,77 33,0 38 0,26 
1,73 14,7 0,74 34,3 40 0,25 
1,67 15,2 0,71 35,6 45 0,22 
1,62 15,7 0,69 36,8 50 0,20 
1,56 16,2 0,67 38,1 55 0,18 
1,52 16,8 0,65 39,3 60 0,17 
1,47 173 0,63 40,7 65 0,15 
1,43 17,8 0,61 41,9 70 0,14 
1,39 18,3 0,59 43,2 75 0,13 
135 188 057° 445 80 0,125 
1,32 19,3 0,56 45,7 85 0,118 
78 1,28 19,8 0,54 470 90 0,111 
1,25 20,3 0,53 48,3 95 0,105 
82 1,22 20,8 0,51 49,5 100 0,100 
84 1,19 21,3 0,50 50,8 0,091 
120 0,083 
AE = Ablenkempfindlichkeit deflection sensitivity sensibilite de d&viation mm/V 


AK = Ablenkkoeffizient deflection factor coefficient de deviation V/cm 
DF = Ablenkkoeffizient deflection factor coefficient de d&viation V/inch, 
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TELEFUNKEN 


Zubehör 


Anschlußteile 


30 


Nachbeschleunigungsanschluß 
für Knopfkontakt 
Lager-Nr. 30 317 


Ablenkplattenanschluß 
Lager-Nr. 30 429 


Ablenkplattenanschluß 
Lager-Nr. 30 341 


für Anschlußsuft 73° 


Ablenkplattenanschluß 
Lager-Nr. 30 501 


46 


Kautschuk 
Kabel 60cm lang 


Nachbeschleunigungsanschluß 
für Napfkontakt 
Lager-Nr. 30 319 


29,5 +03 


Hülse 
Lager-Nr. 30 462 


Nachbeschleunigungsanschluß 
für Knopfkontakt 
Lager-Nr. 30 434 


‚für Anschlußstift 73° 


Ablenkplattenanschluß 
Lager-Nr. 30 502 


TELEFUNKEN 


Zubehör 


Fassungen 


Lager-Nr. 30 223 Lager-Nr. 30 228 
und Lager-Nr. 30230 (tropenfest) für Diheptalsockel B 12-37 
für Diheptalsockel B 12-37 


Lager-Nr. 30 231 Lager-Nr. 30 232 
für Duodekalsockel B 12-43 für Preßglassockel E 11-22 
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TELEFUNKEN 


Zubehör 


Fassungen 


u — gg — 
40,5- 


Lager-Nr. 30 249 
(für Spezialsockel, 13 Stifte) 


Lager-Nr. 30 251 
(für Spezialsockel, ähnlich Pico 7) 


er (u 
32/2,8540,05 


Lager-Ntr. 30.250 


(für Spezialsockel, 14 Stifte) 
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TELEFUNKEN 


Zubehör 


Spulenrahmen 


8305 


138 


Lager-Nr. 30589 
(für 13 cm Röhren) 


Lager-Nr. 30.590 
(für 10 cm Röhren) 


N - 


+07 


= 


BES - 


Lager-Nr. 30701 
(für 7 cm Röhren) 


ee 


B1,59+03 
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TELEFUNKEN 


Zubehör 


Blechstärke 0,5 mm 


Abschirmzylinder 


710%+05 


63°+05 


245-7 
Lager-Nr. 30 311 Lager-Nr. 30 312 
D 7-16 DG 10-14 
DG7-12C 
DG7-52 A 


21022 


63°205 
164 °+05 


3/0_, 


Lager-Nr. 30 313 
DG 13-14 
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TELEFUNKEN 


Zubehör 


Abschirmzylinder Blechstärke 0,5 mm 


310_7 


Lager-Nr. 30 314 
DG 18-14 


Schnitt C=D 


27727 Schnitt AB 


Lager-Nr. 30 337 
DG 13-54 


TELEFUNKEN 


Zubehör 


Abschirmzylinder Blechstärke 0,5 mm 


: 408 +7 
Lager-Nr. 30 342 
DBM 13-34 


Lager-Nr. 30 381 
DG 7-14 


Lager-Nr. 30 395 
DGM 13-14 
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TELEFUNKEN 


Zubehör 


Abschirmzylinder Blechstärke 0,5 mm 


— 265.7 


Lager-Nr. 30 426 
DG7-74A 


SichF A 


Lager-Nr. 30 427 
DG 13-18 


TELEFUNKEN 


Zubehör 


Abschirmzylinder Blechstärke 0,5 mm 


Lager-Nr. 30 428 
D 13-20, D 13-21, DG 13-58 


Lager-Nr. 30 441 
D 3-10, DG 3-12 A 
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TELEFUNKEN 


Zubehör 


21621 =  Blechstärke 0,5 mm 
168+7 - 


70 Pinnen£05-| 


Schnitt A-B 


Lager-Nr. 30 481 
Schnitt C-D Schnitt E-F DG 10-18 


456 +2 
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I | 

| 
| Schnitt A-B 
FH 


=—— 140Pjnnen&0,5 


Durchzug 


o &, mirM3 
[Y} as 
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r £ 75°+7 60°. 


\_ 


SchnitF J-K 


ii [ ION ( NUN 


m” Schmitt C-D Schnitt E-F Schnitt 6-H 


mE Schnitf L-M Lager-Nr. 30476 


D 13-25, DG 13-38 
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TELEFUNKEN 


Zubehör 


Abschirmzylinder Blechstärke 0,5 mm 
r* ZI3&2 - 
M5tT -| 
A 1/0224 
| nn 
7] 
3 men 1 
mag | S B $ 
iv 4 
BL 


SchnifF A-B Schnitt C-D 


Schnitt E-F 


Lager-Nr. 30.477 
D7-15, D7-17 


TELEFUNKEN 


Zubehör 


Abschirmzylinder 


Blechstärke 0,5 mm 


SchnitfF L-M 


| 
= innen 95 ?—= 


Schnitt A-B 


Schnitf C-D Schnitt E-F Schnitf 6-H 


Lager-Nr. 30 575 
E 13-11 
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Zubehör 
Abschirmzylinder 
Lager-Nr. 30576 
DG 7-31, DG 7-32 
Schnitt I-K 
r254 Durchzug 
mit 3 


‚Schnitt A-B Schnitt C-D Schnitt E-F 


Lager-Nr. 30585 
DG 10-18/1 
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TELEFUNKEN 


Zubehör 


Abschirmzylinder 


152,5#1 
mi 1 119,5#03 


Schnitt C-D 


Schnitt A-B 


Lager-Nr. 30 586 
D 13-21/1, DG 13-58/1 


V 5 


TELEFUNKEN 


Zubehör 


Abschirmzylinder 


Schnitt A-B 


0 _— 4202 Durchzug 
sp mins 


Schnitt E-F Schnitt G-H 


Schnitt I=K Schnitt L-M 


Lager-Nr. 30 587 
D 13-25/1 


TELEFUNKEN 


Zubehör 


II — 


Abschirmzylinder 
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Nr. 30702 
D 8-11 


Lager- 


63 


TELEFUNKEN 


Zubehör 


Abschirmzylinder 


Te -- ER 


eu m 


Schnitt C-0 


Schnitt E-F Schnitt A-B 


Lager-Nr. 30700 
D 77-171 


62 V 
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Zubehör 
Abschirmzylinder 
B— —  — ne BR, nn nn 
ee a - 
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Schnitt E-F Schnitt C-D Schnitt I-K Einzelheif x 


Lager-Nr. 30705 
D 13-43 


TELEFUNKEN 


Zubehör 


Abschirmzylinder 


740 ®innent05 —— 


Durchzug mit M3 
326*05 . 


Kanfen verrunder. 


Einzelheit X 
Schnitt A-B Schniff E-F 


Lager-Nr. 30703 
D 13-40/1 


TELEFUNKEN 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Aufbau Kleine Heizleistung, Planschirm 


Verwendung Für transistorisierte Kleinstoszillographen und Anzeigezwecke 


D 3-10 GJ 
Fluoreszenz i gelblichgrün 
Phosphoreszenz gelblichgrün 
Naichleuchten ') mittel 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 

Heizspannung U 6,3 
Heizstrom Ir 80 
Heizfadenkaltwiderstand Re 13 


Betriebswerte 


Anodenspannung Ua 1000 
Fokussierungsspannung (Ik = 0...200 ıA) 100 ...300 
Gittersperrspannung Ugısperr ii 42... 14 
(unabgelenkter fokussierter Leuchtfleck verschwindet) 
Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4A 47 ...69 94...138 
Schirmnahe Ablenkplatten DI D2 41...61 82..122 


Linienbreite bei Is = 25 uA max. 08 max. 0,4 


Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren”. 
Ausnutzbare Auslenkung 

in Richtung D3D4 min. 27 

in Richtung DI D2 min. 27 
Ablenklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Ausienkung um nicht mehr als 2%. 


Rasterverzeichnung 


Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Quadraten von 17,3 und 18,7 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 18 X 18 mm an. 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 


010165 
67 
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Zubehör 


Abschirmzylinder 
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: Schnitt C-D Schnitt E-F 
Kanfen innen verrundef 


Schnitt 6-H 


Lager-Nr. 30706 
E 13-13 


TELEFUNKEN [p 3-10] 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D3 DA und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und die Mitte zwischen den Stiften 9 und 10 geht, beträgt 45°, max. Abweichung +10°. 
Der Winkel zwischen Ablenkebene D1D2 und Ablenkebene D3D4 beträgt 90°, max. 
Abweichung +3°. 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchtfleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 


Radius 2,5 mm um den Schirmmittelpunkt. 

Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min.‘ 27_ mm 

Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 
Fokussierung elektrostatisch 


Betriebslage beliebig 


Eine Halterung der Röhre nur durch die 
Fassung ist zulässig, sofern die Röhre 
gegen Stöße und Vibration gesichert ist. 


Sockel Jedec E11-2 
Gewicht ca.60.g 


Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30232 


Abschirmzylinder Lager-Nr. 30.441 
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Grenzwerie 

Anodenspannung Ua 

Fokussierungsspannung Ugz 

Gitterspannung —Ug 

+Ug 

Spitzenspannung Ua/D sp 
zwischen a und jeder Ablenkplatte 

Kathodenstrom Ikeft 

Giiterableitwiderstand Rgı 

Plattenableitwiderstand Ro!) 
zwischen a und jeder Ablenkplatte 

Spannung zwischen Faden und Kathode Ur 


!) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Kapazitäten 

D3 gegen D4 (Rest geerdet) 
| DI gegen D2 (Rest geerdet) 

D3 gegen Rest (D4 geerdet) 

DA gegen Rest (D3 geerdet) 

DI gegen Rest (D2 geerdet) 

D2 gegen Rest (D1 geerdet) 

Gitter 1 gegen alles 


Kathode gegen alles 


68 NV 


ca. 


ca. 


ca. 


ca. 


ca. 


ca. 


ca. 


ca. 


max. 


min. 


0,6 
1,7 
3,8 
3,8 
5,0 
5,0 
3,5 
6,5 


<<x<x<x<< 


uA 
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TELEFUNKEN 
Rö V-B1023R Ung 


0 5 100 kA 150 


Is, Ugs = F (Ik) 
Un = 500 V 
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TELEFUNKEN 


Sockelschalfung Schirmansichf 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneten Lage gesehen) 


D, positiv gegenüber Dy, 
D, positiv gegenüber Dz 


max./032 


d, KEF 


93 97 
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TELEFUNKEN 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Aufbau Planschirm, spiralförmiger Nachbeschleunigungswiderstand, 
sehr große Ablenkempfindlichkeit und Genauigkeit, enge Toleranzen 


Verwendung Für kleine Breitband-Oszillographen 


D7-15BG D7-15GH D7-15GJ) D7-15GL D7-15GM 
3BVP 35 3 BVP 31 3BVP1 2BVP2 3BVP7 


Fluoreszenz blau grün gelblichgrün gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün gelblichgrün gelblichgrün 
Nachleuchten !) mittelkurz mittelkurz mittel mittelkurz lang 
Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 V 
Heizstrom kr ca. 300 mA 
Betriebswerte 

Anodenspannung Una 400 V 
Astigmatismuskorrekturspannung Aldıa?) 0...+30 V 
Fußpunktspannung des 

Nachbeschleunigungswiderstandes Uab°) 400 V 
Gesamitbeschleunigungsspannung Ua 1,6 kV 
Strom durch den 

Nachbeschleunigungswiderstand laib 5.25 uA 
Hilfsspannung Ug 1,6 kV 
Fokussierungsspannung Ugs 135... 165 V 

bei Is = 10 uA und Uaıa optimal 
Gitfersperrspannung Ugisperr -87 ...-67 V 


(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck 
verschwindet) 


Helltastspannung ®) Alyı max. 33 V 
Ablenkkoeffizient 

Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 322 V/cm 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 10,7...133 V/cm 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 

2) Durch Anlegen einer entsprechenden Spannung zwischen der Anode Ag und dem mittleren Plaiten- 
potential wird der Astigmatismus korrigiert. Die Spannungsquelle muß einen verhältnismäßig geringen 
Innenwiderstand haben, um Korrekturspannungsschwankungen durch eine Strahlstromänderung zu ver- 
meiden. 

3) Bei besonders hohen Anforderungen an Verzeichnungsfreiheit kann diese durch Verändern der Fuß- 
punktspannung des Nachbeschleunigungswiderstandes (Up) um # 4% verbessert werden. 

4) Bei gerade gesperrter Röhre werden max. 33 V Helltastspannung benötigt, um einen Strahlstrom von 
10 uA bei fokussiertem Strahl zu erreichen. 
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TELEFUNKEN [D 7-15] 


Kapazitäten (Fortsetzung) 
D2 gegen Rest außer DI 
D3 gegen D4 (Rest geerdet) 
DI gegen D2 (Rest geerdet) 
D3DA4 gegen DID2 
Gitter I gegen DID2D3D4 
Kathode gegen DID2D3D4 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D3 D4 und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und den Stift 2 geht, beträgt 45°, max. Abweichung +10°. 


Der Winkel zwischen Ablenkebene DI D2 und Ablenkebene D3 D4 beträgt 90°, max. 
Abweichung #1°. 


Der Nachbeschleunigungsanschluß a, liegt in Richtung D1 D2 (zwischen den Stiften 9 und 
10), die zulässige Abweichung beträgt max. +10°, 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchifleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 3,5 mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min. 68 mm 

Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 
Fokussierung elektrostatisch 

Betriebslage beliebig 

Sockel Jedec E11-22 

Gewicht ca.300 g 


Zubehör 

Fassung Lager-Nr. 30232 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30317 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30477 
Anschluß a4b Lager-Nr. 30341 
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Betriebswerte (Fortsetzung) 
Linienbreite bei Is = 10 uA ca. 0,4 mm 
Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren”. 


Ablenklinearität 
Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 2%. 
Rasterverzeichnung max. 1,0 R 
bei einem Raster 45x 45 mm 


Ausnutzbare Auslenkung) 
in Richtung D3 DA min. 60 mm 
in Richtung D1D2 min. 60 mm 


5) Wenn der Elektronenstrahl voll ausgelenkt wird, übernehmen die Ablenkplatten einen Teil des Strahl- 
stromes, daher ist eine niedrige Ausgangsimpedanz ces Abienkverstärkers vorteilhaft. 


74 


Grenzwerte 
Anodenspannung Uaıa 2,3 kV 
Fußpunktspannung des 
Nachbeschleunigungswiderstandes Uaıb 2,3 kV 
Gesamtbeschleunigungsspannung Ua 8 kV 
Hilfsspannung Ug 2,3 kV 
Fokussierungsspannung Ugs 2,3 kV 
Gitferspannung —Ugı 250 V 
+laı - o V 
Ugısp 0) V 
Spitzenspannung zwischen a, 
und jeder Ablenkplatte Ua sp 800 V 
Produkt Ik - Uga 0,25 
Gitterableitwiderstand Rgı 5,5 Ma 
Plattenableitwiderstand 
in Richtung D3 D4 Rds D4 55 kQ 
in Richtung D1D2 Roı Da 110 kQ 
Spannung zwischen Faden und Kathode Urs +180 V 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Kapazitäten 
Kathode gegen Rest 
Gitter I gegen Rest 
D3 gegen Rest außer D4 
DA gegen Rest außer D3 
D1 gegen Rest außer D2 


ca, 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 


4,5 
6,9 
35 
32 
4,0 


pF 
pF 
pF 
pF 
pF 
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Ug, 3 
Streubereich 
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Sockelschalfung Schirmansicht 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneten lage gesehen) 
) D; positiv gegenüber D; 
iR “ D, positiv gegenüber D, 


1) Zulässige Abweichung des 
Nachbeschleunigungs- 
kontaktes von der Ablenk- | 
ebene D,D> 


2) 
SchnitF A-B 


T 


2) Abweichung des Kontakt- 
kopfes aıb von der 
Ablenkebene D,D, 


93 9 Kff 92 Ay 


Beim Aufsetzen und Abziehen der Fassung darf der 


Freie Stifebzw. freie Fassungskontakte dürfen nicht 
Pumpstutzen nicht mechanisch beansprucht werden 


als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden ' 
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TELEFUNKEN [D 7-16] 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Aufbau Röhre mit kleiner Heizleistung und besonders geringer Baulänge 
mit Planschirm 


Verwendung Für kleine transistorisierte Universal-Oszillographen und als An- 
zeigeröhre, wahlweise für symmetrischen und asymmetrischen 
Betrieb mit kleiner Anodenspannung 


D7-16GJ D 7-16 GM 


Fluoreszenz gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz gelblichgrün _gelblichgrün 
Nachleuchten !) mittel lang 
Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 V 
Heizstrom Fi 80 mA 
Heizfadenkaltwiderstand Rr ca. 13 Q 
Beiriebswerte 
Anodenspannung Ua 800 V 
Fokussierungsspannung (ls = 25 uA) Ugz 63...88 V 
Gittersperrspannung —Ugisperr 22...38 V 
(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 
Helltastspannung ?) Algı max. 25 V 
Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 21...24 V/cm 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 40...45 V/cm 
Linienbreite bei Is = 25 u A max. 0,6 mm 


Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren” 


Ablenklinearität 
Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 2%. 


Rasterverzeichnung max. 1,5 I 
Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Quadraten von 39,4 und 40,6 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 40 X 40 mm an. 


Ausnutzbare Auslenkung 
in Richtung D3D4 60 mm 
in Richtung DID2 65 mm 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 
2) Bei gerade gesperrter Röhre werden max. 22V Helltastspannung benötigt, um einen Strahlstrom von 
25 ıA bei fokussiertem Strahl zu erreichen. 
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TELEFUNKEN [D 7-16] 


Ausnutzbare Schirmfläche 


Der Mittelpunkt der ausnutzbaren Schirmfläche 
kann gegen den Schirmmittelpunkt um max.3 mm 
in Ablenkrichtung D3 D4 verschoben sein. 


Ablenkung 


Fokussierung 
Beiriebslage 
Sockel 
Gewicht 


Zubehör 
Fassung 


Abschirmzylinder 


Minimal-Maße 


doppelelektrostatisch, symmetrisch oder 
asymmetrisch für beide Ablenkplattenpaare 


elektrostatisch 
beliebig 
Jedec E 11-22 


ca. 200 g 


Lager-Nr. 30232 
Lager-Nr. 30311 
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Grenzwerte 
Anodenspannung Ua max. 1000 V 
min 600 V 
Fokussierungsspannung Ugs 500 V 
Gitterspannung —Ugi 250 V 
+Ugı (E V 
+Ugısp 0 V 
Spitzenspannung UalD sp 500 V 
zwischen a und jeder Ablenkplatte 
Kathodenstrom Ikeff 200 uA 
Gitterableitwiderstand Roi 1,5 Ma 
Plattenableitwiderstand Rp!) 3 MQ 
zwischen a und jeder Ablenkplatte 
Spannung zwischen Faden und Kathode Urk +125 V 


1) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Kapazitäten 
D3 gegen D4 (Rest geerdet) ca 1,4 pF 
DI gegen D2 (Rest geerdet) ca. 1,7 pF 
D3 gegen Rest (D4 geerdet) ca 30 pF 
D4 gegen Rest (D3 geerdet) ca. 30 pF 
DI gegen Rest (D2 geerdet) ca. 45 pF 
D2 gegen Rest (D1 geerdet) ca 45 pF 
Gitter 1 gegen alles ca 6,7 pF 
Kathode gegen alles ca. 3, pF 


Allgemeine Daten 
Achsenabweichung 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D1 D2 und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und den Stift 2 geht, beträgt 45°, max. Abweichung #10°. 

Der Winkel zwischen Ablenkebene DI D2 und Ablenkebene D3D4 beträgt 90°, max. 
Abweichung +1,5°. 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchtfleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 3mm um den Schirmmittelpunkt. 
Beim Messen muß die Röhre sorgfältig gegen Störfelder abgeschirmt sein, 
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Is, Ugs = f (Ik) 
Un = 800V 
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Sockelschalfung Schirmansicht 
(gegen den Socke/ gesehen) (in der gezeichneten Lage gesehen) 
D; positivgegenüber D, 
D, positivgegenüber D; 


_ = 


& 
[AR | 
3 ss & 


Pr “ 
7 mar. 


N DM) mh KFF aD; D 
Stifteilkreis 1745° IT er 


Beim Aufsetzen und Abziehen der Fassung darf der Freie Stiffe bzw. freie Fassungskontakte dürfen nicht 
Pumpstutzen nicht mechanisch beansprucht werden als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden 
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TELEFUNKEN [D 7-17] 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Aufbau Planschirm, spiralförmiger Nachbeschleunigungswiderstand, 
sehr große Ablenkempfindlichkeit und Genauigkeit, enge Toleranzen 
Kathode mit kleiner Heizleistung 


Verwendung Für kleine transistorierte Breitband-Oszillographen 


D7-17BG D7-7GH D7-7GJ D7-7GL D7-17GM 


Fluoreszenz blau grün gelblichgrün gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün gelblichgrün gelblichgrün 
Nachleuchten!) _ mittelkurz mittelkurz mittel mittelkurz lang 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung Ur 6,3 V 
Heizstrom k ca. 80 mA 
Heizfadenkaltwiderstand Rr ca. 13 Q 


Betriebswerte 
Anodenspannung Ude 400 V 
Astigmatismuskorrekturspannung Alaa?) 0... +30 V 
Fußpunktspannung des 
Nachbeschleunigungswiderstandes Up?) 400 V 
Gesamtbeschleunigungsspannung Vas 1,6 kV 
Strom durch den 
Nachbeschleunigungswiderstand laıb 5.25 nA 
Hilfsspannung Ug 1,6 kV 
Fokussierungsspannung Ugs 135....165 V 
bei Is = 10 uA und Uaıa optimal 
Gittersperrspannung Ugısperr 87 ..-67 Y 
(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck 
verschwindet) 
Helltastspannung ®) Algı max. 33 V 
Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 32.42 V/cm 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 


2) Durch Anlegen einer entsprechenden Spannung zwischen der Anode Aa und dem mittleren Platten- 
potential wird der Astigmatismus korrigiert, Die Spannungsquelle muß einen verhältnismäßig geringen 
Innenwiderstand haben, um Korrekturspannungsschwankungen durch eine Strahlstromänderung zu ver- 
meiden. 

3) Bei besonders hohen Anforderungen an Verzeichnungsfreiheit kann diese durch Verändern der Fuß- 
punktspannung des Nachbeschleunigungswidersiandes (Up) um + 4% verbessert werden. 


4) Bei gerade gesperrter Röhre werden max. 33 V Helliastspannung benötigt, um einen Strahlstrom von 
10 uA bei fokussiertem Strahl zu erreichen. 
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TELEFUNKEN | |] 
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Ik = f (Ugı) 
a= 80V 
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Kapazitäten (Fortsetzung) 


D1 gegen Rest außer D2 ca. 40 pr 
D2 gegen Rest außer D] ca. 39 pfF 
D3 gegen D4 (Rest geerdet) ca 20 pf 
DI gegen D2 (Rest geerdet) ca. 29 pr 
D3D4 gegen DID2 ca. 07  pfF 
Gitter] gegen DID2D3DA4 ca. 05 pr 
Kathode gegen DID2D3D4 ca. 01 pr 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D3 DA und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und den Stift 2 geht, beträgt 45°, max. Abweichung + 10°. 


Der Winkel zwischen Ablenkebene D1 D2 und Ablenkebene D3D4 beträgt 90°, max. 
Abweichung +#1°. 


Der Nachbeschleunigungsanschluß a, liegt in Richtung D1 D2 (zwischen den Stiften 9 und 
10), die zulässige Abweichung beträgt max. #10°. 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchifleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 3,5 mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min. 68 mm 
Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 
Fokussierung elektrostatisch 
Betriebslage beliebig 
Sockel Jedec E 11-22 
Gewicht ca.300 g 
Zubehör 
Fassung . Lager-Nr. 30232 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30317 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30.477 
Anschluß a,b Lager-Nr. 30 341 
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Betriebswerte (Fortsetzung) 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 10,7....13,3 
Linienbreite bei Is = 10 uA ca. 0,4 
Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren”. 


Ablenklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als2%. 


Rasterverzeichnung max. 1,0 
bei einem Raster 45X 45 mm 

Ausnutzbare Auslenkung’) 
in Richtung D3DA min. 60 
inRichtung DID2 min. 60 


5) Wenn der Elektronensirahl voll ausgelenkt wird, übernehmen die Ablenkplatten einen Teil des Sirahl- 
stromes, daher ist eine niedrige Ausgangsimpedanz des Ablenkverstärkers vorteilhaft. 


Grenzwerte 
Anodenspannung Uaa 


Fußpunktspannung des 
Nachbeschleunigungswiderstandes 


Gesamtbeschleunigungsspannung 
Hilfsspannung 
Fokussierungsspannung 
Gitterspannung 


Spitzenspannung zwischen a, 
und jeder Ablenkplatte 
Produkt Ik - Uga 
Gitterableitwiderstand 
Plattenableitwiderstand 
in Richtung D3 DA 
inRichtung DID2 Roı v2 
Spannung zwischen Faden und Kathode Urrk 


Bezugspunkt für alle Spannungswerie ist die Kathode. 


Kapazitäten 
Kathode gegen Rest A 
Gitter 1 gegen Rest 
D3 gegen Rest außer DA 35 
D4 gegen Rest außer D3 I 32 
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D7-7] TELEFUNKEN 


Sockelschalfung Schirmansichf 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneren lage gesehen) 
N) D, positiv gegenüber D, 
10°-470°. 


D; positiv gegenüber D, 


1) Zulässige Abweichung des 


Nachbeschleunigungs- 


kontaktes von der Ablenk- 
ebene DD, 


2 u 
07 x RE | A: 
Schnitt A-B H H ii; 
Tr \ l 
N 04 
[4 | 29 Kugel 


max.52 
— 


ei 
r 

NJ 

ELCH 


2) Abweichung des Kontakt- 
kopfes ajb von der 
Ablenkebene DJD, 


65-05 


&Kk 
max.79° \Stiftteilkreis 1745° 93 9 Rff 


Beim Aufsetzen und Abziehen der Fassung darf der 
Pumpstutzen nicht mechanisch beansprucht werden 


92 Ara 


Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte dürfen nicht 
als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden 


- “> 


TELEFUNKEN 


Sonderausführung der D 7-17 mit Innenraster 
2.B.D7-17GH/1 


w | 


40 — 


#4Xx70 


. 
—e//0x7=10 


me 5x 10=50 BENEERREE | 


Striehbreite 


mm — Striche 0,10 #003 
übrige Striche 075 #005 


Innenraster der D 7-17 /1 


Maximale Abweichung zwischen Innenraster und Ablenkebene D1 D2 :53,5° 
Eine Korrektur dieser Abweichung kann mittels einer Drehspule durchgeführt werden. 


Schaumstoff 


Erforderliche Ampere-Windungen für eine Korrektur von 3,5° unter Verwendung des 
TELEFUNKEN-Abschirmzylinders 


Un = 1,6 kV 10,5A-W z.B. 1200 Wdg., 8,8 mA 
Zubehör 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30700 
Spulenrahmen Lager-Nr. 30701 
Gummitüllen Lager-Nr. 30591 
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[D 7-17] 


TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN 
Rö/V-B 1622 R 


— 70V 


- 707 


— 650 


— 50 


un: —-ä 


5 — 20 


—i0 


—i0 


90 


500 


400 


300 


200 


100 
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TELEFUNKEN [ps-n]| 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Vorläufige technische Daten 


Aufbau Rechteckiger Planschirm, Kathode mit geringer Heizleistung 


Verwendung Für kleine Universal-Ozillographen und als Anzeigeröhre 


D 5-11 BG D8-11 GJ D 8-11 GM 
Fluoreszenz blau i gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz blauweiß gelblichgrün gelblichgrün 


Naxchleuchten '!) mittelkurz mittel lang 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 


Heizstrom Ir 


Betriebswerte 


Anodenspannung Ua 
Korrekturspannung Ala 
Fokussierungsspannung Ugs 
Gittersperrspannung —Ugisperr 35 
(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 
Helltastspannung Algı?) 20 
Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 1 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 11 
Linienbreite bei Is = 10 uA 0,45 
Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren“”. 
Ausnutzbare Ablenkung 


in Richtung D3 DA min. 69,4 
in Richtung D1D2 min. 27,4 


!) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangsweries. 


2) Bei gerade gesperrter Röhre wird die angegebene Helltastspannung benötigt, um einen Strahlstrom von 
25 uA bei fokussiertem Strahl zu erreichen. 
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TELEFUNKEN [ps-n] 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D1D2 und der Ablenkebene D3D4 beträgt 
90°, max. Abweichung + 1°. 
Der Winkel zwischen der Ablenkebene D3 D4 und der Mittellinie beträgt maximal #1°. 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchtfleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 3,5 mm um den Schirmmittelpunkt. 


Beim Messen muß die Röhre sorgfältig gegen Störfelder abgeschirmt sein. 


Ausnutzbare Schirmfläche 
in Richtung D3D4 min. 28,5 
in Richtung DID2 min. 70 


Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 


Fokussierung elektrostatisch 


Betriebslage beliebig 


Sockel Spezial, 13 Stifte 
Gewicht ca.300 g 


Zubehör 


Fassung Lager-Nr. 30.249 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30702 
Gummitüllen Lager-Nr. 30591 
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TELEFUNKEN 


Absolute Grenzwerte 


Anodenspannung 
Fokussierungsspannung 


Gitterspannung 


Spitzenspannung zwischen Anode 
und jeder Ablenkplatte 


Produkt Ik - Ua 
Gitterableitwiderstand 
Plattenableitwiderstand Ro) 


Spannung zwischen Faden und Kathode Urrk 


3) Die Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Kapazitäten 


Kathode gegen Rest 

Gitter 1 gegen Rest 

D3 gegen D4 (Rest geerdef) 
DI gegen D2 (Rest geerdet) 
D3 gegen Rest (D4 geerdet) 
D 4 gegen Rest (D3 geerdet) 
D1 gegen Rest (D2 geerdet) 
D2 gegen Rest (DI geerdet) 
D3DA4 gegen DID2 

Gitter 1 gegen DID2D3D4 
Kathode gegen DID2D3D4 
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Aufbau 


Verwendung 


Fluoreszenz 
Phosphoreszenz 
Nachleuchten'!) 


TELEFUNKEN 


Vorläufige technische Daten 


D 13-20 BG 
blau 
blauweiß 
mittelkurz 


D 13-20 


Einstrahl- 


Oszillographen-Röhre 


Metallhinterlegter Planschirm, große Ablenkempfindlichkeit, 
enge Toleranzen 


Breitband-Oszillographen mit sehr hoher Grenzfrequenz 


indirekt, Parallelspeisung 


Heizung 
Heizspannung U 
Heizstrom Ir 
Betriebswerte 
Anodenspannung Una 
Astigmatismuskorrekturspannung Alaa2) 
Fußpunktspannung des Uaıb 
Nachbeschleunigungswiderstandes 
Geometriekorrekturspannung Alaıb°) 
Spannung der Ablenkplatten- Uaıc 
abschirmung 
Linearitätskorrekturspannung Alarc‘) 
Gesamtbeschleunigungsspannung Ua 
Strom durch den laıb 
Nachbeschleunigungswiderstand 
Fokussierungsspannung Ugz 
bei Ig = 10 1A und Ugyg = Ugyp = Ugyc = 4000 V 
Gittersperrspannung Ugısperr 


(unabgelenkter fokussierter Leuchtfleck verschwindet) 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswerftes. 
2) Mit der Astigmatismuskorrekturspannung können Fleckverzerrungen korrigiert werden, die infolge der 
Geometrie- und Linearitätskorrektur auftreten. 
Die Spannungsquelle muß einen verhältnismäßig geringen Innenwiderstand haben, um Korrekturspan- 
nungsschwankungen durch eine Strahlstromänderung zu vermeiden. 
3) Mit der Geometriekorrekturspannung können fertigungsbedingte kleine kissen- oder tonnenförmige Ver- 
zeichnungen korrigiert werden. 
4) Bei besonders hohen Anforderungen an die Linearität des Ablenkfaktors für pk-Richtung kann diese durch 
Verändern der Linearitätskorrekturspannung verbessert werden. Im allgemeinen kann jedoch der An- 
schluß a,. mit dem Anschluß Gb verbunden werden. 
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4000 
+200 
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—200 
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TELEFUNKEN 


Sockelschaltung Schirmansichf 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichnelen Lage gesehen) 
D; positiv gegenüber Dy 


D; positiv gegenüber D; 2) Winkel zwischen der 


Ablenkebene D3 D4 und 
der Ablenkebene Dı Da 


[__ 


1) Zulässige Abweichung der 90, 
Ablenkebene D3 D4 von No 2) 


der Mittellinie 


5) Positive Spannung 
an Di 
lenkt den Strahl in 
Richtung zwischen 


® Stif IT und 12 ab. 
3) Winkel zwischen Ablenk- 4) Positive Spannung an D3 


ebene D3 D4und der lenkt den Strahl in Rich- 
Ebene, in der die Röhren- tung nach Stift 8 ab. 
achse und die Achse des 

Stiftes 12 liegt. 


— 178,6£08. 397308 


b 


max.226,5: 


b kff 
. Oberflächenschulz 


Beim Aufsetzen und Abziehen der Fassung darf der 


Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte dürfen nicht 
Pumpstutzen nicht mechanisch beansprucht werden. 


als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden. 
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TELEFUNKEN [D13-20 | 


Kapazitäten 
Gitter 1 gegen alles ca. 3,1 pF 
Kathode gegen alles ca. 4,6 pF 
D3 gegen Rest außer D4 ca. 0,9 pF 
D4 gegen Rest außer D3 ca. 0,9 pF 
D1 gegen Rest außer D2 ca. 38 pF 
D2 gegen Rest außer DI ed, 38 pF 
D3 gegen D4 ea. 15 pF 
D1 gegen D2 ca. 19 pF 
D3D4 gegen DID2 ca. 0,1 pF 
Gitter 1 gegen DID2D3D4 <s 0,002 pF 
Kathode gegen DID2D3DA <s 0,002 pF 


Allgemeine Daten 
Der Winkel zwischen der Ablenkebene D I D2 und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und den Stift 8 geht, beträgt 90° # 10°, 
Der Winkel zwischen der Ablenkebene D1D2 und der Ablenkebene D3D4 beträgt 
90° 21°. 
Der Nachbeschleunigungsanschluß ca, liegt zwischen den Stiften 4 und 5 in Richtung 
D1D2. Die zulässige Abweichung beträgt + 10°. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min. 115 mm 

Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 

Fokussierung elektrostatisch 

Betriebslage beliebig 

Sockel Diheptal, (B 12-37) 

Gewicht ca.800 9 

Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30223 oder 30230 (tropenfest) 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30319 
Ablenkplattenanschluß Lager-Nr. 30429, 30 501 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 428 
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Betriebswerte (Fortsetzung) 
Ablenkkoeffizient 


Kathodennahe Ablenkplatten D3DA4 13,5... 18,5 V/cm 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 67... 80 V/cm 
Linienbreite bei Is = 10 uA ca. 0,2 mm 


Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren”. 


Ablenklinearität 
Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 2%. 


Rasterverzeichnung max. 1,25 A 
Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Rechtecken von 39,5x 99,4 und 40,5% 100,6 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 40x 100 mm an. 
Der unabgelenkte fokussierte Leuchtfleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 5 mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnutzbare Auslenkung 5) 
in Richtung D3D4 40 mm 
inRichtung D1D2 100 mm 


5) Wenn der Eelektronenstrahl voll ausgelenkt wird, übernehmen die Ablenkplaiten einen Teil des Strahl- 
stromes, daher ist eine niedrige Ausgangsimpedanz des Ablenkverstärkers vorteilhaft. 


Absolute Grenzwerte 


Anodenspannung Uaıa 4,8 kV 
Fußpunktspannung des 
Nachbeschleunigungswiderstandes Uaıb 5 kV 
Spannung der Ablenkplattenabschirmung Uaıe 4,8 kV 
h ; £ min. 5 kV 
Gesamibesc leunigungsspannung Un) a 28 kV 
Fokussierungsspannung Ugs 2,3 kV 
Gitterspannung —Ug 230 ..0 V 
Spitzenspannung zwischen aa, Ab, Aıc 
und jeder Ablenkplatte 800 V 
Gitterableitwiderstand Rogı 1,5 MQ 
Plattenableitwiderstand 
in Richtung D3D4 RosD4 55 kQ 
inRichtung DID2 RoıDz 110 kQ 
: Ur 230 V 
Spannung zwischen Faden und Kathode Une- 190 v 


6) Die Röhre ist für ein Nachbeschleunigungsverhältnis Un: Yaı = 6 ausgelegt. Bei einem anderen Nach- 
beschleunigungsverhältnis kann die Ablenkgenauigkeit beeinträchtigt werden. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerite ist die Kathode. 


TELEFUNKEN [D13-20 | 


Kapazitäten 
Gitter ] gegen alles 
Kathode gegen alles 
D3 gegen Rest außer D4 
D4 gegen Rest außer D3 
D1 gegen Rest außer D2 
D2 gegen Rest außer DI 
D3 gegen DA 
D1 gegen D2 
D3D4 gegen DID2 
Gitter 1 gegen DID2D3D4 
Kathode gegen DID2D3D4 


Allgemeine Daten 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene DI D2 und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und den Stift 8 geht, beträgt 90° + 10°. 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D1D2 und der Ablenkebene D3D4 beträgt 
909: E19, 


Der Nachbeschleunigungsanschluß a, liegt zwischen den Stiften 4 und 5 in Richtung 
D1D2. Die zulässige Abweichung beträgt + 10°. 
Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min. 115 mm 
Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 
Fokussierung elektrostatisch 
Betriebslage beliebig 
Sockel Diheptal, (B 12-37) 
Gewicht ca.800 g 
Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30223 oder 30230 (tropenfest) 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30319 


Ablenkplattenanschluß Lager-Nr. 30429, 30 501 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30.428 
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[ 0113-20 ] TELEFUNKEN 


Sockelschaltung Schirmansicht 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneten Lage gesehen) 


D3 positiv gegenüber Dy, 


D> positiv gegenüber 07 


Diheptalsockel 
12 Stiffe 


B HRKFF 9 %a Ge 


100 NV 


TELEFUNKEN 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Aufbau Metallhinterlegter Planschirm, sehr große Ablenkempfindlichkeit, 
enge Toleranzen 


Verwendung Breitband-Oszillographen mit sehr hoher Grenzfrequenz 


D 13-21 BG D 13-21 GH D 13-21 GL 
Fluoreszenz blau grün gelblichgrün 
Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün 
Nachleuchten!) mittelkurz mittelkurz mittelkurz 
Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 V 
Heizstrom Ir 300 mA 
Betriebswerte 

Anodenspannung Uaıa 1670 V 
Astigmatismuskorrekturspannung Alaa?) ar V 
Fußpunktspannung des 

Nachbeschleunigungswiderstandes Uaıb 1670 V 
Geometriekorrekturspannung Alaıb?) ; V 
Spannung der Ablenkplatten- 

abschirmung Une 1670 V 
Linearitätskorrekturspannung Alaıc‘) > V 
Hilfsspannung Ug 1670 V 
Gesamtbeschleunigungsspannung Ua 10000 V 
Strom durch den 

Nachbeschleunigungswiderstand Icıb 14.. 2 uA 
Fokussierungsspannung Ugs 204 ....315 V 

bei Ig = 10 nA und Uyya = Ugyb = Ugrc = 1670 V 
Gittersperrspannung Ugısperr -80 ...-50 V 


(unabgelenkter fokussierter Leuchtfleck verschwindet) 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 

2) Mit der Astigmatismuskorrekturspannung können Fleckverzerrungen korrigiert werden, die infolge der 
Geometrie- und Linearitätskorrektur auftreten. 
Die Spannungsquelle muß einen verhältnismäßig geringen Innenwiderstand haben, um Korrekturspan- 
nungsschwankungen durch eine Strahlstromänderung zu vermeiden. 

3) Mit der Geometriekorrekturspannung können fertigungsbedingte kleine kissen- oder tonnenförmige Ver- 
zeichnungen korrigiert werden. 

4) Bei besonders hohen Anforderungen an die Linearität des Ablenkkoeffizienten für die Richtung D3D4 
kann diese durch Verändern der Linearitätskorrekturspannung verbessert werden. Im allgemeinen kann 
iedoch der Anschluß a,. mit dem Anschluß a,, verbunden werden. 
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| D13-21 | TELEFUNKEN 


Betriebswerte (Fortsetzung) 


Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten 5 V/cm 
Schirmnahe Ablenkplatten 27,5...33,5 Vlcm 
Linienbreite bei Is = 10 uA ca. 0,4 mm 
Ablenklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als2%. 


Rasterverzeichnung max. 1,25 ve 


Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Rechtecken von 39,5X 99,4 und 40,5x 100,6 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 40X 100 mm an. 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchifleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 5 mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnutzbare Auslenkung ) 
in Richtung D3D4 40 mm 
inRichtung DID2 100 mm 


5) Wenn der Elektronenstrahl voll ausgelenkt wird, übernehmen die Ablenkplatien einen Teil des Strahl- 
stromes, daher ist eine niedrige Ausgangsimpedanz des Ablenkverstärkers vorteilhaft. 


Absolute Grenzwerte 


Anodenspannung Uaıa 2 


Fußpunktspannung des 
Nachbeschleunigungswiderstandes Uoıb 2,1 


Spannung der Ablenkplattenabschirmung Uoıe 2,1 
Hilfsspannung 2,1 
Gesamtbeschleunigungsspannung 12 
Fokussierungsspannung 800 
Gitterspannung 250..0 
Spitzenspannung zwischen ja, Cıb, Aıc 

und jeder Ablenkplatte 500 
Kathodenstrom 200 
Gitterableitwiderstand 1,5 


Plattenableitwiderstand 
in Richtung D3D4 55 
in Richtung D1D2 110 


Spannung zwischen Faden und Kathode + 180 


6) Die Röhre ist für ein Nachbeschleunigungsverhältnis Un: Yaı = 6 ausgelegt. Bei einem anderen Nach- 
beschleunigungsverhältnis kann die Ablenkgenauigkeit beeinträchtigt werden. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 
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TELEFUNKEN [ D13-21 | 


Kapazitäten 
Gitter 1 gegen alles ea Jıl pF 
Kathode gegen alles ca. 4,6 pF 
D3 gegen Rest außer DA ca. 09 pF 
D4 gegen Rest außer D3 ca. 0,9 pF 
D1 gegen Rest außer D2 ea. 835 pF 
D2 gegen Rest außer D] ca. 35 pF 
D3 gegen DA ca. 1,5 pF 
DI gegen D2 ca. 19 pF 
D3D4 gegen DID2 ca 0,1 pF 
Gitter 1 gegen DID2D3D4 <s 0,002 pF 
Kathode gegen DID2D3DA4 s 0,002 pF 


Allgemeine Daten 
Der Winkel zwischen der Ablenkebene D 1 D2 und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und den Stift 8 geht, beträgt 90° + 10°. 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D1D2 und der Ablenkebene D3D4 beträgt 
90° E1°, 

Der Nachbeschleunigungsanschluß a, liegt zwischen den Stiften 4 und 5 in Richtung 
D1D2. Die zulässige Abweichung beträgt +10°. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min. 115 mm 

Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 

Fokussierung elektrostatisch 

Betriebslage beliebig 

Sockel Diheptal, (B 12-37) 

Gewicht ca.800 g 

Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30223 oder 30230 (tropenfest) 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30319 
Ablenkplattenanschluß Lager-Nr. 30429 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30.428 
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[ 013-2 ] TELEFUNKEN 


Sockelschalfung Schirmansichf 
(gegen den Socke/ gesehen) (in der gezeichneten lage gesehen) 
D5 positiv gegenüber Da 
Ds positiv gegenüber Dy 


Diheptalsockel 
72 Stifte 
Fi 


ae 
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TELEFUNKEN 
Rö/V-B 1057 R 
tt 


v] 


360 


Stneubereich 


] Range of dispersion 


200 


160 


120 


ra" 
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0 
16 20 24 28 Is [aA] 
= f (Is) 
= 1,67 kV 
= 10kV 
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TELEFUNKEN 
Rö/V-B 1058R 
— 


Ik = f (Ua) 
Ug = Ua = 1,67 kV 
a2, == 10 kV 


Ug3 für beste Fokussierung eingestellt 


FAN 
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TELEFUNKEN [p 13-2171] 


Sonderausführung der D 13-21 mit Innenraster 
z.B. D 13-21 GH/l 


o => 
x = | yo Ss 
S, en Lanreltsetaliae Tre re a ee, l 
a rt UT EI ET rert FE Erd N [ae u er | u BAR el vıoıda 9 N 
22 | —> [5x2 =70|=- x 
mei 70 x 70= 700 >| 
S/riehbreife 015+005 
Innenraster der D 13-21/1 Punkr-2 0.208005 
Maximale Abweichung zwischen Innenraster und Ablenkebene DID2 E35 


Eine Korrektur dieser Abweichung kann mittels einer Drehspule durchgeführt werden. 


Erforderliche Ampere-Windungen für eine Korrektur von 5° unter Verwendung des 
TELEFUNKEN-Abschirmzylinders 


Un = 10kV 35A-W z.B. 400 Wdg., 87,5 mA 
Zubehör 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 586 
Spulenrahmen Lager-Nr. 30.589 
Gummitüllen Lager-Nr. 30.591 
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TELEFUNKEN 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Aufbau Metallhinterlegter Planschirm, spiralförmiger Nachbeschleunigungs- 
widerstand, sehr große Ablenkempfindlichkeit und Genauigkeit, 
seitliche Ablenkplattenanschlüsse, enge Toleranzen 


Verwendung Breitband-Öszillographen mit hoher Grenzfrequenz 
D13-25BG D13-25GH D13-25GL D 13-25 GM?) 


Fluoreszenz blau grün gelblichgrün blau 

Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün gelblichgrün 

Nachleuchten !) mittelkurz mittelkurz mittelkurz lang 

Heizung indirekt, Parallelspeisung 

Heizspannung U 6,3 V 

Heizstrom Ir 30 mA 
Betriebswerte 

Anodenspannung Ua 1500 1670 2500 YV 

Astigmatismuskorrekturspannung Alaıa?) ca. +20 ca. +20 ca. +20 V 


Fußpunktspannung des 
Nachbeschleunigungswiderstandes Uab‘) 1500 1670 2500 V 


Gesamtbeschleunigungsspannung Un 6000 6700 10000 V 
Strom durch den 

Nachbeschleunigungswiderstand laıb ca. 20 ca 20 ca 30 uA 
Hilfsspannung Un 1500 1670 2500 V 
Fokussierungsspannung 

bei Is = 10 uA, Uara optimal Ugs 230...330 255..370 380..550 V 
Gittersperrspannung —Ugssperr  30...45 33...50 50.75 V 

(unabgelenkter fokussierter Leuchtfleck verschwindet) 
Helltastspannung Alu) ca. 30 ca. 31 ca. 33 V 
Leuchtdichte bei Is = 10 1A 

Schirm GH ca. 50 ca. 60 ca. 110 msb 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 

2) Nicht metallhinterlegt. 

®) Durch Anlegen einer entsprechenden Spannung zwischen der Anode a, und dem mittleren Platten- 
potential wird der Astigmatismus korrigiert. Die Spannungsquelle muß einen verhältnismäßig geringen 
Innenwiderstand haben, um Korrekturspannungsschwankungen durch eine Strahlstromänderung zu ver- 
meiden. ; 

4) Die Fußpunktspannung des Nachbeschleunigungswiderstandes Up dient zur Verbesserung des Ablenk- 
koeffizienten. Um die große Ablenkgenauigkeit und den extrem kleinen Ablenkkoeffizienten nicht zu 
beeinträchtigen, empfiehlt es sich, den vorgeschlagenen Wert einzuhalten. 

5) Bei gerade gesperrter Röhre wird die angegebene Helltastspannung benötigt, um einen Strahlstrom von 
10 A bei fokussiertem Strahl zu erreichen. 
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1013-25] TELEFUNKEN 


Betriebswerte (Fortsetzung) 


Ablenkkoeffizient 

Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 4.5 44.56 6,7..84  Vicm 

Schirmnahe Ablenkplatten B1D2 20.225 22.25 33.38 Vjem 
Linienbreite bei Is = 10 uA 

Schirmmitte 0,3 0,3 02 mm 
Linienbreite bei Is = 10 uA 

+5 cm Auslenkung in Richtung DID2 0,5 0,4 03 mm 


Meßbedingungen siehe Datenblaftt „Linienbreitenmessung bei OÖszillographenröhren”. 


Ablenklinearität 
Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnuizbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 1%. 


Rasterverzeichnung max. ı % 
Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Rechtecken von 59,5x99 und 60,5X101 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 60X 100 mm an. 


Ausnutzbare Auslenkung ©) 
in Richtung D3D4 min. 60 mm 
inRichtung DID2 min. 100 mm 


%) Wenn der Elektronenstrahl voll ausgelenkt wird, übernehmen die Ablenkplaiten einen Teil des Strahl- 
stromes, daher ist eine niedrige Ausgangsimpedanz des Ablenkverstärkers vorteilhaft. 


Absolute Grenzwerte 
Anodenspannung Ua 2,6 kV 
Fußpunktspannung des 


Nachbeschleunigungswiderstandes Vaıb 2,6 kV 
Gesamtbeschleunigungsspannung Us 11 kV 
Hilfsspannung Uga 2,6 kV 
Fokussierungsspannung Ugs 2,6 kV 


Spitzenspannung zwischen a, 


und jeder Ablenkplatte Uar/D sp 800 V 
Gitterspannung —Ugı 250 V 
Kathodenstrom 


Gitterableitwiderstand 


Plattenableitwiderstand 


in Richtung D3D4 Ro D4 55 kQ2 
inRichtung DID2 Rbı Da 110 kQ 
Spannung zwischen Faden und Kathode Urs + 180 V 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 
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TELEFUNKEN 


Kapazitäten 
Kathode gegen Rest ca. -4,6 pF 
Gitter gegen Rest ca. 3,1 pF 
D3 gegen Rest außer D4 ca. 0,9 pF 
D4 gegen Rest außer D3 ca. 0,9 pF 
DI gegen Rest außer D2 ca. 3,5 pF 
D2 gegen Rest außer D1 ca. 3,5 pF 
D3 gegen D4 (Rest geerdet) ca, 1,5 pF 
DI gegen D2 (Rest geerdet) ca. 1,9 pF 
D3D4 gegen DID2 ca. 0,1 pF 
Gitter lgegenDID2D3D4 < 0,002 pF 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D1D2 und der Ablenkebene D3D4 beträgt 
90°, max. Abweichung +0,5°. 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchtfleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 5mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min. 115 mm 
Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 
Fokussierung elektrostatisch 
Betriebslage beliebig 
Sockel Jedec E 11-22 
Gewicht ca. 900 g 
Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30232 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30319 
Ablenkplattenanschlüsse Lager-Nr. 30 501 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30476 
| Ki 
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Sockelschaltung 
(gegen den Sockel gesehen) 


7) 


TO 
1) Zulässige Abweichung des \ 
Nachbeschleunigungs- \ 
kontaktes von der \ 
Ablenkebene DD. 


12 D; 


TELEFUNKEN 


Schirmansicht 
(inder gezeichnetenlage gesehen) 


D3 positiv gegenüber Da 
Dy positiv gegenüber D5 


j 
x 
+ 
Su 
SH 
IS 
| S 
2) Winkel zwischen | & 
Mittellinie SH D, ... D, | A 
no 
und Stifl ap | SHm 
m 8 
N“ 
& = 
SchnitH A-B | N 
3) | 
own E Y»rr | 
73+2 + 
N | 
4 || 
SC ı 
3} Zulässige Abweichung ! B2 
des Stiftes ajp ER Y 
und der Mittellinie ge 
SHR Dy...Dy von der Oberflächenschutz 


Ablenkebene D}Dz SHftteilkreis 1745° 


Beim Aufsetzen und Abziehen der Fassung darf der 
Pumpstutzen nicht mechanisch beanprucht werden. 
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Freie Stile bzw. freie Fassungskontakte dürfen nicht 
als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden. 


TELEFUNKEN 1013-25 | 


30 TELEFUNKEN 
Rö/Y-B 2544 R 


f (Ik) 
1500 V 
6000 V 
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[D13-25 | TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN 
Rö/V-B 2545 


40V 30 = 10 
691 = - 

Ik = f (Ugı) 

U = 1500V 

Ua = 6000 V 


Ug; für beste Fokussierung eingestellt 
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TELEFUNKEN 


Sonderausführung der D 13-25 mit Innenraster. 
z.B.D 13-25 GH/I 


D 13-25/] 


1 ——- 


4 x 0 


— 70x70 = 700 


Innenraster der D 13-25/1 Strichbreite Q15+0,05 


Maximale Abweichung zwischen Innenraster und Ablenkebene DI D2 * 5° 
Eine Korrektur dieser Abweichung kann mittels einer Drehspule durchgeführt werden. 


TELEFUNKEN-Abschirmzylinders 
Ua = 6 kV 
Ua = 10 kV 


Zubehör 
Abschirmzylinder 
Spulenrahmen 
Gummitüllen 
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Erforderliche Ampere-Windungen für eine Korrektur von 5° unter Verwendung des 


30A-W z.B. 400 Wdg., 75mA 
42A-W z.B. 400 Wdg., 105 mA 


Lager-Nr. 30.587 
Lager-Nr. 30 589 


Lager-Nr. 30 591 
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Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Vorläufige technische Daten 


Aufbau Metallhinterlegter Planschirm, spiralförmiger Nachbeschleunigungs- 
widerstand, große Ablenkempfindlichkeit und Genauigkeit, 
große Helligkeit 


Verwendung Breitband-Oszillographen mit geringer Bautiefe 


D 13-40 GH 
Fluoreszenz grün 
Phosphoreszenz grün 
Nachleuchten !) mittelkurz 
Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 V 
Heizstrom Ir 300 mA 
Beiriebswerte 

Anodenspannung Uoıa 1500 2000 V 
Astigmatismuskorrekturspannung Alaa?) 0...40 0...40 V 
Fußpunktspannung des 

Nachbeschleunigungswiderstandes Ua?) 1500 2000 V 
Gesamtbeschleunigungsspannung Uar 4500 6000 V 
Strom durch den 

Nachbeschleunigungswiderstand laıb ca. 20 25 uA 
Hilfsspannung Ug 1500 2000 V 
Fokussierungsspannung 

bei Is = 25 uA, Uara optimal Ugz ca. 200 265 V 
Gittersperrspannung —Ugisperr ca. 60 80 V 

(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 
Helltastspannung AUgı‘) max. 40 40 V 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 

2) Durch Anlegen einer entsprechenden Spannung zwischen der Anode Ya und dem mittleren Platten- 
potential wird der Astigmatismus korrigiert. Die Spannungsquelle muß einen verhältnismäßig geringen 
Innenwiderstand haben, um Korrekturspannungsschwankungen durch eine Strahlstromänderung zu ver- 
meiden. 

3) Bei besonderen Anforderungen an die Verzeichnungsfreiheit kann diese durch Verändern der Fußpunkt- 
spannung des Nachbeschleunigungswiderstandes um #4% verbessert werden. 

4) Bei gerade gesperrter Röhre werden max. 40 V Helltastspannung benötigt, um einen Strahlstrom von 
25 A bei fokussiertem Strahl zu erreichen. 


010765 <i> 


NV 117 


TELEFUNKEN 


118 


Betriebswerte (Fortsetzung) 


Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 ca. 12 16 V/cm 
Schirmnahe Ablenkplaiten DID2 ca. 27 36 V/cm 
Linienbreite bei Is = 25 u A ca. 05 0,45 mm 


Meßbedingungen siehe Datenblatt »Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren«. 
Ableriklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 2%. 


Rasterverzeichnung 


bei einem Raster von 80X 100 mm max. 1 ve 
Ausnutzbare Auslenkung 

in Richtung D3D4 min. 80 mm 

in Richtung DID2 min. 100 mm 


Absolute Grenzwerte 


Anodenspannung Uaı 2,5 kV 
Fußpunktspannung des 
Nachbeschleunigungswiderstandes Uaıb 2,5 kV 
Gesamtbeschleunigungsspannung Un min. 4 kV 
Ua max. 7,5 kV 
Hilfsspannung Ug 2,5 kV 
Verhältnis Ya max. 3 
Ua 
Fokussierungsspannung Ugz 2,3 kV 
Spitzenspannung zwischen a, 
und jeder Ablenkplatte Ua/Dsp 800 v 
Gitterspannung —Ugı 250 v 
+Ug1 0 V 
+Ugisp 0 V 
Produkt Ik - Ug 0,6 
Gitterableitwiderstand Rgı 5 MQ 
Plattenableitwiderstand 
in Richtung D3DA RosD4 55 kQ2 
in Richtung DI D2 Rpıba 110 kQ 
Spannung zwischen Faden und Kathode Ur +125 V 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


TELEFUNKEN [D13-40] 


Kapazitäten 
Kathode gegen Rest ca. 4,5 pF 
Gitter I gegen Rest ca. 7: pF 
D3 gegen D4 (Rest geerdet) ca. 2 pF 


D1 gegen D2 (Rest geerdet ca. 3 pF 


) 
D3 gegen Rest (DA geerdet) ca 35 pF 
D4 gegen Rest (D3 geerdet) ed, 38 pF 
D1 gegen Rest (D2 geerdet) ca 4 pF 
D2 gegen Rest (DI geerdet) ca. 4 pF 
D3DA4 gegen DID2 ca. 0,7 pF 
Gitter I gegen DID2D3DA4 ca. 0,5 pF 
Kathode gegen DI D2 D3 DA ca. 0,1 pF 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene DI D2 und der Ablenkebene D3D4 beträgt 
90°, max. Abweichung + 1°. 


Mittenabweichung 
Der unabgelenkte fokussierte Leuchtfleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 7 mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min. 110 mm 

Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 
Fokussierung elektrostatisch 

Betriebslage beliebig 

Sockel Spezial, 14 Stifte 

Gewicht ca. 800 9 

Zubehör 

Fassung Lager-Nr. 30250 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30317 

Abschirmzylinder Lager Nr. 30703 


020765 NY 119 


TELEFUNKEN 


Sockelschalfung Schirmansichf 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneten Lage gesehen) 
Du posifiv gegenüber D5 
1) Zulässige Abweichung des 2) Winkel zwischen Ablenk- In A D 
„a2-Kontaktes von der ebene Dı D2 und der “ gositir gegeniiher 02 


Ablenkebene Dı Da 


Ebene, in der die Röhren- 
achse und die Achse des 
Stiftes 5 liegt. 


EZ 


13) 
h; er 
Fi \7’ 
8 H 
/ 
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| N rt ° 02 
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\ 1] 
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H \ 7 
& Dr) De 1/0 2; 
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| ie dyg 
g = 
' | = g, 
4 mn | 
24 
—— | r 
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max. 7,9® 


Oberflächenschulz 


Beim Aufsetzen und Abziehen der Fassung darf der 
Pumpstutzen nicht mechanisch beansprucht werden. 


Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte dürfen nicht 
als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden. 
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Sonderausführung der D 13-40 mit Innenraster. 


z.B. D13-40 GH/l 


I 


Ill an 


10x9,1=91 


Innenraster der D 13-40/1 


Maximale Abweichung zwischen Innenraster und Ablenkebene D1D2 > 


Eine Korrektur dieser Abweichung kann mittels Drehspule durchgeführt werden. 


Erforderliche Ampere-Windungen für eine Korrektur von 5° unter Verwendung des 
TELEFUNKEN-Abschirmzylinders 
Ua = 4,5 kV 25A-W z.B. 1600 Wdg., 15,5 mA 
Un = 6 kV 30A-W z.B. 1600 Wdg., 19 mA 


Zubehör 
Abschirmzylinder Lager Nr. 30703 


Spulenrahmen Lager-Nr. 30589 
Gummitüllen Lager-Nr. 30591 
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Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Vorläufige technische Daten 


Aufbau Große Ablenkempfindlichkeit und Genauigkeit, 
seitliche Ablenkplatienanschlüsse 


Verwendung Für Oszillographen und Kennlinienschreiber mit großer Meßgenauigkeit 


D 13-43 GH 
Fluoreszenz grün 
Phosphoreszenz grün 
Nachleuchten !) mittelkurz 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 
Heizstrom 300 


Betriebswerte 


Anodenspannung 
Astigmatismuskorrekturspannung 
Fußpunktspannung des 
Nachbeschleunigungswiderstandes 
Geometriekorrekturspannung 
Gesamtbeschleunigungsspannung 
Strom durch den 
Nachbeschleunigungswiderstand 
Hilfsspannung 
Fokussierungsspannung 
bei Is = 10 uA, Uara optimal 
Gittersperrspannung —Ugisperr 
(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 


Helltastspannung Allg‘) ca. 30 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 

2) Durch Anlegen einer entsprechenden Spannung zwischen der Anode und dem mittleren Plattenpotential 
wird der Astigmatismus korrigiert. Die Spannungsquelle muß einen verhältnismäßig geringen Innen- 
widerstand haben, um Korrekturspannungsschwankungen durch eine Strahlstromänderung zu vermeiden. 

3) Mit der Geometriekorrekturspannung können fertigungsbedingte kleine kissen- oder tonnenförmige 
Verzeichnungen korrigiert werden. 

4) Bei gerade gesperrier Röhre werden ca. 30 V Helltastspannung benötigt, um einen Strahlstrom von 
10 uA bei fokussiertem Strahl zu erreichen. 
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Betriebswerte (Fortsetzung) 
Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 ca. 15 
Linienbreite bei Is = 10. uA ca. 0,4 
Meßbedingungen siehe Datenblatt »Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren«. 


Ablenklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 1%. 


Rasterverzeichnung 
bei einem Raster von 100X 100 mm 2 % 


Ausnutzbare Auslenkung 
in Richtung D3D4 
in Richtung DID2 


Absolute Grenzwerte 
Anodenspannung Uara 
Gesamitbeschleunigungsspannung Ua 


Fußpunkfspannung 
des Nachbeschleunigungswiderstandes Uaıb 


Hilfsspannung Ua 


en. Um 
Verhältnis Um 


Fokussierungsspannung Ugs 
Gitterspannung Ugı 
Spitzenspannung 

zwischen a, und jeder Ablenkplatte UarD sp 
Produkt: Ik - Ugz 
Gitterableitwiderstand Roı 


Plattenableitwiderstand 
in Richtung D3D4 Ross 
in Richtung DID2 Rpı D2 


Spannung zwischen Faden und Kathode Ur 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 
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Allgemeine Daten 


Die Röhre wurde für ein Verhältnis Uag: Uaı = 4 ausgelegt. Der Winkel zwischen Ablenk- 
ebene DI D2 und Ablenkebene D3 D4 beträgt 90°, max. Abweichung # 1°. 


Mittenabweichung 
Der unabgelenkte fokussierte Leuchtfleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 7 mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min. 115 mm 


Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 


Fokussierung elektrostatisch 


Betriebslage beliebig 
Sockel Jedec E11-22 


Gewicht ca. 800 g 


Zubehör 


Fassung Lager-Nr. 30232 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30319 
Ablenkplattenanschluß Lager-Nr. 30501 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30705 
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Schirmansicht 


Sockelschaltung 
(in der gezeichneten Lage gesehen) 


(gegen den Sockel gesehen ) 


3) Winkel zwischen Ablenk- Da positiv gegenüber D3 
Dy positiv gegenüber D> 


1) Zulässige Abweichung des 
a2-Kontaktes von der ebene Dı Da und der 
Ablenkebene Dı Da Ebene, in der die Röhren- 
achse und die.Achse des 
Stiftes 5 liegt. 


40E5 
max. 427,5 


2) Winkel zwischen a2-Kon- 
takt und der Symmetrie- 
linie.der Anschlußstifte von 
Da und D4 


ET Oberflächenschulz Kff 


Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakfe dürfen nicht 


Beim Aufsetzen und Abziehen der Fassung darf der 
als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden. 


Pumpstutzen nicht mechanisch beansprucht werden. 
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Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Aufbau Planschirm 
Verwendung Für Kleinstoszillographen und Anzeigezwecke 


DB 3-12 DG 3-12 A 


Fluoreszenz blau gelblichgrün 
Phosphoreszenz blauweiß gelblichgrün 
Nachleuchten'!) mittelkurz mittel 
Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 V 
Heizstrom ko 300 mA 
Betriebswerie 
Anodenspannung Ua 500 1000 V 
Fokussierungsspannung (Ik = 0...200 uA) Ugs 50...150 100...300 V 
Gittersperrspannung Ugisperr 21... 7°42..-14 V 
(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 
Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 47 ...69 94...138 V/cm 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 41...61 82..122 V/cm 
Linienbreite bei Is = 25 uA max. 0,8 max. 0,4 mm 


Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren”. 


Ausnutzbare Auslenkung 
in Richtung D3D4 min. 27 mm 
in Richtung DID2 min. 27 mm 


Ablenklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnuizbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 2%. 


Rasterverzeichnung 


Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Quadraten von 17,3 und 18,7 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 18X18 mm an, 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangsweries. 
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Grenzwerte 


Anodenspannung 


Fokussierungsspannung 


Gitterspannung 


Spitzenspannung 
zwischen a und jeder Ablenkplatte 


Kathodenstrom 
Gitterableitwiderstand 


Plattenableitwiderstand 
zwischen a und jeder Ablenkplatte 


Spannung zwischen Faden und Kathode 


Heizspannung während der Anheizzeit 


Ua 


Urik 
U 


TELEFUNKEN 


max. 1500 
DG3-12A min. 500 


DB 3-12 _ min. 1000 


1200 


2) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Kapazitäten 


D3 gegen D4 (Rest geerdet) 
DI gegen D2 (Rest geerdet) 
D3 gegen Rest (D4 geerdet) 
DA gegen Rest (D3 geerdet) 
D1 gegen Rest (D2 geerdet) 
D2 gegen Rest (D1 geerdet) 
Gitter ] gegen alles 

Kathode gegen alles 
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DG 3-12 A 
1FP1 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D3 D4 und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und die Mitte zwischen den Stiften 9 und 10 geht, beträgt 45°, max. Abweichung # 10°. 
Der Winkel zwischen Ablenkebene D1 D2 und Ablenkebene D3D4 beträgt 90°, max. 
Abweichung +3°. 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchtfleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 


Radius 2,5 mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min. 27 mm 

Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 
Fokussierung elektrostatisch 

Betriebslage beliebig 


Eine Halterung der Röhre nur durch die 
Fassung ist zulässig, sofern die Röhre 
gegen Stöße und Vibration gesichert ist. 


Sockel Jedec E 11-22 
Gewicht ca. 60. g 
Zubehör 

Fassung Lager-Nr. 30 232 


Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 441 


020165 <i> 


DVG 129 


TELEFUNKEN 


Sockelschaltung Schirmansichf 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneten Lage gesehen) 


D, positir gegenüber Dy, 


D, positiv gegenüber Ds 


max.1032 


a 


b; 


130 NV 


TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN 
Rö V-B1023R 


Ik [44] 150 


Is, Ugz = f (Ik) 
Ua = 500 V 


030164 <ERl> 
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DB 3-12 
TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN 
Rö/V-B 1024R 


Ugt -1 5 
Ik = f (Ugı) 
Ua = 500 V 


Ugs für beste Fokussierung eingestellt 


132 NV 


700 


50 


TELEFUNKEN 


Nicht für Neuentwicklungen. 
Nachfolgeröhren: DG 7-52 A, D 7-16 


DB 7-12C 
DG 7-12 C 


DN 7-12 C 
DP 7-12C 


Einstrahl- 


Oszillographen-Röhre 


Aufbau Planschirm, besonders korrigierte Ablenkplatten 


Verwendung Für kleine Universal-Oszillographen und als Anzeigeröhre, 
wahlweise für symmetrischen und asymmetrischen Betrieb 


DB 7-12 C 
Fluoreszenz blau 
Phosphoreszenz blauweiß 
Nachleuchten !) mittelkurz 


Heizung 
Heizspannung 
Heizstrom 


Betriebswerte 


Anodenspannung 


DG 7-12 C DN 7-12 C 
gelblichgrün gelblichgrün 
gelblichgrün aelblichgrün 
mittel mittelkurz 


indirekt, Parallelspeisung 
U 6,3 
Ir 300 


Ua 2000 


Fokussierungsspannung (Ik = 0..200 1A) Ugs 170....250 


Gittersperrspannung 


Ugısperr Kos -75...-40 


(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 


Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten 
Schirmnahe Ablenkplatten 


Linienbreite bei Is = 5 u A 


26 ...37 65. 92 
33...50 82...125 


max. 0,7 max. 0,4 


Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren” 


Rasterverzeichnung 


max. 2 


DP 7-12 C 
blau 
gelblichgrün 
lang 


Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Quadraten von 39,2 und 40,8 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 40x40 mm an. 


!) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 
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DB 7-12C 
DG 7-12C 


DN 7-12 C 
DP 7-12C 


134 


Grenzwerte 


Anodenspannung 


Fokussierungsspannung 
Gitterspannung 


Spitzenspannung 


zwischen a und jeder Ablenkplatte 


Kathodenstrom 
Gitterableitwiderstand 
Plattenableitwiderstand 


zwischen a und jeder Ablenkplatte 
Spannung zwischen Faden und Kathode 
Heizspannung während der Anheizzeit 


TELEFUNKEN 


!) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Kapazitäten 
D3 gegen D4 (Rest geerdet) 
DI gegen D2 (Rest geerdet) 
D3 gegen Rest (D4 geerdet) 
DA gegen Rest (D3 geerdet) 
DI gegen Rest (D2 geerdet) 
D2 gegen Rest (D] geerdet) 
Gitter 1 gegen alles 
Kathode gegen alles 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 


Max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max, 
max. 


max. 


max. 
min. 


1,7 
2,3 
4,2 
3,9 
5,3 
5,2 
7,0 
6,0 


<<<<<<< 


> 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D3 DA und der Ebene, die durch die Röhrenachse 


und den Stift 9 geht, beträgt 45°, max. Abweichung + 10°. 
Der Winkel zwischen Ablenkebene DI D2 und Ablenkebene D3D4 beträgt 90°, max. 


Abweichung +1,5°. 


a) 


vV 


a | DB 7-12C 
TELEFUNKEN DN 712C 


DP 7-12C 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchifleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 3mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser 


Ablenkung doppelelektrostatisch, 
symmetrisch oder asymmetrisch 


Fokussierung elektrostatisch 


Betriebslage beliebig 


Sockel Diheptal (B 12-37) 


Gewicht ca. 200 g 


Zubehör 


Fassung Lager-Nr. 30 223 oder 30.230 (tropenfest) 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 311 
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TELEFUNKEN 


Sockelschalfung 
(gegen den Sockel gesehen) 


Schirmansicht 
(in der gezeichneten Lage gesehen) 
Du, positiv gegenüber D; 
D7 positiv gegenüber D, 


MM 


DD gr kfF a 2 


DB 7-12C 


TELEFUNKEN DN 713C 


DP 7-12C 


Is  ffELEFUNKEN 
REIV- B 0BB6R 
[a4] 


ra E 


260 


240 


220 


200 


180 


160 


14.0 


120 


100 


80 


60 


40 


| 
| 


600 800 1000 1200 Iy[uA] 1500 


Is, Ugs = f (I) 
Ua = 2KV 


030259 Se 
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TELEFUNKEN 


Ugt [V] -60 


Ik Igs = f (Ugı) 
Ua = 2kV 


Ug; für beste Fokussierung eingestellt 


ED 
Vz 
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DB 7-14 
TELEFUNKEN DN 7-14 


DP 7-14 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Aufbau Planschirm, besonders korrigierte Ablenkplatten 


Verwendung Für Oszillographen mit kleinen Abmessungen, 
mit großer Helligkeit und relativ hoher Ablenkempfindlichkeit, 
wahlweise für symmetrischen und asymmetrischen Betrieb 


DB 7-14 DG 7-14 DN 7-14 DP 7-14 
Fluoreszenz blau grün gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün _gelblichgrün 
Nachleuchten'!) mittelkurz mittelkurz mittelkurz lang 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 
Heizstrom I 300 


Betriebswerte 
Anodenspannung Uaı 1000 2000 
Gesamibeschleunigungsspannung Un 2000 4000 
Fokussierungsspannung Ugs 200..350 400...700 
Gittersperrspannung Ugisperr 38.22-75.45 
(unabgelenkter fokussierter Leuchtfleck verschwindet) 
Ablenkkoeffizient bei Betrieb mit Nachbeschleunigung 
Kathodennahe Ablenkplatten D3DA 22...28 45...56 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 31..42 62...84 
Ablenkkoeffizient bei Betrieb ohne Nachbeschleunigung (kontakt a, ist mit a, zu verbinden) 


Kathodennahe Ablenkplatten D3 D4 19 ...23 38...45 
Schirmnahe Ablenkplatten DI D2 2.82 53 ..65 


Linienbreite bei Is = 25 uA max. 0,45 
Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren” 
Ablenklinearität 
Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 


dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 2%. 


Rasterverzeichnung max. 1,6 Vs 
Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Quadraten von 44,3 und 45,7 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 45X45 mm an. 
Beim Messen muß die Röhre sorgfältig gegen Störfelder abgeschirmt sein. 
Ausnutzbare Auslenkung 
in Richtung D3D4 
in Richtung D1D2 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 


T—-- oo 
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Grenzwerte 
Anodenspannung Ua 
Gesamtbeschleunigungsspannung Ua!) 
Fokussierungsspannung Ugs 
Gitterspannung Ug 
+Ugı 
+Ugisp 
Spitzenspannung Ua/D sp 
zwischen a; und jeder Ablenkplatte 
Kathodenstrom Ikeft 
Gitterableitwiderstand Roi 
Plattenableitwiderstand Ro?) 
zwischen a; und jeder Ablenkplatte 
Spannung zwischen Faden und Kathode Ur 
Heizspannung während der Anheizzeit U 
) Un 
Tv 32 


ai 


2) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Kapazitäten 
D3 gegen D4 (Rest geerdet) ca. 
D1 gegen D2 (Rest geerdet) ca. 
D3 gegen Rest (D4 geerdet) ca. 
D4 gegen Rest (D3 geerdet) ca. 
DI gegen Rest (D2 geerdet) ca. 
D2 gegen Rest (D 1 geerdet) ea. 
Gitter ] gegen alles ca. 
Kathode gegen alles ca. 


TELEFUNKEN 


max. 


min. 


max. 


min. 


2,4 
3,3 
5,4 
5,0 
6,4 
7,0 
9,2 
7,3 


DB 7-14 
TELEFUNKEN DG 7-14 


DP 7-14 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 


Die zulässige Abweichung der Ablenkebene D I D2 von der Ebene Stift 5— Röhrenachse 
beträgt max. +10°. 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D 1 D2 und der Ablenkebene D3 D4 beträgt 90°, 
max. Abweichung + 1°. 


Der Nachbeschleunigungsanschluß a, liegt in Richtung D 1 D2 über Stift 5, die zulässige 
Abweichung beträgt max. # 10°. 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchifleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 4,5 mm um den Schirmmittelpunkt. Dieser Wert wird nur bei Verwendung eines 
Abschirmzylinders eingehalten. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min. 65 mm 


Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch oder 
asymmefrisch für beide Ablenkplattenpaare 


Fokussierung elektrostatisch 


Betriebslage beliebig 


Sockel Diheptal, (B 12-37) 
Gewicht ca. 350 q 


Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30223 oder 30230 (tropenfest) 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30317 oder 30.434 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 381 
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DB 7-14 
DG 7-14 


DN 7-14 
DP 7-14 


TELEFUNKEN 


Sockelschaltung Schirmansichf 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneten lage gesehen) 
D5 positiv gegenüber Dy, 
D, positiv gegenüber D- 
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DB 7-14 
TELEFUNKEN DN 7-14 


DP 7-14 


7000 Ik (uA) 


031258 <i> 


V 143 


DB 7-14 
DN 7-14 TELEFUNKEN 


DP 7-14 


TELEFUNKEN e 7200 
Rö/V BOBIER 

IeluA) 
I 7700 


1000 


900 


800 


700 


600 


500 


400 


Iga (nA) 
Ik Iga = F (Ugı) 
Ua = 2 kV 
Un = 4kV 


Ugz für beste Fokussierung eingestellt 
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TELEFUNKEN 


3AMPIA 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Verwendung: Anzeigenröhre mit kleiner Anodenspannung 


Fluoreszenz grün 
Phosphoreszenz grün 


Nachleuchten !) mittelkurz 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung Ur 6,3 
Heizstrom Ir 300 


Betriebswerte 


Anodenspannung Ua 
Fokussierungsspannung (Ik = 0...200 ıA) Ugz 
Gittersperrspannung Ugısperr 2) 
(unabgelenkter fokussierter Leuchtfleck verschwindet) 
Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten 
Schirmnahe Ablenkplatten 


Linienbreite bei Is = 0,5 uA 
bei einem Kreis von 50 mm ® 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 
2) Bei der Berechnung des Spannungsteilers für Ugz ist lg mit —15...+15 uA zu berücksichtigen. 
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Grenzwerte 
Anodenspannung 


Fokussierungsspannung 


Gitterspannung 


Spitzenspannung 
zwischen den Ablenkplatten D3D4 


Spitzenspannung 

zwischen den Ablenkplatten DI D2 
Kathodenstrom 
Gitterableitwiderstand 
Plattenableitwiderstand 


zwischen a und jeder Ablenkplatte 


Spannung zwischen Faden und Kathode 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Kapazitäten 


D3 gegen D4 (Rest geerdet) 
DI gegen D2 (Rest geerdet) 
D3 gegen Rest (D4 geerdet) 
D4 gegen Rest (D3 geerdet) 
DI gegen Rest (D2 geerdet) 
D2 gegen Rest (D 1 geerdet) 
Gitter I gegen alles 

Kathode gegen alles 


DG 7-31 
es Il 
ca. 18 
ca. 25 
ci. 2,5 
ca. 3,4 
ca. 3,0 
ca. 7,6 
ca: - 32 


TELEFUNKEN 


Ua max. 800 

min. 400 

Ugz 200 

—Ug 160 

+Ugı 0 

UDds/D4 450 

Uı/D2 750 

Ikeft 200 

Roı 0,5 

Ro') 5 

Usyk + 125 
DG 7-32 

ca. 1,0 pF 

ca. 1/7 pF 

ca. 28 pF 

ca. 25 pF 

ca 3,7 pF 

ea. 30 pF 

ca 76 pF 

ca. 32 pF 


1) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 


<< < << 


DG 7-31 


TELEFUNKEN 
[3 AMPIA| 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D1 D2 und der Ebene, die durch die Röhren- 
achse und den Stift 9 geht, beträgt 90°, max. Abweichung + 10°, 


Ablenkung doppelelektrostatisch, D3 D 4: symmetrisch 
D1D2: DG7-31, asymmetrisch !) 
DG 7-32, symmetrisch 


Fokussierung elektrostatisch 
Betriebslage beliebig 
Sockel Duodekal (B 12-43) 
Gewicht ca. 1209 
Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 3023] 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30576 


1) DI ist mit a zu verbinden. 
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TELEFUNKEN 
3AMPIA : 


Sockelschaltung Schirmansicht 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichnelenLage gesehen) 
Dy positiv gegenüber D; 
Dz positiv gegenüber Dy 
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TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN]| 300 
Rö/V-B 1964 R 
irrt 
250 
11 | 
200 
| 
750 
Is 
F a 
Ua=600 V 
700 
500, 
50 
400 V 
+ "7 
—RBOV —100 — 50 0 
Un} — > 
Is = f (Ugı) 


Ua = Parameter 
Uys für beste Fokussierung eingestellt 
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DG 7-32 
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DG 7-31 
DG 7-32 


TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN 
Rö/V-B1965R 


la = f (Ugn) 
Ua = Parameter 
Ugs für beste Fokussierung eingestellt 


010165 


Aufbau 


Verwendung 


Fluoreszenz 
Phosphoreszenz 
Nachleuchten !) 


TELEFUNKEN DG 7-52A 


3BNP] 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Planschirm, besonders korrigierte Ablenkplatten 


Für kleine Universal-Oszillographen und als Anzeigeröhre, 
wahlweise für symmetrischen und asymmetrischen Betrieb 
mit kleiner Anodenspannung 


gelblichgrün 
gelblichgrün 
mittel 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 V 
Heizstrom k 300 mA 
Betriebswerte 
Anodenspannung Ua 800 v 
Fokussierungsspannung (Ik = 0...200 uA) Ugs 30..115 V 
Gittersperrspannung Ugısperr -85....-45 V 
(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 
Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 19,5::23,5 Vlcm 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 41...46 V/cm 


Linienbreite bei 


Is = 25 u A max. 0,6 mm 


Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren” 


Ablenklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 2%. 


Rasterverzeichnung max. 1,5 % 


Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Quadraten von 39,4 und 40,6 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 40 x 40 mm an. 


Ausnutzbare Auslenkung 
in Richtung D3D4 60 mm 
inRichtung DI D2 65 mm 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes, 
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DG 7-52 A 
3BNPI 


TELEFUNKEN 


Grenzwerte 
Anodenspannung Ua max. 1000 V 
min. 600 V 

Fokussierungsspannung Ugs 500 V 

Gitterspannung —Ug 250 V 
+ Ugı 1) V 
+ Ugısp (0) V 

Spitzenspannung Ua/Dsp 500 V 

zwischen a und jeder Ablenkplatte 

Kathodenstrom Ikeff 200 uA 

Gitterableitwiderstand Roı 1,5 M2 

Plattenableitwiderstand Ro!) 3 M@ 

zwischen a und jeder Ablenkplatte 

Spannung zwischen Faden und Kathode Urs +125 V 

Heizspannung während der Anheizzeit U 9,5 V 

1) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 

Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 

Kapazitäten 

D3 gegen DA (Rest geerdet) ed. 1,7 pF 

D1 gegen D2 (Rest geerdet) ca. 24 pF 

D3 gegen Rest (D4 geerdet) ca. 4,6 pF 

D4 gegen Rest (D3 geerdet) ca. 38 pF 

DI gegen Rest (D2 geerdet) ca. 57 pfF 

D2 gegen Rest (D 1 geerdet) ca. 57 pfF 

Gitter 1 gegen alles ca. 9,0 pF 

Kathode gegen alles ca. 7,7 pF 


Allgemeine Daten 
Achsenabweichung 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D I D2 und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und den Stift 9 geht, beträgt 45°, max. Abweichung + 10°. 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene DI D2 und der Ablenkebene D3 D4 beträgt 90°, 
max. Abweichung #1,5°. 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchifleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 3mm um den Schirmmittelpunkt. 
Beim Messen muß die Röhre sorgfältig gegen Störfelder abgeschirmt sein. 
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TELEFUNKEN DG 7-52 A 


3 BNP] 


Ausnuizbare Schirmfläche 


Der Mittelpunkt der ausnutzbaren Schirmfläche 
kann gegen den Schirmmittelpunkt um max. 3 mm 
in Ablenkrichtung D3 D4 verschoben sein. Minimal-Maße 


Ablenkung 


Fokussierung 
Betriebslage 
Sockel 
Gewicht 


Zubehör 
Fassung 


Abschirmzylinder 


doppelelektrostatisch, symmetrisch oder 
asymmeirisch für beide Ablenkplattenpaare 


elektrostatisch 
beliebig 
Diheptal, (B 12-37) 


ca. 200 g 


Lager-Nr. 30 228 
Lager-Nr. 30 311 
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TELEFUNKEN 
3BNPI 


Sockelschaltung Schirmansichf 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneten lage gesehen) 


D, positiv gegenüber D; 
D, ‚positiv gegenüber D, 


.|ıa\ 
A! 


id 


I 
15152 — 
ne — 


es 
SE 


m Bm kff m 
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TELEFUNKEN 
3 BNPI 


Kernen 2 
[a4] [v] 
90 30 
80 80 
70 70 
60 60 
50 50 
40 +0 
30 30 
20 20 
10 10 
0 
0 200 400 600 800 1000 1200 Iy [a4] 1500 
Is, Ugs = f (ik) 
Ua = 800 V 
FAN 
N 
030259 UV 155 


TELEFUNKEN 
3BNPI 
TELEFUNKEN 


f (Un) 
800 V 


TELEFUNKEN DG 7-74A 


3 ARPI 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 
Aufbau Planschirm 


hohe Ablenkempfindlichkeit 
enge Toleranzen 


Verwendung Für kleine Breitband-Oszillographen 


Fluoreszenz gelblichgrün 
Phosphoreszenz gelblichgrün 
Nachleuchten!) mittel 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 V 
Heizstrom Ir 300 mÄ 


Betriebswerte 
Anodenspannung Ua 500 V 
Gesamtbeschleunigungsspannung Ua 1000 V 
Fokussierungsspannung bei Is = 25 uA Ugs 50..110 V 
Gittersperrspannung Ugisperr -36 ...-25 V 


(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 


Ablenkkoeffizient 


Kathodennahe Ablenkplatten D3DA 72... 8,8 Vlcm 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 125...14,5 V/cm 
Linienbreite bei Is = 25 uA max. 0,8 mm 


Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Öszillographenröhren”. 


Ablenklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 1,5%. 


Rasterverzeichnung- max. 1,6 % 


Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Quadraten von 44,3 und 45,7 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 45X45 mm an. 


Lage des unabgelenkten fokussierten innerhalb eines Kreises mit 3,5 mm Radius 
Leuchiflecks um den Schirmmittelpunkt 


Beim Messen muß die Röhre sorgfältig gegen Störfelder abgeschirmt sein. 


Ausnutzbare Auslenkung 
in Richtung D3D4 65mm (#32,5 mm vom Schirmmittelpunkt) 
inRichtung DID2 68 mm (#34 mm vom Schirmmittelpunkt) 


!) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 
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pF 
pF 
pF 
pF 
pF 
pF 
pF 
pF 


067-724 TELEFUNKEN 
3 ARPI 
Grenzwerte 
Anodenspannung Uaı max 
min. 
Gesamtbeschleunigungsspannung Ua?) max. 
min 
Fokussierungsspannung Ugz 
Gitterspannung —Ugn 
+ Ug1 
+Ugısp 
Spitzenspannung Ua/Dsp 
zwischen a, und jeder Ablenkplatte 
Kathodenstrom Ikeff 
Gitterableitwiderstand Raı 
Plattenableitwiderstand Ro?) 
zwischen a, und jeder Ablenkplatte 
Spannung zwischen Faden und Kathode Urrk 
Heizspannung während der Anheizzeit U 
Be 
2) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 
Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 
Kapazitäten 
Gitter 1 gegen alles ca. 8,0 
Kathode gegen alles ca. 60 
D3 gegen Rest außer D4 ca. 4,6 
D4 gegen Rest außer D3 ca. 3,8 
D] gegen Rest außer D2 ca. 5,7 
D2 gegen Rest außer DI] ca. 57 
D3 gegen D4 ca. 1,8 
DI gegen D2 ca. 2,0 
D3D4 gegen DID2 ca. 0,2 
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TELEFUNKEN 


Allgemeine Daten 


020165 


Achsenabweichung 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D I D2 und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und den Stift 6 geht, beträgt 90°, max. Abweichung +10°. 

Der Winkel zwischen der Ablenkebene D1D2 und der Ablenkebene D3 D4 beträgt 90°, 
max. Abweichung + 1°. 


Der Nachbeschleunigungsanschluß a, liegt über dem Stift 3 in Richtung D1D2, die zu- 
lässige Abweichung beträgt max. + 10°. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min. 68 mm 
Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 
Fokussierung elektrostatisch 
Beiriebslage beliebig 
Sockel Duodekal, (DIN 41 536) 
Gewicht ca. 350 g 
Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30 231 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30 317 oder 30 434 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 426 
FAN 
<i> 
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Zen TELEFUNKEN 
3 ARPI 


Schirmansicht 
(in der gezeichneten lage gesehen) 
D3 positiv gegenüber Dg 
D, positiv gegenüber D, 


Sockelschaltung 
(gegen den Sockel gesehen) 
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TELEFUNKEN Den 
3 ARP I 


40 
0 700 200 300 400 500 IK(uA) 600 


Is, Ugs = f (Ik) 


Ua = 500 V 
Ua = 1000 V 
AN 
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au TELEFUNKEN 
3 ARPI 


Ua = 500 V 
Ua = 1000 V 


Ugs für beste Fokussierung eingestellt 


FAN 
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DB 10-14 
TELEFUNKEN DN 10-14 


DP 10-14 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Aufbau Planschirm 


Verwendung Für mittelgroße Oszillographen 


DB 10-14 DG 10-14 DN 10-14 DP 10-14 
Fluoreszenz blau grün gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün gelblichgrün 
Nachleuchten !) mittelkurz mittelkurz mittelkurz lang 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung 6,3 
Heizstrom 300 


Betriebswerte 


Anodenspannung 1000 2000 
Gesamtbeschleunigungsspannung 2000 4000 
Fokussierungsspannung (Ik = 0...200 uA) 250..300 500...600 
Gittersperrspannung Ugisperr —45...—22-90...-45 
(unabgelenkter fokussierter Leuchtfleck verschwindet) 
Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 15...20 31..40 
Schirmnahe Ablenkplatten D1D2 21...25 42...50 
Ablenkkoeffizient bei Betrieb ohne Nachbeschleunigung (Kontcıkt a, ist mit a, zu verbinden) 


Kathodennahe Ablenkplatten D3 DA 19.12 26.5...99,8 
Schirmnahe Ablenkplatten D1 D2 Wr 34...40 


Linienbreite bei Is = 25 uA max. 0,6 max. 0,4 


Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren“, 


Rasterverzeichnung max. 1 


Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Quadraten von 49,5 und 50,5 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca.50x50 mm an. 


Grenzwerte 


Anodenspannung Uaı 


Gesamtbeschleunigungsspannung Ua22) 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 
) Um 
-s2 


Um 
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DB 10-14 
DN 10.14 TELEFUNKEN 


DP 10-14 


Grenzwerte (Fortsetzung) 

Fokussierungsspannung Ugz 

Gitterspannung —Ug 
+Ygı 
+Ugıisp 

Spitzenspannung VarDsp 

zwischen a, und jeder Ablenkplatte 
Kathodenstrom Ikeff 
Gitterableitwiderstand Rgı 


Plattenableitwiderstand Rp 2) 
zwischen a, und jeder Ablenkplatte 


Spannung zwischen Faden und Kathode Urk 
Heizspannung während der Anheizzeit U 


2) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Kapazitäten 


D3 gegen D4 (Rest geerdet) 
DI gegen D2 (Rest geerdet) 
D3 gegen Rest (D4 geerdet) 
D4 gegen Rest (D3 geerdet) 
D1 gegen Rest (D2 geerdet) 
D2 gegen Rest (D 1 geerdet) 
Gitter 1 gegen alles 

Kathode gegen alles 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 
Der Winkel zwischen der Ablenkebene D3 D4 und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und den Stift 9 geht, beträgt 45°, max. Abweichung + 10°. 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D1 D2 und der Ablenkebene D3 D4 beträgt 90°, 
max. Abweichung #1°. 


Der Nachbeschleunigungsanschluß a, liegt in Richtung DI D2 (zwischen den Stiften 7 
und 8), max. Abweichung # 10°. 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchtfleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 8 mm um den Schirmmittelpunkt, 
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TELEFUNKEN 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser 


Ablenkung 


Fokussierung 


Beiriebslage 


Sockel 


Gewicht 


Zubehör 


Fassung 
Nachbeschleunigungsanschluß 
Abschirmzylinder 
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DB 10-14 


doppelelektrostatisch, symmetrisch 


elektrostatisch 


beliebig 


Diheptal, (B 12-37) 


ca. 500 g 


Lager-Nr. 30 223 oder 30230 (tropenfest) 


Lager-Nr. 30317 oder 30 434 
Lager-Nr. 30 312 
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DB 10-14 
DN 10.14 TELEFUNKEN 
DP 10-14 


Sockelschalfung Schirmansichf 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneten Lage gesehen) 


D, positiv gegenüber 23 
D, positiv gegenüber Ds 
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TELEFUNKEN 


Is en 03 
(1A) (v) 
90 ( } 580 
60 | + 560 
1 I 
70 | 540 
/ 
60 | UBER g 1 520 
| 
50 500 
| I 
40 \ 480 
Ug3 
30 460 
20 N 440 
| = \ 
0 420 
400 
0 200 400 600 800 7000 1200 1, (uA) 1400 
Isr Ugs = F (ik) 
Una IW 
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DB 10-14 
DN 10.14 TELEFUNKEN 


DP 10-14 


TELEFUNKEN 
Rö/V-8.0752R 


= f (Ugı) 
Uaı = 2kV 
Ua = 4 kV 


Ug3 für beste Fokussierung eingestellt 
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DB 10-18 


TELEFUNKEN 01bsi-s 


DP 10-18 
Einstrahl- 
Vorläufige technische Daten Oszillographen-Röhre 
Aufbau Planschirm, spiralförmiger Nachbeschleunigungswiderstand, 
sehr große Ablenkempfindlichkeit und Genauigkeit, 
seitliche Ablenkplaitenanschlüsse, enge Toleranzen 
Verwendung Breitband-Öszillographen mittlerer Baugröße 
DB 10-18 DG 10-18 DN 10-13 DP 10-18 
Fluoreszenz blau grün gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün _gelblichgrün 
Nachleuchten !) mittelkurz mittelkurz mittelkurz lang 
Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung Ur 6,3 V 
Heizstrom I 300 mA 
Betriebswerte 
Anodenspannung Uaıa 500 V 
Astigmatismuskorrekturspannung Alaıa2) 0,..30 V 
Fußpunktspannung des 
Nachbeschleunigungswiderstandes Ua?) 600 v 
Gesamtbeschleunigungsspannung Vaz 2000 V 
Strom durch den 
Nachbeschleunigungswiderstand laib 5.25 nA 
Fokussierungsspannung 
bei Is = 10 uA und Ugıa optimal Ugs 100 ..160 V 
Gittersperrspannung Ugısperr — 32... 18 V 
(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 
Helltastspannung ®) Algı max. 30 V 
Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4A 2 BR V/cm 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 10,1..12,9 V/cm 
Linienbreite bei Is = 10 uA max. 0,6 mm 


Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren”, 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 

2) Durch Anlegen einer enisprechenden Spannung zwischen der Anode a a und dem mittleren Platten- 
potential wird der Astigmatismus korrigiert. Die Spannungsquelle muß einen verhältnismäßig geringen 
Innenwiderstand haben, um Korrekturspannungsschwankungen durch eine Strahlstromänderung zu ver- 
meiden. 

3) Die Fußpunkispannung des Nachbeschleunigungswiderstandes U ,p dient zur Verbesserung des Ablenk- 
faktors. Um die große Ablenkgenauigkeit und den extrem kleinen Ablenkkoeffizient nicht zu beeinträch- 
tigen, empfiehlt es sich, den vorgeschlagenen Wert einzuhalten. 

4) Bei gerade gesperrter Röhre werden max. 30 V Helltastspannung benötigt, um einen Strahlstrom von 
10 „A bei fokussiertem Strahl zu erreichen. 
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DB 10-18 


TELEFUNKEN 


DP 10-18 


Betriebswerte (Fortsetzung) 
Ablenklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizent für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 0,5%. 


Rasterverzeichnung max. 1,35 Vs 


Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Quadraten von 59,2 und 60,8 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca.60X60 mm an. 


Ausnutzbare Auslenkung 5) 
in Richtung D3D4 min. 80 mm 
inRichtung DID2 min. 80 mm 


5) Wenn der Elektronenstrahl voll ausgelenkt wird, übernehmen die Ablenkplaiten einen Teil des Strahl- 
stromes, daher ist eine niedrige Ausgangsimpedanz des Ablenkverstärkers vorteilhatt. 


Grenzwerte (absolute Werte) 


Anodenspannung Uaıa max. 


Fußpunktspannung des 
Nachbeschleunigungswiderstandes 


Uaıb 


Gesamitbeschleunigungsspannung Un 6) max. 5 kV 
. min. 1,6 kV 
Fokussierungsspannung Ugz 600 V 
Gitterspannung —Ug 250..0 V 
+Ugisp 0 v 
Spitzenspannung Un/Dsp 500 V 
zwischen a; und jeder Ablenkplatte 
Kathodenstrom Ikeff 300 uA 
Gitterableitwiderstand Rgı 5 Ma 
Plaitenableitwiderstand 
in Richtung D3 D4 Ros Du 50 kQ 
in Richtung DID2 Robı Da 100 kQ 
Spannung zwischen Faden und Kathode Ur +125 V 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Kapazitäten 
Kathode gegen Rest ca. 48 prF 
Gitter 1 gegen Rest ca. 65 pr 

D3 gegen Rest außer D4 
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DB 10-18 


TELEFUNKEN 


DP 10-18 


Kapazitäten (Fortsetzung) 


D4 gegen Rest außer D3 ca. 24 pr 
D1 gegen Rest außer D2 ca. 38 pfF 
D2 gegen Rest außer DI ca. 38  pF 
D3 gegen DA (Rest geerdet) co. 14 pr 
D1 gegen D2 (Rest geerdet) ca. 16 prF 
D3DA gegen DID2 ca. 0,005 pF 
Gitter 1 gegen DID2D3D4 ca. 0,001 pF 
Kathode gegen DID2D3DA ea. 0,001 pF 


Allgemeine Daten 
Der Winkel zwischen der Ablenkebene D3 DA und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und den Stift 11 geht, beträgt 45° +10°. 
Der Winkel zwischen Ablenkebene D3D4 und Ablenkebene D1D2 beträgt 90° £1°. 


Der Nachbeschleunigungsanschluß a, liegt in Richtung DI D2 (zwischen den Stiften 9 
und 10), die zulässige Abweichung beträgt max. +10°, 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchtfleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 5 mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min. 90 mm 
Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 
Fokussierung elektrostatisch 
Betriebslage beliebig 
Sockel Jedec E 11-22 
Gewicht ca. 500 g 
Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30 232 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30 434 oder 30 317 
Ablenkplattenanschlüsse Lager-Nr. 30 429 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 461 
Hülse für Fassung Lager-Nr. 30 462 
FAN 
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DB 10-18 


TELEFUNKEN 


DP 10-18 


Sockelschaltung Schirmansicht 


(gegen den Sockel gesehen) R (in der gezeichneten lage gesehen) 
D3 positiv gegenüber Dy, 
1) D, positiv gegenüber D 2 


1) Zulässige Abweichung des 0 
Nachbeschleunigungs- 


kontaktes von der Mittel- | 
linie zwischen den Stiflen ! 


3und4 


f Be ) 
u 
I: I 2 
l: Hl 
I H 
i i 
h ; 
\i H 
\ j 
\ ; 
2) nn .- Sn ob t 0 % Fi Ay, 
und Mittellinie zwischen - “8 T ih 
den Stifle d Q 
len Stiften % und D, S S IH 7 
Schnitf A-B 


3) 
Alyas Ab 


max.47° 
-0. 


een 


3) Zulässige Abweichung des = 


Nachbeschlounigungs- max. 79P N. Stifteilkreis 17,45% 9% I RFF OO Ag 

kontaktes von der Mittel- 

linie zwischen den Stiffen Beim Aufsetzen und Abziehen der Fassung darf der Freie Stifte bzw. freie Fassungskontokte dürfen nicht 
D; und D, Pumpstutzen nicht mechanisch beansprucht werden. als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden. 
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TELEFUNKEN 


Ik TELEFUNKEN 
[wA] |Rö/V-81055 R 


400 


UNI 


Streubereich 


Range of dispersion 
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DB 10-18 


TELEFUNKEN 


DP 10-18 


TELEFUNKEN 
Rö/V-B 1056 R 


Ik, Iga = f (Ugı) 
Ua 500 V 
Ua = 2000 V 


Ug; für beste Fokussierung eingestellt 


TELEFUNKEN [D6 10-1871 | 


Sonderausführung der DG 10-18 mit Innenraster 


er ze) 
PR 


U RN re 
EEE bla 
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RB | 
KIEL 


a ee 


Ye 


[ENT 


- BR ————— 


Innenraster der DG 10-18/1 


Maximale Abweichung zwischen Innenraster und AblenkebeneD1D2 +5°. 


Eine Korrektur dieser Abweichung kann mittels einer Drehspule durchgeführt werden. 
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[ps 10-1871] TELEFUNKEN 


Erforderliche Ampere-Windungen für eine Korrektur von 5° unter Verwendung des 


TELEFUNKEN-Abschirmzylinders 


a 18A:W z.B. 400 Wdg., 45 mA 
Zubehör 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30.585 
Spulenrahmen Lager-Nr. 30 590 
Gummitüllen Lager-Nr. 30 591 
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TELEFUNKEN 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Aufbau Planschirm 


Für mittelgroße Breitband-Oszillographen 


Verwendung 


DB 10-54 DG 10-54 DN 10-54 DP 10-54 


Fluoreszenz blau grün gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün _gelblichgrün 
Nachleuchten !) mittelkurz mittelkurz mittelkurz lang 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung Ur 6,3 V 


Heizsirom l 300 mA 


Betriebswerte 


Anodenspannung Us; 1000 2000 V 
Gesamtbeschleunigungsspannung Ua 2000 4000 W 
Fokussierungsspannung (Ik = 0...200 4A) Ugs 250....300 500...600 V 
Gittersperrspannung Ugisperr -49..-22 —85..-45 V 
(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 
Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3DA 9.125 18,5..245 Vlcem' 
Schirmnahe Ablenkplatten B:1:D2 21..26 42,5..51,5 V/cm 
Ablenkkoeffizient bei Betrieb ohne Nachbeschleunigung (Kontakt a, ist mit a, zu verbinden) 
Kathodennahe Ablenkplatten D3 D4 8...10,5 16.21 V/em 
Schirmnahe Ablenkplatten DI D2 | 34...4] V/em 
Linienbreite bei Is = 25 uA max. 0,6 max. 0,4 mm 
Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren” 
Rasterverzeichnung max. 1,25 % 


Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Rechtecken von 39,5% 64,2 und 49,5% 65,8 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 49X65 mm an. 


Grenzwerte 
Anodenspannung 


Var 


Uaz 2) 


Bez a z al 
1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 


Gesamtbeschleunigungsspannung 


2.2 
a 
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TELEFUNKEN 


Grenzwerte (Fortsetzung) 


Fokussierungsspannung Ugz 
Gitterspannung —Ugı 
+Ygı 
+ Ugısp 
Spitzenspannung UaDsp 
zwischen a, und jeder Ablenkplatte 


Kathodenstrom Ikeff 
Gitterableitwiderstand Rgı 


Plattenableitwiderstand Ro®) 
zwischen a, und jeder Ablenkplatte 


Spannung zwischen Faden und Kathode Ur 
Heizspannung während der Anheizzeit U 


3) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Kapazitäten 
D3 gegen D4 (Rest geerdet) 
D1 gegen D2 (Rest geerdet) 
D3 gegen Rest (D4 geerdet) 
D4 gegen Rest (D3 geerdet) 
D1 gegen Rest (D2 geerdet) 
D2 gegen Rest (D1 geerdet) 
Gitter 1 gegen alles 
Kathode gegen alles 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D3D4 und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und den Stift 9 geht, beträgt 45°, max. Abweichung + 10°. 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene DI D2 und der Ablenkebene D3 D4 beträgt 90°, 
max. Abweichung + 1° 


Der Nachbeschleunigungsanschluß a, liegt in Richtung DI D2 (zwischen den Stiften 7 
und 8), max. Abweichung #10", 
Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchifleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 6mm um den Schirmmittelpunkt. 
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TELEFUNKEN 


Ausnutzbare Schirmfläche 


bei Uaz = 4 kV 
Uaı = Z. kV 


Der Mittelpunkt der ausnutzbaren Schirmfläche 
kann gegen den Schirmmittelpunkt um max. 3 mm 
in Ablenkrichtung D3 D4 verschoben sein. 


Minimal-Maße 


Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 
Fokussierung elektrostatisch 
Betriebslage beliebig 


Sockel Diheptal (B 12-37) 


Gewicht ca. 500 g 


Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30 223 oder 30 230 (tropenfest) 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30 317 oder 30 434 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 312 
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DB 10-54 
DG 10-54 


DN 10-54 
DP 10-54 


TELEFUNKEN 


Sockelschaltung Schirmansicht 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneten lage gesehen) 
Di, positiv gegenüber Dz 
Dy positiv gegenüber Da 
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DB 10-54 


TELEFUNKEN DG 10-54 


DN 10-54 
DP 10-54 


En 550 
Is | Una 
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Is, Ugs = f (Ik) 
Ua = 2 kV 
Un = AkV 
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TELEFUNKEN 
Rö/V-8B0820R 


2 kV 
= 4kV 


Ugs für beste Fokussierung eingestellt 
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DB 13-14 
TELEFUNKEN DN 13-14 


DP 13-14 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Aufbau Planschirm 


Verwendung Für Oszillographen mit großer Meßgenauigkeit 


DB 13-14 DG 13-14 DN 13-14 DP 13-14 
Fluoreszenz blau grün gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün gelblichgrün 
Nachleuchten !) mittelkurz mittelkurz mittelkurz lang 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 V 
Heizstrom Ik 300 mA 


Betriebswerte 


Anodenspannung Uaı 2000 V 
Gesamitbeschleunigungsspannung Ua 4000 V 
Fokussierungsspannung (Ik = 0...200 uA) Ugs 360 ... 620 V 
Gittersperrspannung Ugısperr -82...-48 V 
(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 
Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3DA4 24 ..30 V/cm 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 30 ...37 V/cm 
Ablenkkoeffizient bei Betrieb ohne Nachbeschleunigung [Kontakt cı, ist mit a, zu verbinden) 
Kathodennahe Ablenkplatten D3 D4 20....25 V/cm 
Schirmnahe Ablenkplatten DI D2 23.430 V/cm 
Linienbreite bei Is = 25 uA max. 0,5 mm 


Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren“, 


Ablenklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als2%. 


Rasterverzeichnung 2) max. 1,35 7A 


Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Quadraten von 74 und 76 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 75X75 mm an. 


Ausnutzbare Auslenkung 
in Richtung D3D4 min. 102 mm 
in Richtung D1D2 min. 102 mm 
1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 


2) Werden andere Nachbeschleunigungsverhältnisse als vorgeschlagen Ua: U 
Abweichungen der Ablenklinearität und der Rasterverzeichnung auftreten. 


a” 2) gewählt, so können 
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Grenzwerie 
Anodenspannung Ua 
Gesamibeschleunigungsspannung Va?) 
Fokussierungsspannung Ugs 
Gitterspannung —Ugı 
+Ug 
+ Ugısp 
Spitzenspannung Ua/Dsp 
zwischen a; und jeder Ablenkplatte 
Kathodenstrom Ikeff 
Gitterableitwiderstand Rgı 
Plattenableitwiderstand Ro‘) 
zwischen a} und jeder Ablenkplatte 
Spannung zwischen Faden und Kathode Ur 
Heizspannung während der Anheizzeit U 
’ Ze <2 


4) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Kapazitäten 
D3 gegen D4 (Rest geerdet) 
DI gegen D2 (Rest geerdet) 
D3 gegen Rest (D4 geerdet) 
D4 gegen Rest (D3 geerdet) 
D1 gegen Rest (D2 geerdet) 
D2 gegen Rest (D1 geerdet) 
Gitter 1 gegen alles 
Kathode gegen alles 
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ca. 


ca. 


ca. 


ca. 


ca. 


ca, 


ca, 


ca. 


TELEFUNKEN 


max. 


min. 


max. 


min. 


23 
3,3 
5,0 
4,5 
6,0 
6,0 
7,0 
7,0 


pF 
pF 
pF 
pF 
pF 
pF 
pF 
pF 


DB 13-14 
TELEFUNKEN DN 13-14 


DP 13-14 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D3 DA und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und den Stift 9 geht, beträgt 45°, max. Abweichung +10°. 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D1 D2 und der Ablenkebene D3 D4 beträgt 90°, 
max. Abweichung +1° 


Der Nachbeschleunigungsanschluß a, liegt in Richtung D 1 D 2, die zulässige Abweichung 
beträgt max. + 10°. 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchifleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 8mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min. 110 mm 

Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 

Fokussierung elektrostatisch 

Betriebslage beliebig 

Sockel Diheptal (B 12-37) 

Gewicht ca. 700 g 

Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30223 oder 30 230 (tropenfest) 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30317 oder 30 434 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 313 
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DB 13-14 
DN 13-14 TELEFUNKEN 


DP 13-14 


Sockelschaltung Schirmansicht 
(gegen den Socke/ gesehen) (in der gezeichnefen lage gesehen) 
D, positiv gegenüber Dz 
Dy positiv gegenüber D, 


133.225 — 


37025 


29201 Kugel 


186 SL 


DB 13-14 
TELEFUNKEN AERF 
DP 13-14 


800 7000 7200 700 1600 
Ir(uA) 
Is, Ugs = f (Ik) 
Uaı = 2 kV 
Ua = 4 kV 
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DB 13-14 


her TELEFUNKEN 


DP 13-14 


TELEFUNKEN 
Ro V BO6ZIR 


TELEFUNKEN 1teishelsoersn 


DN13-1815 DSP 2 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Aufbau Metallhinterlegter Planschirm, spiralförmiger Nachbeschleunigungs- 
widerstand 


Verwendung Für Oszillographen mit extrem hohen Helligkeitsanforderungen 


DB 13-18 DG 13-18 DN 13-18 
Fluoreszenz blau grün gelblichgrün 
Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün 
Nachleuchten !) mittelkurz mittelkurz mittelkurz 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 
Heizstrom Ir 300 


Betriebswerte 
Anodenspannung Uaa 
Astigmatismuskorrekturspannung Alaıa2) 
Fußpunktspannung des 
Nachbeschleunigungswiderstandes Vai 
Geomeiriekorrekturspannung Aldıb?) 
Gesamtbeschleunigungsspannung Ua 
Strom durch den 
Nachbeschleunigungswiderstand laıb 20... 60 
Fokussierungsspannung (Ik = 0...200 ıA) Ugs 400 ...590 
Gittersperrspannung Ugısperr -75....-45 
(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 
Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 33,5....40,5 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 29,5..36,5 
Linienbreite bei Is = 25 uA max. 0,45 


Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren“. 


Ablenklinearität®) 
Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 2%. 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 


2) Mit Hilfe der Anodenspannung Una kann ein durch die Geometrie- und Linearitätskorrektur auftreten- 
der Astigmatismus korrigiert werden. Die Spannungsquelle muß einen verhältnismäßig geringen Innen- 
widerstand haben, um Korrekturspannungsschwankungen durch eine Strahlstromänderung zu vermeiden. 

3) Mit der Geometriekorrekturspannung können fertigungsbedingte kleine kissen- oder ionnenförmige Ver- 
zeichnungen korrigiert werden. 


4) Werden andere Nachbeschleunigungsverhältnisse als vorgeschlagen Ua B Ua = 5) gewählt, so können 
Abweichungen der Ablenklinearität und der Rasterverzeichnung auftreten. 
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D613:18|5sP sl TELEFUNKEN 


DN13-1815 DSP 2 


Betriebswerte (Fortsetzung) 
Rasterverzeichnung ‘) max. 1,35 


Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Quadraten von 74 und 76 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 75X75 mm an. 


Ausnutzbare Auslenkung 
inRichtung D3D4 min. 100 
inRichtung DI D2 min. 100 


Grenzwerte 
Anodenspannung 
Fußpunktspannung des 
Nachbeschleunigungswiderstandes 
Gesamtbeschleunigungsspannung 
Fokussierungsspannung 
Gitterspannung 


Spitzenspannung 
zwischen a; und jeder Ablenkplatte Uar/D sp 


Kathodenstrom Ikeff 
Gitterableitwiderstand Ran 
Plattenableitwiderstand 

zwischen a, und jeder Ablenkplaite Ro) 
Spannung zwischen Faden und Kathode Ur 
Heizspannung während der Anheizzeit U 


N Ya nz 
Ua ö 


6) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Kapazitäten 

Gitter 1 gegen alles 
Kathode gegen alles 

D3 gegen Rest außer D4 
D4 gegen Rest außer D3 
D1 gegen Rest außer D2 
D2 gegen Rest außer DI] 
D3 gegen DA 

DI gegen D2 

D3DA4 gegen DID2 
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TELEFUNKEN 0613-185 0sP 31 


5DSP 2 


DN 13-18 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 


Die Ablenkebene D3 D4 und die Stifte 4/11 liegen in einer Ebene. Die max. Abweichung 
beträgt 10°. 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D1D2 und der Ablenkebene D3 D4 beträgt 90°, 
max. Abweichung + 1°. 


Der Nachbeschleunigungsanschluß a, liegt zwischen den Stiften 7 und 8 in Richtung 
D1D2, die zulässige Abweichung beträgt max. + 10°. 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchifleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius ö6mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min. 120 mm 
Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 
Fokussierung elektrostatisch 
Betriebslage beliebig 
Sockel Diheptal (B 12-37) 
Gewicht ca. 800 g 
Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30223 oder 30.230 (tropenfest) 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30 319 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 427 
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boisueleoesı 3 TELEFUNKEN 


DN13-1815 DSP 2 


Sockelschaltung Schirmansichf 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichnefenlage gesehen) 


D, positiv gegenüber D5 
Dy positiv gegenüber Dz 


ae 1 
f \ 2 SP ERBE VESHEE 
ae r 


Diheotalsockel 
1? Stifle 


1 


[e) 
Br KfF Ma Dr a 
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TELEFUNKEN D6 13-18 ser si 


DN13-1815 DSP 2 


Ug3 
(V) 


520 


500 


480 


460 


440 


420 


400 
7000 I,(u4) 1200 
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DB 13-18 
DG 13-18 
DN13-18 


oral TELEFUNKEN 


5DSP2 


TELEFUNKEN 
Röl/V-80754R 


Ik Igs = f (Ug) Ua = 2kV Us = 10V 


Ugs für beste Fokussierung eingestellt 
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TELEFUNKEN 


Sonderausführung der DG 13-18 mit Innenraster 


—— 
dB dB 
er 4 A & & 1 dä E__ 
4 ıL - ET ı LH | 
So | | 10 I 
A ı ı  ı [ l l I HM | 
A a An En een | | 
Ä | \283 
Sal 
| | | Ä | 
al EAHREREEANEENBANNERUENRENAHANNHERNENNHRRNENNE | ka 
ZL | 
1,82 | 
- DOXgI=91 -—— - — 


Innenraster der DG 13-18/1 


Maximale Abweichung zwischen Innenraster und AblenkebeneDID2 +5°, 
Eine Korrektur dieser Abweichung kann mittels einer Drehspule durchgeführt werden. 


FT Schaumstoff 


Erforderliche Ampere-Windungen für eine Korrektur von 5° unter Verwendung des 
TELEFUNKEN-Abschirmzylinders 


Un = 10 kV 35A-W z.B. 400 Wdg., 87,5 mA 
Zubehör 

Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 588 

Spulenrahmen Lager-Nr. 30.589 

Gummitüllen Lager-Nr. 30 591 
daD 
SEEN] Z 
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TELEFUNKEN 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Aufbau Hohe Ablenkempfindlichkeit, geringe Plattenkapazität, 
Planschirm 


Verwendung Besonders geeignet für Breitband-Oszillographen 


DB 13-54 DG 13-54 DN 13-54 DP 13-54 
Fluoreszenz blau grün gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün gelblichgrün 
Nachleuchten !) mittelkurz mittelkurz mittelkurz lang 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 
Heizstrom Ir 300 


Betriebswerte 


Anodenspannung Uaı 2000 
Gesamitbeschleunigungsspannung Ua 4000 
Fokussierungsspannung (Ik = 0...200 A) Ugz 360 ...700 
Gittersperrspannung Ugısperr -90....-30 
(unabgelenkter fokussierter Leuchtfleck verschwindet) 
Ablenkkoeffizient bei Betrieb mit Nachbeschleunigung 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 10.516 
Schirmnahe Ablenkplaiten DIiD2 24... 28,5 
Ablenkkoeffizient bei Betrieb ohne Nachbeschleunigung (Kontakt a, ist mit a, zu verbinden) 
Kathodennahe Ablenkplatten D3 D4 2: A 
Schirmnahe Ablenkplatten DI D2 17.329 
Linienbreite bei Is = 25 nA max. 0,6 


Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren”. 


Ablenklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 1,5%. 


Rasterverzeichnung max. 1,2 % 
Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Rechtecken von 49,4X79,2 und 50,6X80,8 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 50X80 mm an. 
Ausnutzbare Auslenkung 
in Richtung D3D4 
inRichtung DI1D2 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 
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TELEFUNKEN 


Grenzwerte 


Anodenspannung 
Gesamtbeschleunigungsspannung 


Fokussierungsspannung 


Gitterspannung 


Spitzenspannung 
zwischen a; und jeder Ablenkplatte 


Kathodenstrom 
Gitterableitwiderstand 


Plattenableitwiderstand 
zwischen a, und jeder Ablenkplatte 


Spannung zwischen Faden und Kathode 
Heizspannung während der Anheizzeit 
) Un 


U 
ai 
2) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 


S2 


Bezugspunkt für alle Spannungswerfte ist die Kathode. 


Kapazitäten 
D3 gegen D4 (Rest geerdet) 
DI gegen D2 (Rest geerdet) 
D3 gegen Rest (D4 geerdet) 
D4 gegen Rest (D3 geerdet) 


DI gegen Rest (D2 geerdet) 
D2 gegen Rest (D 1 geerdet) 
Gitter 1 gegen alles 
Kathode gegen alles 


198 NV 


TELEFUNKEN 


Ausnutizbare Schirmfläche 


Uaz 
bei , =2 
Uaı 
Die ausnutzbare Schirmfläche kann in jeder Richtung 
geringfügig verschoben sein. Ein Aussteuern des Strahls 
um min.30 mm vom Schirmmittelpunkt ist aber in jeder 
Ablenkrichtung gewährleistet. 


Minimal-Maße 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 


Die zulässige Abweichung der Ablenkebene DI D2 von der Ebene Stift 5— Röhrenachse 
beträgt max. + 10°. 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D1 D2 und der Ablenkebene D3 D4 beträgt 90°, 
max. Abweichung £2°, 


Der Nachbeschleunigungsanschluß a, liegt in der Richtung DI D2 über Stift 5, die zu- 
lässige Abweichung beträgt max. + 10°. 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchifleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 7,5 mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 

Fokussierung elektrostatisch 

Betriebslage beliebig 

Sockel Diheptal (B 12-37) 

Gewicht ca. 1000 g 

Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30223 oder 30230 (tropenfest) 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30 317 oder 30 434 
Ablenkplattenanschlüsse Lager-Nr. 30 341 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 337 


BR 
| | AS 
020165 N 
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TELEFUNKEN 


Sockelschalfung Schirmansicht 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneten lage gesehen) 
Dy positiv gegenüber D3 
OD} positiv gegenüber Dg 


TELEFUNKEN 


Fan] Ug3 


300 


400 
0 400 800 7200 7600 h, (u A) 2000 
Is, Ug = f (Ik) 
Un = 2kV 
Ua = 2..4kV 
AN 
ELE 
030455 <i> 
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TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN 
RöJV-BO46GR 


-- 


Ugr(V)-6 


Ic Igg = f (Ugı) 
Ua = 2 kV 
Ua = 2.4 kV 


Ugs für beste Fokussierung eingestellt 


DB 13-58 


TELEFUNKEN 


DG 13-58 
DN 13-58 


Einstrahl- 


Nicht für Neuentwicklungen. Oszillographen-Röhre 


Nachfolgeröhre: D 13-21 


Aufbau 
Verwendung 


Pianschirm, sehr große Ablenkempfindlichkeit, enge Toleranzen 
Breitband-Oszillographen mit sehr hoher Grenzfrequenz 


DB 13-58 DG 13-58 
Fluoreszenz blau grün 
Phosphoreszenz 
. Nachleuchten !) 


DN 13-58 
geiblichgrün 
blauweiß grün gelblichgrün 


mittelkurz mittelkurz mittelkurz 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 


Heizspannung 
Heizstrom 


Betriebswerte 


Anodenspannung 
Astigmatismuskorrekturspannung 


Fußpunktspannung des 
Nachbeschleunigungswiderstandes 


Geometriekorrekturspannung 


Spannung der Ablenkplatten- 
abschirmung 


Linearitätskorrekturspannung 


Gesamtbeschleunigungsspannung 


Strom durch den 
Nachbeschleunigungswiderstand 


Fokussierungsspannung 


6,3 
300 


1670 


+80 
=95 


1670 
+30 


95 
1670 


+30 
=95 


10 000 


laıb 14.. 42 
ü 204.315 


bei I5 = 10 nA und Ua = Ugyp = Ugıc = 1670 V 


Gittersperrspannung 
‚(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 


-80...-50 


Ugısperr 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 
2) Mit der Astigmatismuskorrekturspannung können Fleckverzerrungen korrigiert werden, die infolge der 
Geometrie- und Linearitätskorrektur auftreten. 


Die Spannungsquelle muß einen verhältnismäßig geringen Innenwiderstand haben, um Korrekturspan- 
nungsschwankungen durch eine Strahlstromänderung zu vermeiden. 

3) Mit der Geometriekorrekturspannung können fertigungsbedingte kleine kissen- oder tonnenförmige Ver- 
zeichnungen korrigiert werden. 

4) Bei besonders hohen Anforderungen an die Linearität des Ablenkkoeffizienten für die Richtung D3D4 
kann diese durch Verändern der Linearitätskorrekturspannung verbessert werden. Im allgemeinen kann 
jedoch der Anschluß a,. mit dem Anschluß a,, verbunden werden. 
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DG 19,58 TELEFUNKEN 


DN 13-58 
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Betriebswerte (Fortsetzung) 


Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten ° - D3DA I 72 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 27.54:335 


Linienbreite bei Is = 10 uA ca. 0,4 
Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren”. 


Ablenklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 2%. 


Rasterverzeichnung max. 1,25 % 


Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Rechtecken von 39,5xX 99,4 und 40,5X 100,6 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 40X 100 mm an. 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchtfleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 5 mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnutzbare Auslenkung 5) 
in Richtung D3 D4 40 mm 
inRichtung DID2 100 mm 


5) Wenn der Elektronenstrahl voll ausgelenkt wird, übernehmen die Ablenkplatten einen Teil des Strahl- 
stromes, daher ist eine niedrige Ausgangsimpedanz des Ablenkverstärkers vorteilhaft. 


Grenzwerie 


Anodenspannung Ua 2 


Fußpunktspannung des 
Nachbeschleunigungswiderstandes Uaıb 2,1 


Spannung der Ablenkplattenabschirmung Uaıe 2,1 
Gesamtbeschleunigungsspannung 12 
Fokussierungsspannung 800 
Gitterspannung 250...0 
Spitzenspannung zwischen Aa, Aıb, Aıc 

und jeder Ablenkplatte 500 
Kathodenstrom 200 
Gitterableitwiderstand 1,5 
Plattenableitwiderstand 

in Richtung D3D4 55 

in Richtung DID2 110 
Spannung zwischen Faden und Kathode +180 


$) Die Röhre ist für ein Nachbeschleunigungsverhältnis Un H U = 6 ausgelegt. Bei einem anderen Nach- 
beschleunigungsverhältnis kann die Ablenkgenauigkeit beeinträchtigt werden. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerite ist die Kathode. 
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TELEFUNKEN BE: 


DN 13-58 


Kapazitäten 
Gitter 1 gegen alles ca. 3,1 pF 
Kathode gegen alles ca 46 pF 
D3 gegen Rest außer D4 ca. 0,9 pF 
D4 gegen Rest außer D3 ca. 0,9 pF 
D1 gegen Rest außer D2 ca. 3,5 pF 
D2 gegen Rest außer DI ca. 35 . pF 
D3 gegen DA ca: 1,8 pF 
DI gegen D2 ea. 1,9 pF 
D3D4 gegen DID2 ca. 0,1 pF 
Gitter 1 gegen DID2D3D4 s 0,002 prF 
Kathode gegen DID2D3D4 < 0002 pr 


Allgemeine Daten 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene DI D2 und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und den Stift 8 geht, beträgt 90° + 10°. 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene DI D2 und der Ablenkebene D3 D4 beträgt 90°, 
max. Abweichung #1° 


Der Nachbeschleunigungsanschluß a, liegt zwischen den Stiften 4 und 5 in Richtung 
D1D2. Die zulässige Abweichung beträgt + 10°. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min. 115 mm 

Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 

Fokussierung elektrostatisch 

Betriebslage beliebig 

Sockel Diheptal (B 12-37) 

Gewicht ca. 800 g 

Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30223 oder 30230 (tropenfest) 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30 319 
Ablenkplattenanschluß Lager-Nr. 30 429 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 428 
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Sockelschaltung Schirmansicht 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneten Lage gesehen) 
D5 positir gegenüber Dy, 
D> positiv gegenüber Dy 


Diheplalsockel 
72 Stifte 
m. 


= 


B HKFF Ga A 
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TELEFUNKEN D& 1358 


DN 13-58 


x TELEFUNKEN 
[A] |R8/V-8 1057 R 


400 


A 


Streubereich 


Range of dispension 


V/ 


28 Is [aA] 
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DG 1358 TELEFUNKEN 


DN 13-58 


TELEFUN KEN 
Rö/V-B 1058R 


E 


Ik f (Us) 
Uaı 1,67 kV 
Um 10 kV 


Ugz für beste Fokussierung eingestellt 


TELEFUNKEN | DG 13-5871 | 


Sonderausführung der DG 13-58 mit Innenraster. 


=40 


et — #x70 


ee ET —— 


Strichbreife 015+005 
Punkt-®  0,20+005 


Innenraster der DG 13-58/1 


Maximale Abweichung zwischen Innenraster und AblenkebeneDID2 +5° 
Eine Korrektur dieser Abweichung kann mittels einer Drehspule durchgeführt werden. 


= 
#7 Schaumstoff 


Erforderliche Ampere-Windungen für eine Korrektur von 5° unter Verwendung des 
TELEFUNKEN-Abschirmzylinders 


Un = 10 kV 35A-W z.B. 400 Wdg., 87,5 mA 
Zubehör 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 586 


Spulenrahmen Lager-Nr. 30 589 
Gummitüllen Lager-Nr. 30.591 
TELE 


END 
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DB 183 -14 
DG 18 -14 
DG 18-14. A 
DN 18 -14 
DP 18-14 


TELEFUNKEN 


Einstrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Aufbau Schirmkaloite aufgeschmolzen 


Verwendung Besonders geeignet als Übersichtsröhre 


DB 18-14 DG 18-14 DG18-14A DN 18-14 DP 18-14 
Fluoreszenz blau grün gelblichgrün gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün gelblichgrün gelblichgrün 
Nachleuchten !) mittelkurz mittelkurz mittel mittelkurz lang 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 V 
Heizstrom Ir 300 mA 


Betriebswerte 


Anodenspannung Ua 2000 V 
Gesamtbeschleunigungsspannung ' Vas 4000 V 
Fokussierungsspannung (Ik = 0... 200 uA) Ugs 400 ...600 V 
Gittersperrspannung Ugisperr -85..-45 V 


(unabgelenkter fokussierter Leuchtfleck verschwindet) 


Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 26,5...31,5 V/cm 
Schirmnahe Ablenkplatten D1D2 31,5...37,5 V/cm 


Ablenkkoeffizient bei Betrieb ohne Nachbeschleunigung (Kontakt a, ist mit a, zu verbinden) 


Kathodennahe Ablenkplatten D3 DA 22.27 V/cm 
Schirmnahe Ablenkplatten DI D2 25... 3] V/cm 
Linienbreite bei Is = 25 uA max. 0,55 mm 


MeBbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren”. 


Ablenklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 2%. 


Rasterverzeichnung max. 1,25 % 


Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Quadraten von 98,75 und 101,25 mm Seitenlänge gibi die 
äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 100x100 mm an. 


Beim Messen muß die Röhre sorgfältig gegen Störfelder abgeschirmt sein. 


Ausnutzbare Auslenkung 
in Richtung D3 D4 160 mm 
in Richtung D1D2 160 mm 


!) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 
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DB 18-14 


TELEFUNKEN 


Grenzwerte 


Anodenspannung Uaı max. 


Gesamtbeschleunigungsspannung Ua!) 


Fokussierungsspannung Ugs V 
Gitterspannung —Ug 250 v 
+Ygı o v 
+Ugıisp (e) v 
Spitzenspannung Uar/Dsp 750 V 
zwischen a, und jeder Ablenkplatte 
Kathodenstrom Ikeff 200 uA 
Gitterableitwiderstand Rai 1,5 M2 
Plattenableitwiderstand Ro 2) 5 Ma 
zwischen a, und jeder Ablenkplatte i 
Spannung zwischen Faden und Kathode Urrk +125 V 
Heizspannung während der Anheizzeit U 9,5 V 


2) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


Kapazitäten 


D3 gegen D4 (Rest geerdet) ca. 17 pF 
DI gegen D2 (Rest geerdet) ca. 26 pF 
D3 gegen Rest (D4 geerdet) ca. 4,7 pF 
D4 gegen Rest (D3 geerdet) ca. 42 pfF 
DI gegen Rest (D2 geerdet) ca. 54 pF 
D2 gegen Rest (D1 geerdet) ca. 53 pfF 
Gitter 1 gegen alles ca. 70 pF 


Kathode gegen alles 
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DB 18-14 


TELEFUNKEN 


DP 18 -14 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene D3 D4 und der Ebene, die durch die Röhrenachse 
und den Stift 9 geht, beträgt 45°, max. Abweichung + 10°. 


Der Winkel zwischen der Ablenkebene DI D2 und der Ablenkebene D3 D4 beträgt 90°, 
max. Abweichung #2°. 


Der Nachbeschleunigungsanschluß a, liegt, bezogen auf die Ablenkebene D1D2, um 
45° gedreht etwa über dem Stift 9, max. Abweichung +6°, 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchifleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 8 mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnuizbarer Schirmdurchmesser min. 160 mm 


Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 


Die Röhre ist nur für symmetrische 
Ablenkung geeignet. 


Fokussierung elektrostatisch 

Betriebslage beliebig 

Sockel Diheptal (B 12-37) 

Gewicht ca. 800 q 

Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30223 oder 30230 (tropenfest) 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30317 und 30 434 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 314 

FAN 
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DB 18-14 


DG 18 -14 
DG 18-14 TELEFUNKEN 
DP 18 -14 


Sockelschalfung Schirmansichf 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneten Lage gesehen) 
Dy positiv gegenüber Dz 
Dy positiv gegenüber D> 
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DB 18-14 


TELEFUNKEN DG 18-144 


|. [NErrunken 
S  IRöJV-BOSITR 


DN 18 -14 
DP 18-14 
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Ik (uA) 
Is, Ugs = f (ik) 
Uaı =:2 KV 
Un = AkV 
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DB 13-14 


0 
) 
1 
=D 
E ie ee 
- 
/ga(uA) 
Ik, Iga = f (Ugı) 
Uaı = 2 kV 
Un = AkV 


Ugs für beste Fokussierung eingestellt 


DBM 13-14 


TELEFUNKEN DGM 13-14 


Zweistrahl- 
Oszillographen-Röhre 
Aufbau Planschirm 


Verwendung Für Zweistrahl-Oszillographen mit großer Meßgenauigkeit 


DBM 13-14 DGM 13-14 DNM 13-14 DPM 13-14 
Fluoreszenz blau grün gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün gelblichgrün 
Nachleuchten !) mittelkurz mittelkurz mittelkurz lang 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 
Heizstrom, je System Ik 300 


Betriebswerfte, je System 


Anodenspannung 

Gesamtbeschleunigungsspannung 

Fokussierungsspannung (Ik = 0...200 uA) 

Gittersperrspannung Ugısperr 
(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 

Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 20 ... 25 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 21...26 


Ablenkkoeffizient bei Betrieb ohne Nachbeschleunigung [Kontakt a, ist mit a, zu verbinden] 
Kathodennahe Ablenkplatten D3 D4 7.21 
Schirmnahe Ablenkplaiten DI D2 17...21 

Linienbreite bei Is = 25 uA max. 0,5 
Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren”. 


Ablenklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 2%. 


Rasterverzeichnung 2) max. 1,35 


Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Quadraten von 74 und 76 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca.75%X75 mm an. 


Ausnutzbare Auslenkung 
in Richtung D3 D4 min. 102 
in Richtung DID2 min. 102 
1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangsweries. 


2) Werden andere Nachbeschleunigungsverhältnisse als vorgeschlagen (U, : U 
Abweichungen der Ablenklinearität und der Rasterverzeichnung auftreten. 
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ai =2) gewählt, so können 


TELEFUNKEN 


Grenzwerte, je System 


Anodenspannung 
Gesamtbeschleunigungsspannung 


Fokussierungsspannung 

Gitterspannung —Ug 
+Ugı 
+ Ugisp 


Spitzenspannung UaDsp 
zwischen a, und jeder Ablenkplatte 


Kathodenstrom Ikeff 
Gitterableitwiderstand Rgı 


Plattenableitwiderstand Ro) 
zwischen a, und jeder Ablenkplatie 


Heizspannung während der Anheizzeit U 


) U 
) _a2_ 2; 
4) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerfte ist die Kathode. 


Kapazitäten 


D3 gegen DA (Rest geerdet) 
DI gegen D2 (Rest geerdet) 
D3 gegen Rest (D4 geerdet) 
D4 gegen Rest (D3 geerdet) 
D1 gegen Rest (D2 geerdet) 
D2 gegen Rest (DI geerdet) 
Gitter 1 gegen alles 

Kathode gegen alles 


TELEFUNKEN 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 
Für das einzelne System gilt: 


1.Der Winkel zwischen der Ablenkebene D3D4 und der Ebene, die durch die Röhren- 
achse und Nutmitte geht, beträgt 0... 5°. 


2. Der Nachbeschleunigungsanschluß a; liegt in Richtung D3 D4 der Nut diametral gegen- 
über. Die zulässige Abweichung beträgt max. 5°. 


3.Der Winkel zwischen der Ablenkebene DI D2 und der Ablenkebene D3D4 beträgt 
90°, max. Abweichung + 1°, 
Zwischen beiden Systemen gilt: 


Die zulässige Abweichung zwischen der Ablenkebene D1ı D2} und der Ablenkebene 
D 111 D21ı bzw. Ablenkebene D3ı D4ı und Ablenkebene D3}| D 41 beträgt £1°. 


Mittenabweichung 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchifleck von jedem System befindet sich innerhalb 
eines Kreises vom Radius 8 mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser min, 110 mm 
Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 
Fokussierung elektrostatisch 
Betriebslage beliebig 
Sockel 18 poliger Spezialsockel B 
Gewicht ca. 1300 g 
Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30 221 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30 317 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30395 
AN 
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TELEFUNKEN 


Sockelschalfung SchirmansichF 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneten lage gesehen) 


Dyrpositiv gegenüber Ds 7 bzw. Da r positiv gegenüber Dyr 
Dr 7 positiv gegenüber Dsr bzw. Ünr positiv gegenüber Ds jr 
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TELEFUNKEN 


DBM 13-14 


7000 


Is, Ugs = # (Ik) 
Um = 2 kV 
Uaz = 4kV 


7500 k(uA) 
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TELEFUNKEN 
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In Igs = f (Ugı) 
Ua = 2 kV 
Un = AkV 


Ugs für beste Fokussierung eingestellt 


TELEFUNKEN 


Zweistrahl- 
Oszillographen-Röhre 
Aufbau Geringe Plattenkapazität 
metallhinterlegter Planschirm 


Verwendung Hochleistungsröhre für Zweistrahl-Oszillographen zur Aufzeichnung 
sehr schnell verlaufender einmaliger Vorgänge, 
z.B. Stoßspannungsprüfungen 


DBM 13-34 
Fluoreszenz blau 
Phosphoreszenz blau 
Nachleuchten '!) mittelkurz 
Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung Ur 6,3 V 
Heizstrom, je System Ir 300 mA 
Betriebswerte, je System 
Anodenspannung Vaı 8 kV 
Nachbeschleunigungsspannung Un 16 kV 
Fokussierungsspannung Ug3?) 1800 ... 2500 V 
Hilfsspannung U 3000 V 
Gittersperrspannung Ugısperr — 140... —60 V 
(unabgelenkter fokussierter Leuchtfleck verschwindet) 
Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 108...132 Vlcem 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 100... 120 V/cm 
Linienbreite bei Is = 10 uA ca. 0,2 mm 


Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei OÖszillographenröhren“. 


Rasterverzeichnung 2 % 


Ein Rahmen aus zwei ineinandergeschriebenen Rechtecken von 61,2X60,7 und 58,5X59,3 mm Seitenlänge 
gibt die äußersten Abweichungen für die Kanten eines Rasters von ca. 60 X 60 mm an. 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 
2) Ugz muß immer kleiner als Un sein. 


Grenzwerte, je System 


Anodenspannung 


Nachbeschleunigungsspannung 
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[DBM 13-34] TELEFUNKEN 


Grenzwerte, je System (Fortsetzung) 


Fokussierungsspannung Ugz 3,8 kV 
Hilfsspannung Uga 4 kV 
Gitterspannung 


Spitzenspannung 
zwischen a, und jeder Ablenkplatte 


Kathodenstrom Ikeff 200 nA 
Gitterableitwiderstand Ron 1,5 M2 
Plattenableitwiderstand Ro‘) 5 MQ 


zwischen a, und jeder Ablenkplatte 
Spannung zwischen Faden und Kathode 


Heizspannung während der Anheizzeit 
4) Plattenableitwiderstände sollten untereinander möglichst gleich sein. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerie ist die Kathode. 


Kapazitäten, je System 


DI gegen D2 (Rest geerdet) 1,6  pF 
D3 gegen D4 (Rest geerdet) 13 pF 
DI gegen alles 49  pF 
D2 gegen alles 49 prF 
D3 gegen alles 5,0 pF 


D4 gegen alles 


Allgemeine Daten 


Achsenabweichung 

Für das einzelne System gilt: 

1.Die zulässige Abweichung der Ablenkebene D3D4 von der Ebene Röhrenachse— 
Sockelnase beträgt max. + 10°. 

2.Der Winkel zwischen Ablenkebene DI D2 und Ablenkebene D3 D4 beträgt 90°, max. 
Abweichung #1,5°. 

Zwischen beiden Systemen gilt: 

Die zulässige Abweichung der Ablenkebene D1| D2| von der Ablenkebene D 111 D2ı1 


bzw. der Ablenkebene D3| D4; von der Ablenkebene D3}ı D4 von der Parallelität 
beträgt max. 2°. 


Der Winkel zwischen der Ablenkrichtung D3D4 und der Ebene Röhrenachse— Kontakte 
a; und a, beträgt 90°, max. Abweichung + 10°, 
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TELEFUNKEN [DBM13-34] 


Mittenabweichung 


Die Achsen der beiden Systeme sind parallel gestellt und um 15,5 mm vom Schirmmittel- 
punkt nach oben bzw. unten in Ablenkrichtung D3 D4 versetzt. 

Die unabgelenkten fokussierten Leuchiflecke befinden sich innerhalb zweier in Richtung 
D3D4 übereinanderliegenden Rechtecke mit den Abmessungen 11 mm (Richtung D3 D4) 
und 5 mm (Richtung D 1 D2), deren Innenkanten voneinander den Abstand 14mm haben. 


Maximal ausnuizbare Schirmfläche bei IT = 2 


IE) 


System I System U System / System U 


Ausschreibbare Schirmfläche Bereiche optimaler Schärfe 


Ablenkung doppelelekirostatisch 
Ablenkrichtung D3 D4 symmetrisch oder 
asymmefrisch 
Ablenkrichtung D 1 D2 symmetrisch 


Fokussierung elektrostatisch 
Betriebslage beliebig 

Sockel Diheptal (B 12-37) 
Gewicht ca. 1300 g 


Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30 223 oder 30 230 (tropenfest) 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30 434 
Ablenkplattenanschlüsse Lager-Nr. 30 341 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30 342 
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[DBM13-34] TELEFUNKEN 


Sockelschalfung Schirmansicht 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneten Lage gesehen) 
O4 y positiv gegenüber Day 
a ist mitay zu verbinden D,, positiv gegenüber Dr 


Dyr positiv gegenüber 05 yr 
Dj, positiv gegenüber Ds7 


Bin 
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TELEFUNKEN LE13-11] 


Zweistrahl- 
Nicht für Neuentwicklung. Oszillographen-Röhre 
Nachfolgeröhre: E 13-13 


Aufbau Metallhinterlegter Planschirm, spiralförmiger Nachbeschleunigungs- 
widerstand, sehr große in beiden Richtungen gleiche 
Ablenkempfindlichkeit 


Verwendung Zweistrahl-Oszillographen mittlerer Bandbreite 
und großer Meßgenauigkeit. 


E 13-11 BG E 13-11 GH E 13-11 GL E 13-11 GM?) 


Fluoreszenz blau grün gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün gelblichgrün 
Nachleuchten') mittelkurz mittelkurz mittelkurz lang 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 
Heizstrom 13) ca. 300 


Betriebswerte, je System 


Anodenspannung Ua 1000 
Gesamtbeschleunigungsspannung Ua 4000 
Strom durch den 

Nachbeschleunigungswiderstand laıb ca. 25 
Hilfsspannung Un 1000 
Fokussierungsspannung Ugs -50..:F150 


Gittersperrspannung Ugisperr ca. —60 
(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 


Helltastspannung Algı ‘) cd. 25 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 
2) Nicht metallhinterlegt. 
3) je System. 


4) Bei gerade gesperrter Röhre werden ca. 25 Y Helltasispannung benötigt, um einen $trahlstrom von 10 A 
bei fokussiertem Strahl zu erreichen. 
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[Eis] TELEFUNKEN 


Betriebswerte, je System (Fortsetzung) 


Ablenkkoeffizient 

Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 oa, 12,5 V/cm 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 ca. 12,5 V/cm 
Linienbreite bei Is = 10 uA ca. 0,4 mm 


Meßbedingungen siehe Datenblatt „Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren”. 


Strahlintermodulation ca. 104 V/cm 


Ablenklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnutzbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 1%. 


Rasterverzeichnung bei einem Raster 100x100 max. 1 % 


Ausnutzbare Auslenkung ) 
in Richtung D3D4 min. 100 mm 
in Richtung D1 D2 min. 100 mm 


5) Wenn der Elektronenstrahl voll ausgelenkt wird, übernehmen die Ablenkplatten einen Teil des Strahl- 
stromes, daher ist eine niedrige Ausgangsimpedanz des Ablenkverstärkers vorteilhaft. 


Absolute Grenzwerte, je System 


Anodenspannung Uaı 2,3 kV 
Gesamibeschleunigungsspannung Ua 9,2 kV 
Hilfsspannung Ug 4,5 kV 
Verhältnis Va max. 4 
Akute Ugz 0...500 V 
Spitzenspannung zwischen a, 

und jeder Ablenkplatte Us/Dsp 800 V 
Gitterspannung Us; 300 V 
Produkt: Ik - Ug 0,4 
Gitterableitwiderstand Rgı 5,5 M&Q 
Plattenableitwiderstand 

in Richtung D3D4 Rosp4 55 kQ 

in Richtung D1D2 Roıba 110 kQ 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 
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TELEFUNKEN E13-11 


Kapazitäten je System 


Kathode und Heizfaden gegen Rest ca. 5 pF 
Gitter 1 gegen Rest ca 8 pF 
D3 gegen Rest (D4 geerdet 3,2 pF 


) 

D4 gegen Rest (D3 geerdet) 2,9 pF 
D2 gegen Rest (D 1 geerdet) 6 pF 
DI gegen Rest (D2 geerdet) 6 pF 
D3 gegen D4 (Rest geerdet) ca. 1,6 pF 
DI gegen D2 (Rest geerdet) ca. 2,6 pF 
Zwischen System I und Il 

D3; + D4ı gegen D3ıı + D4 (Rest geerdet) ca. 0,01 pF 
D1} + D2| gegen DIıı + D2ı: (Rest geerdet) ca. 0,01 pF 


Allgemeine Daten 
Der Winkel zwischen Ablenkebene D1 D2 und Ablenkebene D3D4 beträgt 90°, max. 
Abweichung #1°. 


Die zulässige Abweichung zwischen der Ablenkebene D1ı D2| und der Ablenkebene 
D 11: D2ı1 beträgt 1°. 


Mittenabweichung 


Die Achsen der beiden Systeme sind um 10 mm vom Schirmmittelpunkt noch oben bzw. 
nach unten in Ablenkrichtung D3 D4 versetzt. 

Der unabgelenkte fokussierte Leuchifleck befindet sich innerhalb eines Kreises mit dem 
Radius 10 mm um den Schnittpunkt der jeweiligen Systemachse mit dem Schirm. 

! 


Ausnuizbarer Schirmdurchmesser min. 110 mm 
Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 
Fokussierung elektrostatisch 

Beiriebslage beliebig 

Sockel Jedec E 11-22 

Gewicht ca. 1000 g 


Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30232 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30317 
Ablenkplattenanschlüsse Lager-Nr. 30429 bzw. 30 501 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30575 
Anschluß für 9 Lager-Nr. 30 502 
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TELEFUNKEN 


Sockelschaltung Schirmansicht 
(gegen den Sockel gesehen) (in der gezeichneten Lage gesehen) 
Dyr positiv gegenüber Dzy bzw. Dy positiv gegenüber Oz 
Dzr positiv gegenüber D,r6zw. D, „positivgegenüber Ds r 


1) 

Zulässige Abweichung 
des ga-Kontaktes von 
der D,D,-Ablenkebene 


Winkel zwischen 
0,D,-Ablenkebene und 
der Ebene, die durch 
die Röhrenachse 


und den Stift 8 geht 


Schnitt A-B 


u 


Grt— - |. 
921 97 ——I— tem m I 
Irma | BIH hr 
\ J 


+ 57 >— 


[ 
Zulässige Abweichung = IS 
des ag-Anschlusses (kr fr (Kr f 
vom g2-Kontakt 


Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte dürfen nicht 


Beim Aufsetzen und Abziehen der Fossung darf der 
als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden 


Pumpenstutzen nicht mechanisch beanprucht werden 
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TELEFUNKEN T 
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[E13-11] TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN 
Rö/V-B 2297 R 


TELEFUNKEN 


Zweistrahl- 
Oszillographen-Röhre 


Vorläufige technische Daten 


Aufbau Metallhinterlegter Planschirm, spiralförmiger Nachbeschleunigungs- 
widerstand, sehr große, in beiden Richtungen gleiche 
Ablenkempfindlichkeit 


Verwendung Zweistrahl-Oszillographen mittlerer Bandbreite 
und großer Meßgenauigkeit 


E 13-13 BG E 13-13 GH E 13-13 GL E 13-13 GM ?) 


Fluoreszenz blau grün gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz blauweiß grün gelblichgrün gelblichgrün 
Nachleuchten !) mittelkurz mittelkurz mittelkurz lang 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung “ 6,3 
Heizstrom 13) ca. 300 


Betriebswerte, je System 


Anodenspannung Uaı 
Gesamtbeschleunigung Ua2 
Strom durch den 

Nachbeschleunigungswiderstand laıb 
Hilfsspannung Ug2 
Fokussierungsspannung Ugs 
Gittersperrspannung —Ugisperr 

(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 


Helltastspannung Allg?) 


!) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 
2) Nicht metallhinterlegt. 
3) je System 


4) Bei gerade gesperrier Röhre werden max. 30 V Helliastspannung benötigt, um einen Strahlstrom von 
10 uA bei fokussiertem Strahl zu erreichen. 


FAN 
010765 x KEN > 


NY 233 


TELEFUNKEN 


Beiriebswerte, je System (Fortsetzung) 


Ablenkkoeffizient 
Kathodennahe Ablenkplatten D3D4 ca. 11 V/cm 
Schirmnahe Ablenkplatten DID2 ca. 11 V/cm 
Linienbreite bei Is = 10 uA ca. 0,4 mm 


Meßbedingungen siehe Datenblatt »Linienbreitenmessung bei Oszillographenröhren«. 
Strahlintermodulation ca. 10% V/cm 


Ablenklinearität 


Der Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 75% der ausnuizbaren Auslenkung unterscheidet sich von 
dem Ablenkkoeffizient für eine Auslenkung von 25% der ausnutzbaren Auslenkung um nicht mehr als 1%. 


Rasterverzeichnung 
bei einem Raster 100X 100 mm max. 1 % 


Ausnutzbare Auslenkung 
in Richtung D3D4 min. 100 mm 
in Richtung DI D2 min. 100 mm 


Absolute Grenzwerie, je System 


Anodenspannung Uaı 2,5 kV 
Gesamtbeschleunigungsspannung Un 10 kV 
Hilfsspannung Ug 2,5 kV 
Verhältnis U max. 4 

Uaı 
Fokussierungsspannung Ugs 500 N 


Spitzenspannung zwischen a; 


und jeder Ablenkplatte Uar/D sp 800 V 
Gitterspannung Ug 300 Y 
Produkt Ik Uga 0,25 
Gitterableitwiderstand Ran 5,5 MO 
Plattenableitwiderstand 

in Richtung D3 D4 EIER 55 kQ 

in Richtung DID2 RoıDa 110 kQ 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 


TELEFUNKEN [E13-13] 


Allgemeine Daten 


Die Röhre wurde für ein Verhältnis Ua : Uaa = 1:4 ausgelegt. Der Winkel zwischen Ab- 
lenkebene D1 D2 und Ablenkebene D3D4 beträgt 90°, max. Abweichung 1°. Die zu- 
lässige Abweichung zwischen der Ablenkebene D 1} D2| und der Ablenkebene D 111 D2ı1 
beträgt 1° in der Schirmmitte. 


Mittenabweichung 
Die Systeme sind schräg gestellt, so daß sich deren Achsen im Schirmmittelpunkt schneiden, 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchifleck befindet sich innerhalb eines Kreises mit dem 
Radius 10 mm um den Schirmmittelpunkt. 


% 
Beer Schirmdurchmesser min. 115 mm 


Ablenkung doppelelektrostatisch, symmetrisch 
Fokussierung elektrostatisch 

Betriebslage beliebig 

Sockel Jedec E 11-22 

Gewicht cc. 1100 g 


Zubehör 
Fassung Lager-Nr. 30232 
Nachbeschleunigungsanschluß Lager-Nr. 30317 
Ablenkplattenanschlüsse Lager-Nr. 30.429 bzw. 30 501 
Abschirmzylinder Lager-Nr. 30706 
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Sockelschaltung Schirmansicht 
gegen den Sockel gesehen in der gezeichneten Lage gesehen 
Dpr positiv gegenüber Dy1 bzw. D2T positiv gegenüber Dyr 
Dar positiv gegenüber DyT bzw Dyn positiv gegenüber Da 


1) Winkel zwischen den ) 
Ablenkebenen Dı D2 und 
der Ebene, in der die 
Röhrenachse und die Achse 
des Stiftes 6 liegt. 


2) Winkel zwischen den 
Ablenkebenen Dj Da und 
den Ablenkebenen D3 D4 


Zulässige Abweichung der 
Ablenkebene Dıı Daı von 
Ablenkebene Dıu Da1 
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Beim Aufsetzen und Abziehen der Fassung darf der 


Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte dürfen nicht 
Pumpstutzen nicht mechanisch beansprucht werden. 


als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden. 
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Monitorröhre 
Vorläufige technische Daten 


Aufbau Allglasausführung, rechteckiger, metallisierter Bildschirm. Grauglas, 
keine lonenfalle, kleiner Halsdurchmesser, kleine Heizleisiung, 
Metallarmierung einschließlich Bildröhrenhalterung. Die Röhre 
kann ohne Schutzscheibe verwendet werden 


Verwendung Für Sichigeräte 
M 28-10 GL M 23-10 GM 


Fluoreszenz gelblichgrün blau 
Phosphoreszenz gelblichgrün gelblichgrün 


Nachleuchten !) mittelkurz lang 


Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung Ur?) 11 


Heizstrom Ir ed. 55 


Betriebswerte 


Für Kathodensteuerung 
(alle Spannungsangaben auf g,-Potential bezogen) 


Anodenspannung Ua 11 
Fokussierungsspannung U?) 0...350 
Schirmgitterspannung Ug*) 200...350 250 V 
Kathodensperrspannung Uksperr 45 32.58 V 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangsweries. 


2) Bei stabilisiertem Betrieb, oder bei Heizung aus dem Zeilentransformator +10%. Bei Batteriebeirieb 
siehe nachstehende Kennlinie. 
Für Allgemeinschärfe: 
Der einzustellende Spannungswert für Allgemeinschärfe über den gesamten Schirm hängt vom verwen- 
deten Ablenksystem und von den Betriebsbedingungen ab. Abweichende Einstellungen sind im Rahmen 
der Grenzwerte möglich. 
Die Schirmgitterspannung Un wird für Uksperr = 45V so eingestellt, daß ein fokussiertes Raster ver- 


schwindet. Um den fokussierten, unabgelenkten Leuchifleck verschwinden zu lassen, liegt an der Kathode 
eine um ca. 5 V höhere Spannung. 


010765 SE 


NY 237 


TELEFUNKEN 


Grenzwerfe 
Anodenspannung Us5) max. 12 kV 
U,6) min. 7,5 kV 
Fokussierungsspannung Uga max. 450 V 
Uy min. —100 V 
Schirmgitterspannung Ug max. 450 V 
Ug min. 180 V 
Kathodenspannung Ur max. 100 V 
Ur min. () V 
Kathodenspitzenspannung Uksp?) max. 350 V 
Uksp min. —2 % 
Spannung zwischen Faden und Kathode Ur) + 80 V 
Urksp +130 V 
Gitterableitwiderstand Roı 1,5 M@ 
Gitterableitimpedanz Zgı (50 Hz) 0,5 MQ 
Widerstand 
zwischen Faden und Kathode Rejk?) 1 MQ 
Impedanz 
zwischen Faden und Kathode Ztık (50 Hz) 10) 0,1 MQ 


5) Für lg = 0. 
6) Bei max. Strahlstrom. 


7) Impulsdauer für den Zeilenrücklauf max. 22% der Impulsfolgezeit. Impulsdauer für den Vertikalrücklauf 
max. 1,5 ms, 


8) Zur Vermeidung von Brummstörungen soll die Wechselspannungskomponente von Yryk so niedrig wie 
möglich sein, keinesfalls aber mehr als 20 V.g beitragen. 


9) Bei Speisung aus getrenntem Heiztransformator. 


1) Bei Heizung mit Wechselstrom und geerdetem Heizfaden. Bei Speisung des Heizfadens aus einem ge- 
trennten Transformator darf Zijk (50 Hz) max. 1 MOhm betragen. 
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Werte für Schaltungsberechnung ") 


Schirmgitterstrom Iga max. +5 nA 
Fokussierungsstrom Ig4 max. +25 nA 
11) Diese Werte geben an, wie groß die Fehlströme der betreffenden Elektroden sein können. Die Schaltung 


muß so ausgelegt sein, daß durch diese Ströme die angelegten Spannungen nicht wesentlich verändert 
werden. 


Kapazitäten 
Gitter 1 gegen Rest Cgı ca. 6 pF 
Kathode gegen Rest Ck ca. 3 pF 
Anode gegen Außenschwärzung Cam ca. 700 pF 
Anode gegen Metallrahmen Cab ca. 125 pF 


Allgemeine Daten 


Frontplatte Form sphärisch 
Lichtdurchlässigkeit ca. 60 % 
Schirm nutzbare 
Schirmdiagonale min. 262,5 mm 
Schirmbreite min. 228 mm 
Schirmhöhe min. 171 mm 
Schirmfläche ca. 400 cm? 
Ablenkung magnetisch 
Ablenkwinkel 
horizontal ca. 80° 
vertikal ca, 69° 
diagonal ca. 90° 
Fokussierung elektrostatisch 
Strahlzentrierung magnetisch 


Felddichte senkrecht zur Röhrenachse 
0..6,5 Gauß 


Betriebslage beliebig 

Gewicht ca.2,2 kg 

Sockel ähnlich Pico 7 
AN 
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Zubehör 


Fassung 


Anodenanschluß 


Ablenkmittel 
Für Ablenkung mit Röhren 
Ablenkeinheit AT 1021 
Horizontal-Ausgangstransformator AT 2043 
Linearitätsregler AT 4037 


Für Ablenkung mit Halbleitern 
Ablenkeinheit AT 1020 
Horizontal-Ausgangstransformator AT 2042 
Linearitätsregler AT 4036 


TELEFUNKEN 


Lager-Nr. 30 251 
Lager-Nr. 30319 


Lager-Nr. 30707 
Lager-Nr. 30708 
Lager-Nr. 30709 


Lager-Nr. 30713 
Lager-Nr. 30714 
Lager-Nr. 30715 


TELEFUNKEN 


Bildmasken-Paßfläche 
Punkt „z“ ist Bezugs- 


{ punkt für die Höhen- 
lage der Punkte „x“ 
B or | ‚ n una a? 
R ; o 
Oo. 71 7® ® 
a 
2 Die Maße für die Lage 
in ın der Punkte x, y und z 
S = sind identisch mit den 
S N minimalen Schirm- 
/ . | 
Bezugslinie 0) NS . abmessungen 
S 
a =Hohlkonfakt 
BS= u 05 
| 
N r 
| 
— 
10,5415 
/ e. u 
L 4% Ei % . 
£ /h = N 2 
/ RE 76 
S > Re Es 
5% MR, N 


max.255,5 - 


- 252,541 — 2 ne 
238 min) 0% 8 
> y 
min. 228 Z e.; 


nufzbare Schirmbreife 


min. 171 
nutzbare Schirmhöhe 


*) Exzenkizität max.T mm 


Einwirkung von Magnelfeldern 
auf den Rahmen ist nicht 
zulässig 


030765 <I> 


SZ 241 


[m 28-10] TELEFUNKEN 


50435 10° 10° 


ET 


frei von leitendem 
Außenbelag 


Sockel: 
ähnlich Pico 7 
Jedoch mit Pumpstengel 


Bezugslinie 


max.15” 


max. 6% 
einschl. Exentrizifäf 


Finzelheit „C”- Einzelheit „D” 


 max.1,5 
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Erläuterungen zu den Bildern auf Blatt 030765 


® Die Lage des Anodenanschlusses kann + 10° von der Ebene, die durch den Stift 5 und 
die Röhrenachse geht, abweichen. 


® Die Bezugslinie wird mit Hilfe der zugehörigen Bezugslinienlehre ermittelt. Die Lehre 
wird so weit auf den Bildröhrenhals aufgeschoben, bis sie am Bildröhrenkolben an- 
liegt. Die Bezugslinie ist nun durch die Markierung der Fläche C-C’ der Lehre gekenn- 
zeichnet. 


@® Fassung nicht starr, sondern mittels flexibler Leitungen anschließen. 


@® Die Zeichnungen geben die Lage und die minimalen Abmessungen der Kontakifläche 
an, Die tatsächliche Fläche des Außenbelages ist größer als die Kontaktstelle, damit 
die angegebenen Werte für die Kapazität gegenüber der Innenmetallisierung erreicht 
werden. Die Außenbekohlung ist an der bezeichneten Stelle zu erden. 


© Diese Fläche ist sauber zu halten. Sie darf nur mit einem weichen, trockenen und 
fusselfreien Tuch gereinigt werden. 


® Der Abstand von der Bezugslinie zum Zentriermittelpunkt soll 55 mm nicht über- 
schreiten. Der Zentriermagnet sollte daher so nahe wie möglich an der Ablenkspule 
angebracht werden. 


Für die Zentrierung empfiehlt sich die Verwendung eines rotationssymmetrischen 
Systems, mit möglichst geringer axialer Ausdehnung, da dies die geringsten Bildpunkt- 
fehler ergibt. 


Ohne Berücksichtigung äußerer Magnetfelder kann der unabgelenkte fokussierte 
Leuchtpunkt in einen Kreis mit Radius 5,5 mm fallen. Es ist zu beachten, daß das 
magnetische Erdfeld je nach geographischer Lage eine Mittenabweichung des Leucht- 
punktes bis etwa 5 mm verursachen kann. In unseren geographischen Breiten beträgt 
die Mittenabweichung ca. 2,5 mm. 
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) 70 20 30 40 


no 


Kathodensteuerung 
Ik = f (Ukg) 
Ua = 75..12 kV 

Ugası = 250 V 
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50V 


 TELEFUNKEN 


Bezugslinienlehre für die Monitorröhre M 28-10 
mit 90°-Ablenkwinkel 


13£0,05 


Bezugslinie „ı 


ae} 


2554005 


Radius 15 langierf 
mit Winkel 6°und 45° 


1 205 


1 Ausschnitt 
am Umfang 


Die Bezugslinienlehre, die zur Bestimmung der Bezugslinie C-C’ verwendet 
wird, gibt außerdem am Bildröhrenhals und Konusübergang die innere Man- 
telfläche der Ablenkspule an. Da die Konusform oberhalb der Bezugslinie ver- 
schieden sein kann, empfiehlt es sich, die Spule nicht mehr als 13+0,05 mm 
über die Bezugslinie hinausragen zu lassen. 
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TELEFUNKEN 
Rö/V-B 2535 R| 


—| 


ZZ 
Gl 


04 
£Entladungsperiode -— — — = 
Ur = f (Entladungsperiode) 


Bei Heizung aus einer Batterie muß die Heizspannung während der Entladungsperiode 


in dem schraffierten Bereich liegen. 
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MF 13-39 
MP 13-39 


Einstrahl- 


Oszillographen-Röhre 


Aufbau Elektronenstrahlröhre für magnetische Ablenkung mit rundem Schirm 


Verwendung Radar-Sichtgeräte 


MF 13-39 MP 13-39 
Fluoreszenz orange blau 
Phosphoreszenz orange gelblichgrün 
Nachleuchten !) lang lang 
Heizung indirekt, Parallelspeisung 
Heizspannung U 6,3 V 
Heizstrom I 300 mA 
Beiriebswerte 
Anodenspannung Ua 4000 7000 V 
Schirmgitterspannung Ug 250 250 V 
Gitterspannung Ugisperr -70...-25 -70...-25 V 
(unabgelenkter fokussierter Leuchifleck verschwindet) 
Grenzwerte 
Anodenspannung Uu 8000 V 
Schirmgitterspannung Ug 700 V 
Gitterspannung —Ug 250 V 
+Ugı 0 V 
+Ugısp 2 V 
Gitterableitwiderstand Rgı 1,5 MO 
Spannung zwischen Faden und Schicht 
a) Faden negativ gegen Kathode Urpk 410 V 
(während der Anheizzeit nicht länger als 15 s) 
im Dauerbetrieb Urfk 125 V 
b) Faden positiv gegen Kathode Urk 125 V 
(im Dauerbetrieb) 
Heizspannung während der Anheizzeit U 9,5 V 


1) Bezogen auf einen Abfall der Helligkeit auf 10% des Anfangswertes. 


Bezugspunkt für alle Spannungswerte ist die Kathode. 
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Kapazitäten 
ck (gegen alles) ca. 7 pF 
Cgı (gegen alles) ca 8 pF 


Allgemeine Daten 
Der Anodenanschluß a liegt oberhalb von Stift 5, die zulässige Abweichung beträgt 
max. 310°, 


Der unabgelenkte fokussierte Leuchtfleck befindet sich innerhalb eines Kreises vom 
Radius 7,5 mm um den Schirmmittelpunkt. 


Ausnutzbarer Schirmdurchmesser 1088 mm 
Ablenkung magnetisch 
Ablenkwinkel 530 
Fokussierung magnetisch 
Betriebslage beliebig 
Sockel Oktal 
Zubehör 

Anodenanschluß Lager-Nr. 30317 


Sockelschaltbild 


770 %0° 
(@) I 


Oktal Gewicht ca. 500 q 


248 V 


TELEFUNKEN re: 
AP 43-80 
AP 53-80 
os Allgemeine Daten Betriebswerte Grenzwerte 
General Data Typical Operation Maximum Ratings 
| 
AF 43-80 duodecal U = 63V UL = 15 kV I U, = 12. 17KV 
oe Ir c0.300mA | Ugggs‘) =-90...+190 V Upges = -500...+500 V 
AP43-80 | stitt- Pin |: ms Um  - 400 V U 200... 500 V 
. 1 # I: = 300 mA 2 __ 
Oszillo- 2 = 63V re Un 150... 0V 
graphen-Röhre j 9 Be 69.0 bei U„, = 00V = -75.-35V Mer = 2 N 
mit lonenfalle 9395 \indirektgeheizt bei U =40V = -102...-48 V Uy2= 40V 
elektrostatisch indir. heated Un.) = 200 V 
; 10 9 *) für Mittenschärfe f/k = 
fokussiert, | Uresp ) 280 V 
f I k Abmessungen | for center focus | a _ 
magnetisch 12 # T 2 Mi) 125 V 
ube dimens. k 
abgelenkt, Kasse : Ra 15 Ma 
Frontplatte: ı, zu en Schirm AF 43-80 AP 43-80 2, (50 Hz) 
sphärisch 282 x Kar Fluoreszenz orange blau n = 0,5 = 
Länge üb.alles| Phosphoreszenz orange gelblichgrün ie. 1 2 
Sad Overall length | Nachleuchten (10%) lang lang Zen (50 Hz) 
er 397+10 mm = 01 MR 
with ion-trap » 
electrostatic Geil ") kpos 
focus, Weight 2) während der Anheizzeit 
magnetic ‚ ca.6,2kg max. 45 5 
deflection, , Ablenkwinkel during warm-up time 
faceplate: \ Deflect. angie max. 45 s 
: n o 3 
spherical Bagenal) Kapazitäten » Capacitances ) kneg 
Co ca. 6 pF 
x ca. 5 pF 
Cm = 1250...2500 pF 
AP53-80 duodecal U = 63V U, = 15 kV U, = 12... 17KkV 
. | stift Pin |! ca. 300mA | Ugags‘) =90...1220 V | Ugggs = -500...500 V 
Oszillo- em Va = 3 MOV Un) = 200... 500 V 
graphen-Röhre 1 f g = 300 mA ur TE | U =-150.. 0V 
mit lonenfallo | 2 9 | Ur ca 68V eu UV = 75.88 V ee ut Zu 
elektrostatisch 939; indirektgeheizt| bei Un =40V =  -102...-48 V U,)9= 40  V 
fokussiert, | indir. heated UN = 200 V 
magnetisch | 10 — | +) für Mittenschärfe U 20 y 
abgelenkt, 1 k Abmessungen for center focus Un ” = 125 V 
Frontplatte: 14 f Tube dimens. Ru x _ a m 
sphärisch es a a Shhm AP 53-80 a (50 Hz) 
Cathode-ray PASEMM | Fluoreszenz blau = 05 Ma 
tube Länge üb. alles| Phosphoreszenz gelblichgrün er ö h 1 M2 
a Overall length Nachleuchten (10%) lang gr! em 
Te 482,5+10 mm ö | 01 Ma 


electrostatic 
focus, 
magnetic 
deflection, 
faceplate: 
spherical 


Gewicht 
Weight 

| ca.12kg 
Ablenkwinkel 
Deflect. angle 
diagonal 90° 


Kapazitäten - 


Co ca. 6 
x ca. 5 
Cum — 1280...2500 


Capacitances 


pF 
pF 
pF 


1) k pos 

2) während der Anheizzeit 
max. 45 s 
during warm-up time 
max. 45 s 

9 kneg 
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Gewährleistungsbedingungen 


für Oszillographen-Röhren in industriellen Anlagen 


und elektromedizinischen Geräten 


Für Oszillographen-Röhren übernehmen wir eine Zeitgarantie von & Monaten, ge- 
rechnet vom Tage der Lieferung an den Endverbraucher. 


Diese Zeitgarantie ist unabhängig von der in diesem Zeitraum erzielten Brenn- 
stundenzahl. 


- Allgemeine Bedingungen 


Voraussetzung für die Gewährleistung ist, daß die Röhren & Monate nach Lieferung 
durch TELEFUNKEN in die Hände des Endverbrauchers gelangen. Wird eine Röhre 
später als 6 Monate an diesen ausgeliefert, so rechnet die 6 Monate überschreitende 
Zeit in die jeweilige Gewährleistung hinein. 


Bei vorzeitigem Ausfall einer Röhre durch Fabrikationsfehler wird bei Ersatzleistung 
von uns für jeden an der Garantiezeit fehlenden Monat, einschließlich des Ausfall- 
monats, 1/;, vom jeweiligen Tagespreis der Röhre gutgeschrieben. 


Für Röhren, die bei Zeitgarantie im ersten Monat - gerechnet vom Tage des Verkaufs 
an den Endverbraucher - ausfallen, leisten wir Vollersatz. 


Die Voraussetzung für die Annahme einer Röhrenbeanstandung ist, daß die Röhre 
von uns oder durch unsere Vertriebsorganisation ordnungsgemäß bezogen worden 
ist. Die Garantiekarte muß durch den Einsender ordnungsgemäß ausgefüllt sein. Rück- 
sendungen, die ohne diese Unterlagen bzw, mit unvollständigen Angaben eingehen, 
können nicht bearbeitet werden. 


Beanstandete Röhren sind zwecks Prüfung der Garantiepflicht spätestens 14Tage nach 
Auftreten des Fehlers mit den von uns geforderten Unterlagen an die TELEFUNKEN- 
Vertriebsstelle einzusenden, Diese Frist ist insbesondere bei Beanstandungen auf 
Grund von Transportschäden einzuhalten. Transportspesen und Risiko gehen zu 
Lasten des Einsenders. Die Rücksendung der unbrauchbar gewordenen Röhren muß 
in unseren Spezialverpackungs-Kartons, Gestellen oder Kisten erfolgen. Diese Röhren 
müssen ebenso sorgfältig verpackt sein wie neue Röhren, so daß eine einwandfreie 
Prüfung des Beanstandungsgrundes möglich ist. 
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Jede beanstandete Röhre wird von der Prüfstelle sorgfältig auf ihre elektrischen und 
mechanischen Eigenschaften geprüft. Es ist daher unerläßlich, der Prüfstelle die Be- 
obachtungen über die Fehler-Erscheinungen mitzuteilen. 


Ersatzansprüche können nur dann anerkannt werden, wenn die Röhren unter den vor- 


geschriebenen Bedingungen betrieben wurden. Dabei dürfen die zulässigen Grenz- 


werte nicht überschritten worden sein. Ausgeschlossen von der Garantie sind Röhren, 
die durch unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder sonstige Beschädigung vor- 
zeitig unbrauchbar geworden sind bzw. Mängel aufweisen, die nicht auf Fabrikations- 
fehler zurückzuführen sind. 


Die Entscheidung darüber, ob ein Fabrikationsfehler vorliegt, wird einzig und allein 
von TELEFUNKEN getroffen. 


Röhren, für die eine volle oder teilweise Gutschrift oder Ersatzlieferung erfolgt, 


gehen in unser Eigentum über. Röhren, für die kein Ersatz gegeben werden kann, 
werden nur auf ausdrückliche Anforderung des Einsenders, die jedoch spätestens 
3 Monate nach Vorliegen des Reklamationsbefundes erfolgen muß, zurückgeliefert. 
Wenn zur Feststellung der Garantiepflicht ein Zerlegen der Röhre erforderlich war, 


senden wir auf Verlangen bei Ersatzablehnung die Röhre im zerlegten Zustande 


unfrei zurück. 


TELEFUNKEN hat das Recht, das Gerät, in dem die Röhren benutzt wurden, zum 
Überprüfen der Betriebsbedingungen und der Lebensdauerangabe durch einen Be- 


auftragten untersuchen zu lassen. 


Ulm/Donau, im Januar 1966 


TELEFUNKEN 


AKTIENGESELLSCHAFT 


FACHBEREICH ROHREN 
VERTRIEB 


252 UV 


